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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird die Planung, Simulation und Konstruktion zweier Mas-
senspektrometer beschrieben. Hierzu wird zuna¨chst die Theorie der Flugzeit-
Massenspektrometrie entwickelt. Formeln zur Beschreibung der Flugzeit durch
ein allgemeines, mit nur linearen elektrischen Feldern arbeitendes, Flugzeit-Mas-
senspektrometer (ToF-MS) werden angegeben. Die angegebenen Formel werden
in Potenzreihen entwickelt und in einer einheitlichen Form dargestellt. Aus den
gena¨herten Formeln werden die Bedingungen fu¨r optimale Geometrie und Span-
nungswerte besonders im Quellenbereich eines Massenspektrometers hergeleitet.
Der Stand der Entwicklung bei miniaturisierten Massenspektrometern mit
Schwerpunkt auf Flugzeit Massenspektrometern wird dargestellt. Es werden be-
sonders verschiedene Techniken zur Ionenerzeugung fu¨r Flugzeit Massenspektro-
meter diskutiert und Beispiele fu¨r die Verwendung in miniaturisierten Massen-
spektrometern angegeben.
Auf der Grundlage der bekannten Gera¨te wird das Design eines minaturisierten
ToF Massenspektrometers mit neuartigem Reflektor beschrieben. Der Aufbau der
Simulation mit Hilfe von SimIon und die Optimierung der genauen Reflektorform
durch Simplex Optimierung wird vorgestellt. Aus der Simulation des Gesamt-
gera¨tes werden wichtige Eigenschaften des Massenspektrometers untersucht und
anschliessend mit dem Verhalten des tatsa¨chlich realisierten Gera¨tes verglichen.
Das realisierte Gera¨t zeigt Eigenschaften, die in guter U¨bereinstimmung mit der
theoretischen Erwartung stehen. Ansa¨tze zur Verbesserung des Gera¨tes werden
diskutiert.
Die Eigenschaften eines zweiten, alternativen Aufbaus werden durch Simulation
bestimmt. Dieses zweite Design zeigt etwas geringere Auflo¨sung, aber ho¨here Sen-
sitivita¨t als der erste Aufbau, wurde aber wegen technischer Umsetzungsprobleme
noch nicht realisiert.
Der Aufbau eines MADLI-ToF Massenspektrometers wird beschrieben, dessen
Quelle kommerziell erha¨ltlich ist. Das Gera¨t wird mit SimIon simuliert und die
Optimierung der Spannungen am gitterlosen Reflektor werden optimiert. Die in
der Simulation gefundenen Eigenschaften des Gera¨ts werden mit ersten Messun-
gen verglichen.
Die Anwendung der Massenspektrometrie zur Analyse der Konformation von
Proteinen und Peptiden wird diskutiert, verschiedene Verfahren werden vorge-
stellt. Die Untersuchungen zur Vera¨nderung der Ladungsverteilung und der Frag-
mentierungsmuster bei ESI Massenspektrometrie von β-Amyloid werden geschil-
dert. Bei den Untersuchungen wurden leider keine signifikanten Hinweise auf die
erwarteten Konformationsa¨nderungen festgestellt. Die mo¨glichen Ursachen dafu¨r
werden diskutiert.
Abstract
This thesis describes planning and building of two mass spectrometers. First
the general theory of time-of-flight mass spectrometers is developed. Mathemati-
cal descriptions of the time-of-flight through an arbitrary mass spectrometer are
given. The electrical fields in this treatment are restricted to linear homogeneous
fields.
The given formulae are developed into power series and presented in a uniform
way. From these power series optimal geometries and potentials for maximum
performance are calculated. The main stress is on the ion source of the mass
spectrometer.
The state of the art in miniature mass spectrometer development is reviewed.
Emphasis is placed on the development of small time-of-flight mass spectrome-
ters. Different ion source for time-of-flight mass spectrometers are presented and
examples are given for their use in miniature mass spectrometers.
On the basis of the known instruments the design of a miniaturized mass spec-
trometer with new reflector construction is described. The new instrument is si-
mulated using SimIon and the optimal reflector geometry is found using simplex
optimization. From simulation of the optimized instrument important characte-
ristics of the instrument have been examined, which are compared to the actual
charcteristics of the built instrument. The measurements agree well with the ex-
pected values from simulation. Approaches for improvement of the instrument
performance are discussed.
A second alternative construction with the same reflector design is described,
which shows less resolving power but probably more sensitivity. Due to construc-
tion problems this second instrument was not build.
Construction of a MADLI ToF mass spectrometer that has a commercially
available ion source is described. A simulation is developed using SimIon and the
reflector of this instrument is optimized. Instrument characteristics derived from
the simulation are compared to actual measurements.
Application of mass spectrometry for analysis of conformational states of prote-
ins and peptides is reviewed. Experiments monitoring the charge state distribution
and fragmentation patterns of ESI spectra of β-amyloid are described. In these
experiments no significant evidence for the expected conformational change was
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Massenspektrometrie ist schon seit langem eine wichtige Untersuchungsmethode
der Chemie und Physik. Anwendungsbereiche finden sich in Gebieten wie der orga-
nischen analytischen Chemie, der Oberfla¨chenuntersuchung von Festko¨rpern, der
Spektroskopie mit resonanter Mehrphotonen Ionisation und der Gasphasenkinetik
chemischer Reaktionen, um nur einige zu nennen. Seit neuerer Zeit wird Massen-
spektrometrie auch versta¨rkt bei biochemischen Fragestellungen angewandt.
Parallel zur immer verbreiteteren Anwendung der Massenspektrometrie wurde
auch die Technik der Massenspektrometer immer weiter verbessert. Anwendun-
gen im biochemischen Bereich wurden beispielsweise erst durch die Entwicklung
schonender Ionisationsmethoden (besonders MALDI und ESI – siehe Abschnitt
3.2.2.3 und Abschnitt 5.3.3.1) ermo¨glicht. Insbesondere die Flugzeit-Massenspek-
trometrie, mit der sich diese Arbeit hauptsa¨chlich bescha¨ftigt, hat wegen der
Mo¨glichkeit, sehr hohe Massen zu analysieren, ein hohes Potential bei der Analy-
se großer Makromoleku¨le und biologischer Substanzen.
Die technischen Weiterentwicklungen in der Flugzeit-Massenspektrometrie be-
treffen hauptsa¨chlich das Auflo¨sungsvermo¨gen, das bei diesem Massenanalysator
anfa¨nglich stark beschra¨nkt war. Hier wurden Techniken wie der Reflektor und
die verzo¨gerte Extraktion entwickelt, um die Auflo¨sung zu steigern. Der Reflektor
ist ein Element, das heute in fast allen Flugzeit-Massenspektrometern anzutreffen
ist. Fu¨r den Reflektor wurden schon viele verschiedene Aufbauten beschrieben, die
meist eine Verbesserung der Eigenschaften des Reflektors zum Ziel hatten. Erst
seit ku¨rzerer Zeit gibt es Entwicklungen, die versuchen, mit einer einfacheren
Konstruktion des Reflektors das gleiche Verhalten zu erreichen (siehe Abschnitt
3.3.2). In diese Linie reiht sich diese Arbeit mit der Entwicklung eines neuen
Reflektordesigns, das nur aus einem Element besteht, ein.
Ein weiterer Trend ist die Entwicklung immer kleinerer Flugzeit-Massenspek-
trometer. Die Verkleinerung erlaubt neue Einsatzfelder fu¨r die Massenspektrome-
trie in mobilen Anwendungen und die Verwendung in
”
desktop“ Gera¨ten. Diese
Tendenz ist beispielsweise bei Quadrupol-Massenspektrometern in der GC/MS
Kopplung schon zu beobachten. Durch Verbesserung der Technik ko¨nnten auch
Flugzeit-Massenspektrometer in solchen kompakten Routinegera¨ten eingesetzt
werden. Anwendungsgebiete fu¨r diese Gera¨te ko¨nnten z.B. in der online Prozess-
u¨berwachung liegen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein miniaturisiertes Flugzeit-Massenspektro-
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meter konstruiert und gebaut, das zuku¨nftig als Routine-Analysegera¨t eingesetzt
werden soll. Das Gera¨t beinhaltet den oben erwa¨hnten, neu entwickelten Reflek-
tor. Der Entwicklung dieses Gera¨tes ist der gro¨ßte Teil dieser Arbeit (Abschnitt
3) gewidmet.
Da der Reflektor als Bauteil in kaum einem Flugzeit-Massenspektrometer mehr
fehlt, musste auch fu¨r das zweite im Rahmen dieser Arbeit gebaute Instrument
ein Reflektor optimiert werden (siehe Abschnitt 4). Es handelt sich bei diesem
Gera¨t aber nicht um eine vollsta¨ndige Neuentwicklung. Es mussten lediglich die
Parameter des Reflektors den Bedingungen eines anderen Gera¨ts angepasst wer-
den.
Bei diesem zweiten Instrument handelt es sich um ein MALDI-ToF-MS. Wie
bereits oben erwa¨hnt handelt es sich bei der MALDI Technik um eine Methode,
die besonders intensiv in der Biochemie eingesetzt wird. Es lag also nahe, die An-
wendung der Massenspektrometrie auf biochemische Fragestellungen als Thema
aufzugreifen1. Hier wurde ein Thema aufgegriffen, das schon vor Jahren in der
Arbeitsgruppe Grotemeyer untersucht wurde. Es wurde versucht, mit Hilfe von
Massenspektrometrie die Konformationsa¨nderung von Peptiden zu verfolgen.
Auf den ersten Blick scheint eine solche Anwendung widersinnig zu sein, da sich
die Masse des Moleku¨ls bei einer Konformationsa¨nderung nicht a¨ndert. Es sind
jedoch einige Techniken entwickelt worden, mit denen Struktura¨nderungen im
Massenspektrometer dennoch beobachtet werden ko¨nnen. Zwei dieser Techniken
wurden in dieser Arbeit an einem interessanten Beispielpeptid, dem β-Amyloid,
ausprobiert. Dieses Peptid spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Alz-
heimer Krankheit. Eine genaue Beschreibung der Experimente ist in Abschnitt 5
zu finden.
Begonnen wird diese Arbeit mit einem allgemeinen Teil u¨ber die Theorie der
Flugzeit-Massenspektrometrie. Obwohl die Theorie schon seit langem bekannt
ist, gibt es doch immer noch Verbesserungen besonders in der Darstellung der
Gleichungen. Auch in dieser Arbeit wurde eine kleine Verbesserung eingefu¨hrt, in
dem die gena¨herten Gleichungen fu¨r alle Teile eines Flugzeit-Massenspektromters
in einer einheitlichen Form dargestellt wurden. Das Erstellen einer vollsta¨ndigen
Flugzeitgleichung wird dadurch erleichtert.
Dieser Abschnitt dient der generellen Orientierung des Lesers, schafft aber auch
die Grundlagen fu¨r die spa¨tere Planung der Massenspektrometer. Besonders die
Rechnungen zur zweistufigen Ionenquelle werden spa¨ter bei der Planung des mi-
niturisierten Flugzeit-Massenspektrometers wieder genutzt.
1Die Untersuchungen zur Konformation von β-Amyloid sind nicht mit dem MALDI Gera¨t
durchgefu¨hrt worden. Die mit diesem Gera¨t geplanten Experimente wurden wegen eines
Forschungsaufenthaltes zuna¨chst aufgeschoben und konnten dann aus experimentellen und





Obwohl die Flugzeitmassenspektrometrie vom Prinzip sehr einfach ist, entwickelte
sie sich erst spa¨t im 20ten Jahrhundert. Das erste Flugzeit Massenspektrometer
(ToF-MS) wurde 1948 von Cameron und Eggers entwickelt [1], wa¨hrend Sektor-
feld Massenspektrometer bereits seit 1919 gebaut wurden. Das erste ToF-MS mit
einem Auflo¨sungsvermo¨gen von mehr als 50 entstand im Jahr 1953 [2]. Der Haupt-
grund fu¨r diese Entwicklung lag in dem Erfolg der etablierten Massenanalysatoren
und im Fehlen von Ionisationsmethoden fu¨r hochmolekulare Substanzen, so dass
der gro¨ßte Vorteil der Flugzeitmassenspektrometrie –der prinzipiell unbegrenzte
Massenbereich– nicht ausgenutzt werden konnte.
Ein großer Fortschritt in der Technik der ToF-MS war die Erfindung des Reflek-
tors oder Ionenspiegels durch Mamyrin 1966 [2]. Mit dieser Methode konnte die
Auflo¨sung der Instrumente von einigen 100 auf etwa 5000 erho¨ht werden. Heute
ko¨nnen lineare ToF-MS gebaut werden, die Auflo¨sungen von ca. 6000 [3] errei-
chen. Gera¨te mit Reflektor ko¨nnen Auflo¨sungen von deutlich u¨ber 10000 haben.
Der erreichbare Massenbereich liegt bei bis zu 106 Da.
Mit dem Voranschreiten der Entwicklung sanfter Ionisationsmethoden wie Plas-
madesorption (PD), Felddesorption (FD), Laserdesorption (LD), Matrixassistier-
te Laserdesorption (MALDI) und Elektrospray (ESI) wuchs auch das Interesse
an Flugzeitmassenspektrometern, besonders weil alle genannten Methoden (au-
ßer ESI) gepulst sind und sich daher gerade fu¨r den Einsatz in ToF-MS Instru-
menten eignen. Besonders MALDI, 1987 von Hillenkamp und Karas entwickelt
[4, 5], in Verbindung mit ToF-MS wird heutzutage intensiv in der biochemischen
Forschung und zur Analyse von Polymeren genutzt.
2.1.2 Grundprinzip
Die Grundidee der Flugzeitmassenspektrometrie ist einfach: Ionen mit unter-
schiedlichem Masse zu Ladung (m/z) Verha¨ltnis werden in einem elektrischen
Feld mit der gleichen Energie beschleunigt, erreichen dabei aber unterschiedliche
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Abbildung 2.1: Grundprinzip der Flugzeitmassenspektrometrie
Endgeschwindigkeiten. Nach dem Durchfliegen der feldfreien Flugstrecke erreichen
sie den Detektor daher zu verschiedenen Zeiten.(vergl. Abb. 2.1)
Die Massenauflo¨sung eines Flugzeitmassenspektrometers ha¨ngt also davon ab,
wie gut zwei Ionenpakete mit unterschiedlicher Masse wa¨hrend des Fluges zeit-
lich getrennt werden. Der Flugzeitunterschied und damit die Auflo¨sung ko¨nnen
gesteigert werden, indem die Flugstrecke verla¨ngert wird, da sich so die Geschwin-
digkeitsunterschiede zwischen den Ionenpaketen la¨nger auswirken ko¨nnen. Eine
andere Mo¨glichkeit, die Auflo¨sung zu steigern, ist dafu¨r zu sorgen, dass die Io-
nenpakete am Detektor sehr schmal werden und daher auch nahe beieinander
liegende Pakete noch getrennt werden ko¨nnen.
Methoden, um sehr schmale Ionenpakete zu erzeugen, werden im Folgenden
ausfu¨hrlich besprochen werden. Mit diesen Techniken ko¨nnen besonders die unein-
heitlichen Startbedingungen der Ionen ausgeglichen werden. Diese Fehler und ihre
Korrekturmo¨glichkeiten werden weiter unten aufgefu¨hrt. Es gibt aber natu¨rlich
auch Einflu¨sse auf die Auflo¨sung eines Massenspektrometers, die nur durch gute
Fertigung und hochwertige Bauteile vermieden werden ko¨nnen, so zum Beispiel
die Ansprechzeit des Detektors oder die Gu¨te der elektrischen Felder.
2.2 allgemeiner Aufbau eines
Flugzeitmassenspektrometers
Das in Abbildung 2.1 dargestellte Gera¨t ist das am einfachsten aufgebaute In-
strument, das man sich vorstellen kann. Es besteht nur aus einer Quelle mit
einem statischen Beschleunigungsfeld, der feldfreien Flugstrecke und dem Detek-
tor. Gewo¨hnlich sind Flugzeitmassenspektrometer etwas komplizierter aufgebaut.
Ein typisches Gera¨t besteht zum Beispiel aus einer zweistufigen Ionenquelle, ei-
ner feldfreien Flugstrecke, einem zweistufigen Reflektor, einer weiteren feldfreien
Strecke und einer Nachbeschleunigungsstufe direkt vor dem Detektor. Die Funk-
tion dieser Elemente soll im Folgenden kurz erla¨utert werden, bevor die Flugzeit
durch die einzelnen Teile in Abschnitt 2.4 mathematisch beschrieben wird.
• Ionenquelle: Die Ionenquelle dient dazu, die Ionen, die in der Quellenregi-
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Abbildung 2.2: Potentialverlauf in einer einstufigen Ionenquelle (I) und in einer
zweistufigen Ionenquelle (II). Die mit ∆V bezeichnete Spannung
muß bei
”
delayed extraction“ in kurzer Zeit geschaltet werden,
damit die Ionen im feldfreien Raum entstehen ko¨nnen.
on erzeugt wurden, in das Gera¨t hinein zu beschleunigen. Die wichtigsten
Punkte dabei sind, dass mo¨glichst viele Ionen in das Gera¨t und schließlich
auf den Detektor gelangen und dass diese Ionen mo¨glichst gleichzeitig am
Detektor ankommen. Die Ionenquelle kann dazu genutzt werden, einige der
unterschiedlichen Startbedingungen der Ionen wieder auszugleichen. Beson-
ders die Ortsverteilung der Ionen kann gut korrigiert werden. Der Punkt
im Gera¨t, an dem alle Ionen einer Masse, die von verschiedenen Orten in
der Quelle gestartet sind, (na¨herungsweise) gleichzeitig eintreffen, wird der
Ortsfokus genannt.
Bei einer einstufigen Ionenquelle, d.h. einem Aufbau mit nur einem homo-
genen, elektrischen Feld, ist der Ortsfokus durch den Abstand der beiden
Elektroden der Quelle festgelegt. Die Lage des Fokuspunktes kann durch
die angelegten Spannungen nicht mehr beeinflußt werden. Eine zweistufige
Ionenquelle erlaubt mehr Flexibilita¨t. Der Abstand bis zum Ortsfokus (er-
ster Ordnung) kann durch Vera¨nderung der elektrischen Feldsta¨rken in der
Quelle vera¨ndert werden. Der Potentialverlauf in einer ein- und zweistufigen
Ionenquelle ist schematisch in Abbildung 2.2 dargestellt. Normalerweise ist
die Spannungsdifferenz in der ersten Beschleunigungsstufe kleiner als in der
zweiten Stufe.
Bei der verzo¨gerten Extraktion (
”
delayed extraction“) werden die Ionen
zuna¨chst im feldfreien Raum erzeugt. Nach einer Wartezeit wird dann das
Potential an einer der Elektroden der ersten Beschleunigungsstufe so vera¨n-
dert, dass die in Abbildung 2.2 dargestellten Potentialverha¨ltnisse vorliegen.
Wie man sieht, muß bei einem zweistufigen Aufbau nur eine viel geringere




In einem Aufbau ohne gepulste Extraktion gibt es, wie spa¨ter na¨her erla¨utert
werden wird, nur einen Ortsfokuspunkt. Ionen, die mit verschiedener Ener-
gie (am gleichen Ort) starten, treffen sich in keinem Fokuspunkt. Die Exi-
stenz eines Energie- bzw. Geschwindigkeitsfokuspunktes kann nur durch
verzo¨gertes Anschalten der ersten Beschleunigungsspannung erreicht wer-
den.
Die in Abbildung 2.4 angedeutete Referenzebene ist der Ort, an dem das
Referenzion startet, also der Bezugspunkt fu¨r alle spa¨ter durchgefu¨hrten
Rechnungen. Die Referenzebene sollte so gewa¨hlt werden, dass alle erwarte-
ten Ionen in ihrer Na¨he starten. Bei Ionisation in der Gasphase wa¨re das zum
Beispiel die Mitte des Ionisationsvolumens, bei Ionisation an Oberfla¨chen
ko¨nnte die Oberfla¨che als Referenzebene gewa¨hlt werden.
• Feldfreie Flugstrecke: In der feldfreien Region im Gera¨t findet die Trennung
der Ionen verschiedener Masse auf Grund ihrer Geschwindigkeitsunterschie-
de statt. Je la¨nger die Flugstrecke wird, um so gro¨ßer wird die zeitliche
Trennung der einzelnen Ionenpakete. Die Flugstrecke kann verla¨ngert wer-
den, indem die Gera¨tedimensionen vergro¨ßert werden, man kann aber auch
die Flugbahn der Ionen
”
falten“, um mit kleinen Gera¨tedimensionen trotz-
dem eine lange Flugstrecke zu erreichen. Die Faltung der Flugbahn wird
meist mit Hilfe von Reflektoren durchgefu¨hrt,
• Reflektor: Der Reflektor dient zur Energiekorrektur der Ionen. Ionen, die
in den Reflektor eindringen, werden abgebremst, bis sie ihre gesamte ki-
netische Energie verloren haben. Anschließend werden die Ionen in entge-
gengesetzter Richtung wieder beschleunigt und verlassen den Reflektor mit
der gleichen Geschwindigkeit, die sie beim Eintritt hatten. Der Korrektur-
effekt beruht darauf, dass Ionen mit ho¨herer Eintrittsenergie weiter in den
Reflektor eindringen und damit auch la¨ngere Zeit im Reflektor verbringen.
Bei der richtigen Wahl der Reflektorspannung und -geometrie werden die
schnelleren Ionen genau so lange verzo¨gert, dass sie die langsamen Ionen am
Ort des Detektors wieder einholen. Ein zweistufiger Aufbau des Reflektors
hat den Vorteil, dass eine kompaktere Bauweise erreicht werden kann, ohne
die Fokusla¨nge des Reflektors zu vera¨ndern. Außerdem kann bei der zwei-
stufigen Bauweise die Fokusla¨nge durch Spannungseinstellungen vera¨ndert
werden. Dadurch ko¨nnen nachtra¨glich kleine Abweichungen in der Geome-
trie ausgeglichen werden.
• Nachbeschleunigung: Dem Detektor wird gewo¨hnlich noch eine Nachbe-
schleunigungsstufe vorangestellt. Die Nachbeschleunigung erho¨ht die Ionen-
energie und damit die Sensitivita¨t des Detektors. Damit wird teilweise die
abnehmende Empfindlichkeit der MCP (Multi Channel Plate) bzw. MSP
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(Multi Sphere Plate) Detektoren kompensiert, die bei hohen Massen stark
abnimmt. Durch die Lage direkt vor dem Detektor wird die Flugzeit der
Ionen nicht mehr stark vera¨ndert. Da die Oberfla¨che des Detektors meist
auf ca. 1.5 kV Potential liegt, muß gegen die Felddurchgriffe sowieso ein
Gitter vor den Detektor gespannt werden und die Nachbeschleunigung tritt
so zu sagen als Nebeneffekt ein.
• elektrostatische Linsen: Um die Ausbreitung der Ionen senkrecht zur Flug-
richtung zu kontrollieren und zum Beispiel eine Auffa¨cherung der Ionen
durch inhomogene Felder im Reflektor zu kompensieren, ko¨nnen elektrosta-
tische Linsen benutzt werden. Eine elektrostatische Linse besteht gewo¨hn-
lich aus einem Stapel von Ringelektroden mit geerdeten Elektroden an den
Außenseiten und einer oder zwei auf positives oder negatives Potential geleg-
ten inneren Elektroden. Durch die geeignete Geometrie und Spannungswahl
wird ein inhomogenes elektrisches Feld erzeugt, das auf hindurchfliegende
Ionen etwa den gleichen Effekt hat, wie eine analoge optische Linse. Auch
andere Bauteile ko¨nnen gewollte oder ungewollte Linseneigenschaften be-
sitzen. Generell entstehen an allen Elektroden, die nicht mit Gittern gegen
Felddurchgriffe ausgeru¨stet wurden, inhomogene elektrische Felder, die Lin-
seneffekte bewirken. Die Theorie von elektrostatischen Linsen wird in dieser
Arbeit nicht besprochen werden, kann aber zum Beispiel bei Heddle [6] ge-
funden werden.
2.3 Fehlerquellen
Wie bereits erwa¨hnt, ist die wichtigste Eigenschaft eines Flugzeitmassenspektro-
meters die zeitliche Fokussierung der Ionenpakete einer Masse am Ort des Detek-
tors. Um das zu erreichen, mu¨ssen die Unterschiede der Anfangsbedingungen der
verschiedenen Ionen durch das Gera¨t kompensiert werden. Es gibt viele Gru¨nde
fu¨r die Verbreiterung der Ionenpakete. In diesem Abschnitt werden jedoch nur
die Fehler Erwa¨hnung finden, die in einem Instrument mit ausschließlich linearen
Feldern auftreten. Die Flugzeitunterschiede durch verschiedene Flugbahnen in in-
homogenen Feldern sind leider nicht so einfach analytisch zu erfassen und werden
am besten durch numerische Simulation untersucht.
Zeitfehler
In ToF-MS kommen normalerweise nur gepulste Ionenquellen zum Einsatz. Die
Zeit der Ionenerzeugung wird dabei so kurz wie mo¨glich gehalten, typischerwei-
se einige Nanosekunden. Kontinuierliche Ionenquellen ko¨nnen durch gepulste Ex-
traktion oder durch geeignete Modulation (Hadamard Transform ToF-MS [7]) der
erzeugten Ionen an ToF-MS gekoppelt werden. Mit gepulster Extraktion ko¨nnen
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auch Probleme durch lange Ionisierungsvorga¨nge umgangen werden: Die Beschleu-
nigungsspannung wird erst angelegt wenn der Ionisierungsvorgang abgeschlossen
ist. Damit haben die Ionen nur noch Orts- und Energiefehler.
Ortsfehler
Wegen der hohen Beschleunigungsspannung von typischerweise mehreren kV pro
cm korrespondieren verschiedene Positionen entlang der Flugachse in der Quelle
zu stark unterschiedlichen Beschleunigungsenergien und damit zu verschiedenen
Endgeschwindigkeiten. Ionen, die am Anfang der Quelle erzeugt werden, durchflie-
gen eine la¨ngere Strecke, erreichen aber eine ho¨here Endgeschwindigkeit. An einem
Punkt der Flugstrecke werden also diese Ionen die langsamen Ionen u¨berholen,
die mit
”
Vorsprung“ weiter am Ende der Quelle erzeugt wurden. Diesen Punkt
nennt man den Ortsfokus (space focus) der Quelle. Die Lage des Ortsfokus wird
durch die angelegten Spannungen und die Geometrie der Quelle beeinflusst.
Richtungs- und Geschwindigkeitsfehler
Da die Ionen auf Grund ihrer Geschwindigkeitsunterschiede entlang der Flugrich-
tung getrennt werden, wird die Auflo¨sung auch durch die Energieverteilung bei
der Ionenerzeugung begrenzt. Hierbei ist nur der Anteil der kinetischen Energie
entscheidend, der parallel zur ionenoptischen Achse steht. Eine Winkelverteilung
der Flugrichtung ist daher fu¨r diese Betrachtung gleichbedeutend mit einer Ver-
teilung der kinetischen Energie in Flugrichtung. In Realita¨t kann eine andere
Flugrichtung auch den Effekt haben, dass das Ion einen anderen Weg durchla¨uft
und dabei andere Felder erfa¨hrt als auf der ionenoptischen Achse.
Ein Ion das mit einer Geschwindigkeit in Richtung der negativen ionenoptischen
Achse startet, braucht eine gewisse Zeit um abgebremst und in die positive Rich-
tung beschleunigt zu werden. Diese Zeit wird
”
turn-around time“ genannt. Nach
dieser Zeit hat das Ion die gleichen Anfangsbedingungen wie ein Ion, das mit der
gleichen Geschwindigkeit in positiver Richtung gestartet ist. Dieses Pha¨nomen ist
in Abbildung 2.3 dargestellt.
Man kann die Energieverteilung der Ionen dadurch minimieren, dass man be-
reits die Neutralen in einem schmalen, kollimierten Strahl und mit wenig Ener-
giefehler erzeugt. Durch adiabatische Expansion eines Gases ins Vakuum wird die
interne Energie der Moleku¨le in kinetische Energie umgesetzt. Scha¨lt man aus so
einer Expansionswolke den zentralen Bereich heraus, erha¨lt man einen Molekular-
strahl mit kleiner Geschwindigkeitskomponente senkrecht zur Ausbreitungsrich-
tung des Strahls. Wenn man die Ionen in so einem Molekularstrahl erzeugt und
senkrecht zur Strahlrichtung in das Massenspektrometer beschleunigt (
”
orthogo-
nal extraction“) bekommt man energetisch sehr einheitliche Ionen.
Leider ist es nicht immer mo¨glich, große Unterschiede in der kinetischen Energie





turn-around time“ I: Zur Startzeit haben die Ionen die gleiche
Geschwindigkeit in entgegengesetzte Richtung. II: Nach der halb-
en turn-around-Zeit a¨ndert das zweite Ion seine Flugrichtung. III:
Nach der turn-around-Zeit hat das zweite Ion genau die Start-
bedingungen des ersten Ions. IV: Im Resultat verhalten sich die
Ionen so, als wa¨ren sie mit einer Verzo¨gerung von genau der turn-
around-Zeit am gleichen Ort erzeugt worden.
mit relativ hohen Startgeschwindigkeiten und einer breiten Geschwindigkeitsver-
teilung. Den Effekt dieser Verteilung kann man durch
”
Geschwindigkeitsfokussie-
rung“ kompensieren. Der Nachteil ist, dass man nicht Energie- und Ortsfehler
gleichzeitig korrigieren kann und dass die Korrektur der Anfangsenergie nur fu¨r
einen kleinen Massenbereich gut ist.
2.4 physikalische Grundlagen
Die in diesem Text verwendeten Formelzeichen sind in Abbildung 2.4 und Ta-
belle 2.1 zusammengefasst. Die Nomenklatur lehnt sich an die von Ioanoviciu [8]
benutzte an. Der Gang der Herleitung orientiert sich an einer Arbeit von Vestal
und Juhasz [9], ist aber modifiziert. Die gefundenen Gleichungen werden in die-
ser Arbeit in einer einheitlichen funktionalen Form dargestellt, so dass prinzipiell
gena¨herte Ausdru¨cke fu¨r die Flugzeiten in beliebigen, aus linearen Feldern auf-
gebauten Gera¨ten einfach aus den hier beschriebenen Formeln zusammengesetzt
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Lf La¨nge der gesamten feldfreien
Flugstrecke
D zweiter Abschnitt der feldfrei-
en Strecke
da Abstand Referenzebene - erste
Elektrode
db Abstand erste Elektrode -
zweite Elektrode












dr Abstand zweite Reflektorelek-
trode - Umkehrpunkt der Io-
nen
dp Abstand in der Nachbeschleu-
nigungsstufe
allgemein z Anzahl Ladungen
e Elementarladung
m Masse
Referenzion va Geschwindigkeit nach der er-
sten Beschleunigungsstufe
vb Geschwindigkeit nach der
zweiten Beschleunigungsstufe
vd Geschwindigkeit nach dem
Bremsfeld













beliebiges Ion zi Startpunkt relativ zur Refe-
renzebene
vzi Startgeschwindigkeit
v2 Geschwindigkeit nach der er-
sten Beschleunigungsstufe
v3 Geschwindigkeit nach der
zweiten Beschleunigungsstufe
Beschleunigungsspannungen werden mit ∆V bezeichnet
und mit den gleichen Indizes wie die Gera¨tedimensionen
versehen, kinetische Energien werden mit T gekenn-
zeichnet und mit a,b,d,r,p fu¨r das Referenzion und mit
i,2,3,4 fu¨r das beliebige Ion indiziert. Die Indizierung bei
den Geschwindigkeiten erfolgt nach dem gleichen Mu-
ster.
Tabelle 2.1: verwendete Formelzeichen
10
2.4 physikalische Grundlagen
Abbildung 2.4: verwendete Formelzeichen
werden ko¨nnen.
Die wichtigen Formeln zur Beschreibung eines ToF-MS mit linearen Felder
ko¨nnen in jedem Lehrbuch der Physik gefunden werden:
F = m · a Newtons Gesetz (2.1)












· v2 kin. Energie (2.5)
T + z · e · V = const. Energieerhaltung
TII − TI = z · e · (VI − VII) 1 (2.6)
Da eine Gleichung fu¨r die Flugzeit der Ionen gefunden werden soll, wird zuna¨chst
Gl. 2.4 nach dt integriert. Dies ist einfach, da die Beschleunigung in diesem Fall




· (vII − vI) 1 (2.7)
1Die Indizes I und II dienen hier nur zur Unterscheidung verschiedener Zusta¨nde und beziehen
sich nicht auf konkrete Situationen.
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Dieses ist die Zeit fu¨r die Beschleunigung durch ein lineares Feld, wobei vI die
Anfangsgeschwindigkeit und vII die Endgeschwindigkeit ist. Praktischer wa¨re es,
wenn die Flugzeit als Funktion von Anfangsposition und Anfangsgeschwindigkeit






z · e · E
m
=
z · e ·∆V
m · d (2.8)







Mit Hilfe von Gl. 2.9 kann vII in Gl. 3 ersetzt werden. Wird die Gleichung auf die
erste Beschleunigungsstufe angewendet, muss man aber zuna¨chst T2 berechnen.
Hierzu wird Gl. 2.6 benutzt. An dieser Stelle geht auch die Anfangsposition zi in
die Berechnung ein: Wenn das Ion nicht in der Referenzebene erzeugt wird, wird
auch nur ein Teil der Beschleunigungsspannung durchlaufen.
V1 (zi)− V2 = da − zi
da
·∆Va (2.10)
Dabei ist ∆Va die Spannungsdifferenz zwischen Referenzebene und erster Elek-
trode, die einen Abstand von da haben. Wenn nun Gl. 2.10 und Gl. 2.5 in Gl. 2.6









Aus der Kombination aus Gl. 2.9 und Gl. 2.11 ergibt sich die Geschwindigkeit















v2zi + 2 · z · e ·
∆Va
m






















Hierbei bedeutet va die Geschwindigkeit des Referenzions das mit vzi = 0 und
zi = 0 startet. Nachdem diese Gleichung hergeleitet ist, kann die Flugzeit des
Ions durch die erste Beschleunigungsstufe als Funktion von vzi und zi angegeben
werden. Dazu setzt man Gl. 2.8 und Gl. 2.12 in Gl. 3 ein und erha¨lt:
ta =
m · da





























Mit Gl. 2.13 wurde die Flugzeit durch die erste Beschleunigungsstufe befriedigend
ausgedru¨ckt. Nebenbei wurde mit Gl. 2.12 auch die Endgeschwindigkeit nach der
Beschleunigung erhalten, die als Parameter in der na¨chsten Stufe beno¨tigt wird.
2.4.2 zweite Beschleunigungsstufe
Fu¨r die zweite Beschleunigungsstufe verwendet man den gleichen Ansatz und
berechnet zuna¨chst wie in Gl. 2.12 die Endgeschwindigkeit der beliebigen Ionen:
v3 =
√




Die Geschwindigkeit des Referenzions vb wird erhalten, wenn fu¨r v2 in der Glei-
chung va, die Geschwindigkeit des Referenzions nach der ersten Beschleunigungs-
stufe, eingesetzt wird. Mit diesem Zusammenhang erha¨lt man aus Gl. 2.14:





































Wie man jetzt schon deutlich sehen kann, werden die entsprechenden Gleichun-









Die Geschwindigkeit des Referenzions nach dem n-ten linearen Feld errechnet
man dabei am besten u¨ber Gl. 2.9:
vn,Referenzion =





Da nun die Geschwindigkeit des beliebigen Ions vor und nach der Beschleuni-
gungsstufe bekannt ist, kann die Zeit, die das Ion zum Durchfliegen der Strecke




· (v3 − v2) (2.19)




· (v2b − v2a) (2.20)




· (v2n,Referenzion − v2n−1,Referenzion) (2.21)
Die Flugzeit durch die zweite Beschleunigungsstufe ergibt sich nun durch Ein-






















In der feldfreien Strecke a¨ndert sich die Geschwindigkeit des Ions nicht und die
Flugzeit ist daher auch nur von der vorher erreichten Geschwindigkeit und der
La¨nge der Strecke abha¨ngig. Da die Geschwindigkeit der Ionen vor und nach dem












Mit Gl. 2.16 erhalten wir daraus:













Der na¨chste Abschnitt, den das Ion durchfliegt, ist der Reflektor, der sehr a¨hnlich
wie die Ionenquelle funktioniert. Die prinzipielle A¨hnlichkeit erkennt man gut,
wenn man sich ansieht, wie die Ionen wieder beschleunigt werden. Der große Un-
terschied besteht darin, dass die Ionen zu dem Zeitpunkt, an dem sie ihre Flug-
richtung umdrehen, also gerade wieder beschleunigt werden, alle keine kinetische
Energie besitzen. Deswegen dringen sie aber verschieden tief in den Reflektor
ein. Ionen mit ho¨herer Geschwindigkeit fliegen einfach weiter in das Reflektorfeld
hinein, bevor sie vollsta¨ndig abgebremst sind.
Wenn die Ionen in das Reflektorfeld eindringen, also genug Energie haben, um
das Bremsfeld zu u¨berwinden aber nicht so viel Energie, dass sie die Ru¨ckwand
des Reflektors erreichen und dort entladen werden, kann die Flugzeit des Ions
berechnet werden, ohne die Eindringtiefe zu kennen. Dazu benutzt man Gl. 3
und setzt vI gleich Null. Da der Reflektor zweimal durchlaufen wird, muss Gl. 3
mit 2 multipliziert werden.































2 · z · e · (∆Va + ∆Vb −∆Vd)
m
(2.28)
Damit kann die Flugzeit durch das Reflektorfeld berechnet werden und alle An-



























Der ideale Reflektor wu¨rde die Flugzeit der Ionen vo¨llig unabha¨ngig von der Ener-
gie der Ionen machen. Bei den normalen Aufbauten ist der Reflektor aus linearen
elektrischen Feldern zusammengesetzt, die den oben hergeleiteten Formeln fu¨r
die Flugzeit folgen. Wie man sofort erkennt, ist die Flugzeit dabei noch von der
Energie der Ionen, bzw. von der Geschwindigkeit bei Eintritt in den Reflektor
abha¨ngig. Beim gewo¨hnlichen Vorgehen entwickelt man nun die Flugzeitfunkti-
on nach der Energie (bzw. Geschwindigkeit) in ein Polynom und setzt einzelne
Koeffizienten Null, um die Fokussierungsbedingungen zu erhalten. Es gibt aber
auch eine Form des elektrischen Feldes, bei der die analytische Flugzeitfunktion

















Dabei ist ez ·VStart die Energie des Ions bei Eintritt in den Reflektor und V(x) der









Die Flugzeit wird also von der anfa¨nglichen Energie der Ionen vo¨llig unabha¨ngig.
Man muss beachten, dass es in diesem Reflektoraufbau keine feldfreie Flugstrecke
gibt. Der Detektor muss direkt am Ausgang des Reflektorfeldes liegen, um opti-
males Verhalten zu erzielen. Reflektoren mit anna¨hernd quadratischem Feldver-
lauf sind mit einer Abfolge von vielen ringfo¨rmigen Elektroden gebaut worden.
[11, 12](Der quadratische Feldverlauf wurde also durch viele lineare elektrische
Felder angena¨hert.) Dieser Aufbau ist sehr aufwendig, da sehr viele Elektroden
fu¨r einen angemessenen Feldverlauf no¨tig sind. Es gibt noch einen anderen Ansatz,
einen quadratischen Feldverlauf zu erzeugen, der mit einer zylindrischen Elektro-
de mit einer V-fo¨rmigen Gegenelektrode arbeitet[13, 14]. Leider ist dieser Aufbau
wegen der stark gekru¨mmten Feldlinien mit einer unvorteilhaften o¨rtlichen Defo-
kussierung verbunden.
2.4.5 Nachbeschleunigungsstufe
Der letzte Abschnitt, den das Ion durchfliegt, ist die Nachbeschleunigungsstufe
kurz vor dem Detektor. Die erforderlichen Gro¨ßen, um die Flugzeit durch diese
Region zu berechnen, werden wieder mit Hilfe der Gleichungen 2.17 und 2.18
erhalten, die anschließend zu einer Gleichung analog zu Gl. 2.22 zusammengesetzt
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Nun sind die Flugzeiten fu¨r alle Abschnitte des ToF-MS berechnet und die Ge-
samtflugzeit kann als Summe der einzelnen Zeiten leicht berechnet werden. Die
angegebenen Formeln sind exakt fu¨r alle Instrumente, die nur mit linearen, homo-
genen Feldern arbeiten. Es wurde jedoch noch nicht der beno¨tigte kleine Winkel
zwischen einfallendem und ausfallendem Ionenstrahl im Reflektor bedacht. For-
meln um diesen Einfluss zu beru¨cksichtigen, findet man bei Ioanoviciu et. al. [15].
Die Eigenschaften eines Gera¨tes mit inhomogenen Feldern sind sehr viel kom-
plexer und ko¨nnen im allgemeinen nicht mehr analytisch dargestellt werden, da
schon die exakte Beschreibung der bestehenden Felder oft sehr schwierig sein kann.
Insbesondere wenn noch Abschirmungseffekte durch die Ionenwolke beru¨cksichtigt
werden sollen, wird es sehr komplex. Solche Probleme geht man am besten mit
numerischer Simulation an. Ein gutes Programm fu¨r diese Zwecke ist SimIon [16].
2.5 Na¨herung der ToF Formel
Wenn man nur die Flugzeit verschiedener Ionen berechnen mo¨chte, sind die oben
hergeleiteten Formeln vo¨llig ausreichend. Die Gesamtflugzeit ergibt sich einfach
als Summe der Gleichungen 2.13, 2.22, 2.24, 2.27, 2.29 und 2.34. Wenn man
jedoch versucht mit den Gleichungen die fokussierenden Eigenschaften des Mas-
senspektrometers zu berechnen, sto¨ßt man schnell auf Schwierigkeiten wegen der
Quadratwurzeln in den Ausdru¨cken. Es ist daher sinnvoll, hier eine Na¨herung an-
zubringen, um die Wurzeln zu eliminieren. Diese kann durch Entwicklung in eine
Potenzreihe geschehen:
√























x4 − · · · (2.36)
































Da die Na¨herung nur gilt, wenn |x| << 1, muss noch die Gro¨ße von x untersucht
werden. Die Anfangsgeschwindigkeit vzi sollte in allen Fa¨llen um einige Zehner-
potenzen kleiner sein als alle spa¨teren Geschwindigkeiten. Die Anfangsposition zi
sollte in allen sinnvollen Anwendungen auch sehr viel kleiner sein, als die La¨nge
der ersten Beschleunigungsstufe da. Man kann daher abscha¨tzen, dass x in allen
uns interessierenden Fa¨llen viel kleiner als 1 sein wird und die Na¨herung somit
angewandt werden darf.
Die U¨berlegung, dass x kleiner 1 ist, kann auch u¨ber die kinetische Energie T
gefu¨hrt werden. Da das Quadrat der Geschwindigkeit v2 proportional zur kineti-
schen Energie ist, kann man statt Gleichung 2.38 auch schreiben:
x =














Der Unterschied zwischen Referenzion und beliebigem Ion sollte stets klein sein,
weswegen x auch immer viel kleiner als 1 ist.
Wenn man die auftretenden Wurzeln betrachtet, wird man feststellen, dass x
immer von der Form x = y
v2n
ist, wobei nur der Index n im Nenner sich a¨ndert.
Dabei gilt:




Es werden daher die Wurzeln alle nach dem jeweiligen x entwickelt, aber dann
als Potenzreihe in y dargestellt, damit eine einheitliche Darstellung fu¨r alle Rei-
hen mo¨glich ist. Die Koeffizienten der Potenzreihen von y sind in Tabelle 2.2
aufgefu¨hrt.
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Im folgenden Abschnitt soll gezeigt werden, wie die unter Punkt 2.3 vorgestellten
Fehler durch geschickte Wahl der Geometrie und der elektrischen Felder weitge-
hend korrigiert werden ko¨nnen. Wie gezeigt werden wird, ko¨nnen leider nicht alle
Fehler gleichzeitig und nicht immer u¨ber den gesamten Massenbereich ausgegli-
chen werden.
2.6.1 Zeitfehler
Wenn die Ionen zwar am gleichen Ort und mit gleicher Energie erzeugt werden,
aber der Zeitpunkt der Erzeugung unterschiedlich ist, kann dieses leicht korri-
giert werden. Da die Neutralen offensichtlich ein o¨rtlich scharf begrenztes Ionen-
paket bilden, das wegen der einheitlichen kinetischen Energie sich auch zeitlich
nicht verbreitert, muss man nur dafu¨r sorgen, dass die bereits entstandenen Io-
nen in diesem Ionenpaket bleiben, bis der Ionisierungsvorgang abgeschlossen ist.
Die erste Beschleunigungsstufe muss also fu¨r diese Zeit feldfrei gehalten werden,
bis alle Ionen erzeugt wurden. Wenn nun das Beschleunigungsfeld angeschaltet
wird, haben alle Ionen die gleichen Startbedingungen und kommen gleichzeitig
am Detektor an. Diese Technik nennt sich
”
delayed extraction“ und wird auch
zur Geschwindigkeitsfokussierung (siehe unten) beno¨tigt.
2.6.2 Ortsfehler
Eine schwierigere Situation ergibt sich, wenn die Ionen zwar gleichzeitig, aber
nicht am gleichen Ort entstehen. Dies kann zum Beispiel bei Ionisation in der Gas-
phase passieren. In diesem Fall erhalten die Ionen, die am Anfang der Beschleuni-
gungsstrecke erzeugt werden, eine ho¨here kinetische Energie als Ionen, die weiter
hinten erzeugt werden. Sie mu¨ssen aber auch eine la¨ngere Strecke zuru¨cklegen. Es
muss also einen Punkt im Massenspektrometer geben, an dem die langsameren
Ionen, die mit Vorsprung gestartet sind, von den schnelleren Ionen eingeholt wer-
den. Wenn der Detektor an diesem Ort positioniert wird, ist die Auflo¨sung des
Massenspektrometers am besten. Die genaue Lage des Ortsfokus wird ermittelt,
indem die Flugzeitgleichung fu¨r das Massenspektrometer in der gena¨herten Form
(wie in Gl. 2.41 ) zu einem Polynom in zi umsortiert wird. Der Ortsfokus ist dann
in erster Na¨herung an dem Ort, wo der erste Koeffizient Null wird. Streng genom-
men treffen sich also nicht alle Ionen zur gleichen Zeit am gleichen Punkt. Die
Ankunftszeit eines Ions am Ortsfokus ist durch die Terme zweiter und ho¨herer
Ordnung etwas von der Position des Ions bei seiner Entstehung abha¨ngig und wir
berechnen nur die Bedingungen bei denen alle Ionen mo¨glichst zeitgleich an einem
Punkt sind.
Die Koeffizienten fi in Gl. 2.41 sind alle unabha¨ngig von dem Ort der Ionenent-
stehung. Nur y ist eine Funktion von zi. Wenn wir nun die Anfangsgeschwindigkeit
20
2.6 Fehlerkorrektur



































·z4i + · · ·
(2.43)
Mit dieser Gleichung soll jetzt der Ortsfokus von zwei einfachen Anordnungen
berechnet werden.
1. einstufige Ionenquelle und feldfreie Flugstrecke
























Die Lo¨sung dieser Gleichung ist:
Lf = 2 · da (2.46)
Bei einer einstufigen Ionenquelle ist der Ortsfokus (in erster Na¨herung) also
vo¨llig von den eingestellten Spannungen der Quelle unabha¨ngig und im-
mer im Abstand von zweimal dem Abstand zwischen Referenzebene (dem
Entstehungsort der Ionen) und der ersten Elektrode.
2. zweistufige Ionenquelle und feldfreie Flugstrecke
Der Koeffizient f1 wird wieder durch Addition der relevanten Terme aus

















Auf gleiche Weise erha¨lt man den Koeffizienten f2:
f2 = − da
4 · v3a
− db











Ortsfokussierung erster Ordnung ist erreicht, wenn folgende Bedingung
erfu¨llt ist:
































Durch Auflo¨sen nach Lf erha¨lt man:
Lf = 2 · v2b ·
da · vb · va + da · v2b − db · v2a
v3a · (va + vb)
(2.50)
Wie man sieht, ist der Exponent der Geschwindigkeiten im Za¨hler und im
Nenner gleich. Die Gleichung vereinfacht sich also, wenn wir va durch vb
ausdru¨cken. Das kann mit Hilfe der Spannungsdifferenzen in beiden Be-
schleunigungsstrecken geschehen:







Durch Einsetzen in Gl. 2.50 wird die Position des Ortsfokus in der Form
ausgedru¨ckt, wie sie von Wiley und McLaren[17] erhalten wurde:















Ortsfokussierung zweiter Ordnung ist erreicht, wenn zusa¨tzlich zu Gl. 2.49
auch der Koeffizient vor z2i Null wird:








Durch Eliminieren von da in Gl. 2.49 und 2.54 und anschließendes Auflo¨sen
nach Lf erha¨lt man:





Nach Anwenden von Gl. 2.51 ergibt sich daraus:
Lf = 2db · 1
1− 3c (2.56)
Eine umfassendere Diskussion der Fokussierungsbedingungen verschiedener Ge-
ra¨tetypen findet sich bei Vestal et al.[9].
2.6.3 Energiefehler - Geschwindigkeitsfokussierung
Wenn die Ionen an einer Oberfla¨che erzeugt werden, wie beispielsweise bei MAL-
DI, spielt die ra¨umliche Ausdehnung des Ionisierungsortes keine so große Rol-
le. Die Auflo¨sung wird hauptsa¨chlich durch die unterschiedlichen Desorptionsge-
schwindigkeiten der Ionen begrenzt. Die Geschwindigkeitsverteilung gerade bei
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MALDI kann sehr breit sein und ist meist bei einigen hundert Metern pro Sekun-
de zentriert, wogegen der Ionisierungsort wahrscheinlich auf wenige Mikrometer
u¨ber dem Probentra¨ger begrenzt ist [18, 19, 20].
Fu¨r diese Betrachtung wird angenommen, dass alle Ionen am gleichen Ort mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten entstehen. Dieser Fehler kann ausgeglichen
werden, indem mit dem Extraktionspuls eine Weile gewartet wird, bis sich die
schnellen Ionen ra¨umlich von den langsameren getrennt haben. Dadurch bekom-
men die schnelleren Ionen weniger kinetische Energie im Beschleunigungsfeld als
die langsameren und es kann bei geeigneter Wahl der Wartezeit und der Span-
nungen wieder einen Fokuspunkt geben, an dem sich alle Ionen zur gleichen Zeit
treffen.
Die genaue Lage des Fokuspunktes der Geschwindigkeitsfokussierung (
”
Ge-
schwindigkeitsfokus“) kann wieder berechnet werden, indem die gena¨herte Glei-
chung fu¨r die Flugzeit, Gl. 2.41, in ein Polynom der Anfangsgeschwindigkeit ent-
wickelt wird. Dazu muss noch beachtet werden, dass die Anfangsposition zi von
der Wartezeit ∆t und der Geschwindigkeit der Ionen vzi abha¨ngt. Man erha¨lt also
fu¨r y:
y = v2zi −
zi
da
· v2a = v2zi −
v2zi ·∆t
da








eingefu¨hrt wird, erha¨lt man aus Gl. 2.41 durch
Umsortieren in ein Polynom in vzi folgende Gleichung:








f1 + f2 · τ 2
) · v2zi + (−2f2 · τ − f3 · τ 2) · v3zi + · · ·
(2.58)
Hier bedeutet f ∗0 den ersten Koeffizienten ohne die vzi Abha¨ngigkeit, die durch
die erste Beschleunigungsstufe erzeugt wird.







Geschwindigkeitsfokussierung erster Ordnung wird erhalten, wenn der Koeffizient
vor v1zi verschwindet, Fokussierung zweiter Ordnung wird erreicht, wenn linearer
und quadratischer Koeffizient Null werden.
Als einfaches Beispiel soll hier Geschwindigkeitsfokussierung erster Ordnung
einer einstufigen Ionenquelle behandelt werden. Der Koeffizient f1 ist der gleiche



































Wie man sieht, ist die optimale Verzo¨gerungszeit von va abha¨ngig und damit auch
massenabha¨ngig. Die optimalen Fokussierungsbedingungen gelten also nur fu¨r
einen engen Massenbereich. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie stark
die Massenabha¨ngigkeit ist, wird als na¨chstes die Abha¨ngigkeit der Auflo¨sung von








mit der Flugzeit t und der Peakbreite ∆t. Fu¨r diese Betrachtung wird die Peak-
breite die Differenz der Flugzeiten fu¨r vzi = 0 und vzi = maximal gena¨hert. Die
Flugzeit wird als Summe der Gleichungen 2.13, 2.24 und ∆t ausgedru¨ckt.
Die Gera¨teparameter in diesem Beispiel sind folgendermaßen gewa¨hlt:da =
0.1m, Lf = 1m, ∆V = 20000V mit Ionen mit einer Geschwindigkeitsverteilung
von 300m
s
Breite (0 bis 300 m/s). Die Verzo¨gerung wurde so gewa¨hlt, dass Ionen
mit 7000m
z
optimal erster Ordnung fokussiert werden sollten. In Abb. 2.5 sieht
man, dass die Auflo¨sung stark von der Masse der Ionen abha¨ngt und auch nicht
bei 7000m
z
optimal ist, sondern bei ca. 6730m
z
. Geschwindigkeitsfokussierung er-
ster Ordnung ist also nicht genug, um dieses Gera¨t erfolgreich zu beschreiben.
Der Einfluss des quadratischen Terms in Gl. 2.58 ist zu groß um vernachla¨ssigt
zu werden.
Bei der Berechnung wurde ein massenunabha¨ngiger Geschwindigkeitsfehler an-
genommen. Die Geschwindigkeits-Orts-Verteilung zum Zeitpunkt des Extrakti-
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onspulses ist also fu¨r alle Massen gleich. Die Unterschiede in der Auflo¨sung stam-
men daher, dass schwerere Ionen eine geringere Zusatzgeschwindigkeit durch die
Beschleunigungsstufe erhalten und daher hinter der Quelle einen geringeren Ge-
schwindigkeitsunterschied besitzen. Die langsamen Ionen beno¨tigen daher eine
la¨ngere Strecke, um von den schnelleren eingeholt zu werden und der Fokuspunkt
verschiebt sich nach hinten. Ganz entsprechend verschiebt sich bei leichteren Io-
nen der Fokuspunkt zu ku¨rzeren Strecken. So ergibt sich die in Abbildung 2.5
dargestellte Peakform des massenabha¨ngigen Auflo¨sungsvermo¨gens.
2.6.4 Energiefehler - Post source pulse focussing
Es gibt noch eine weiter Technik, um breite Geschwindigkeitsverteilungen der
Ionen zu korrigieren, die besonders geeignet ist, um Ionenverluste wa¨hrend der
Verzo¨gerungszeit zu vermeiden [21, 22, 23]. Die Grundidee der PSPF-Methode
ist, die Ionen sofort in einer zwei- (oder mehr-) stufigen Quelle zu beschleuni-
gen und anschließend nach einer bestimmten Verzo¨gerung mit einem gepulsten
Nachbeschleunigungsfeld zu korrigieren.
Man kann den Aufbau als eine Abfolge von zwei unabha¨ngigen Ionenquellen
verstehen. Die erste Quelle wird dazu genutzt die anfa¨ngliche Geschwindigkeits-
verteilung der Ionen in eine hauptsa¨chlich ra¨umliche Verteilung zu u¨bersetzen.
Wenn alle Ionen von Interesse in der zweiten Ionenquelle angekommen sind, wird
diese angeschaltet und die Ionen, die nun sehr a¨hnliche Geschwindigkeiten aber
unterschiedliche Orte haben, ortsfokussiert. Man muss dabei beachten, dass die
Ionen bereits eine beachtliche Anfangsgeschwindigkeit haben, der Ortsfokus liegt
also nicht an dem Punkt, der in Abschnitt 2.6.2 berechnet wurde, sondern deutlich
weiter von der Quelle entfernt.
Mit dem PSPF-Aufbau ko¨nnen auch ra¨umliche und zeitliche Verteilungen der
Ionen korrigiert werden. Um zu verstehen, wie das geht, betrachten wir genau-
er, wie die Ionenverteilung hinter der ersten Quelle von den Anfangsbedingungen
abha¨ngt. Ionen, die vom gleichen Ort starten, aber verschiedene Anfangsgeschwin-
digkeiten haben, erfahren alle die gleiche Beschleunigung in der ersten Quelle. Die
schnelleren Ionen verlassen die Quelle daher etwas fru¨her und befinden sich vorn
im PSPF-Feld. Ohne PSPF-Korrektur ga¨be es keinen Fokuspunkt im Gera¨t. An-
ders verha¨lt es sich bei Ionen, die mit der gleichen Geschwindigkeit aber von ver-
schiedenen Orten starten. Hier verlassen die langsamen Ionen die Quelle zuerst. Es
gibt auch ohne das PSPF-Feld einen Fokuspunkt, der durch die PSPF-Korrektur
noch na¨her an die Ionenquelle geschoben wird. Dies ist beispielhaft in Abb. 2.6
dargestellt. Ionen, die am gleichen Ort und mit der gleichen Geschwindigkeit ent-
stehen, aber zu verschiedenen Zeiten, haben nach der ersten Beschleunigungsstufe
alle die gleiche Geschwindigkeit. Diese Ionen werden genau im Ortsfokus des PS-
PF Feldes fokussiert, wobei der Abstand des Ortsfokus, wie oben erwa¨hnt, von
der Geschwindigkeit abha¨ngt.
Man kann mit dieser qualitativen Betrachtung bereits erkennen, dass die drei
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Abbildung 2.6: Positionsabha¨ngigkeit der Geschwindigkeit nach zweistufiger Io-
nenquelle da = 13mm, db = 9mm, ∆Va = 1000V , ∆Vb = 19000V ,
Masse= 2000Da, t = 2.985µs
Fokuspunkte fu¨r die verschiedenen Fehler niemals zusammenfallen ko¨nnen. Da fu¨r
Geschwindigkeits- und Zeitfehler jedoch jeweils sehr flache v-x-Kurven auftreten,
werden die beiden entsprechenden Fokuspunkte recht nahe beieinander liegen. Der
Ortsfokus des PSPF liegt um so na¨her an den anderen beiden, je weiter entfernt
der Ortsfokus der zweistufigen Ionenquelle liegt, also je gro¨ßer das Verha¨ltnis ∆Vb
zu ∆Va ist.
Die Abha¨ngigkeit des Auflo¨sungsvermo¨gens von der Masse ist fu¨r Geschwin-
digkeitsfokussierung in etwa gleich mit dem Verhalten bei
”
delayed extraction“.
Die entsprechende Darstellung fu¨r einen Aufbau wie in Abb. 2.6 kann in Abb. 2.7
gefunden werden.
In Abbildung 2.8 sind die Fokussierungseigenschaften fu¨r verschiedene Fehler-
quellen einmal gemeinsam dargestellt. Die Abbildung bezieht sich wieder auf das
in Abb. 2.6 beschriebene Gera¨t. Wie erwartet liegen die Maxima der Auflo¨sung
fu¨r Zeit- und Geschwindigkeitsfokussierung relativ nahe beieinander. Bei den
gewa¨hlten Werten von 50 ns Zeitfehler, 50 µm Ortsfehler und 400 m/s Geschwin-
digkeitsfehler 2 ist der Geschwindigkeitsfehler bestimmend fu¨r die Lage des Ma-
ximums der Auflo¨sung. Der Ortsfehler ist hingegen der beschra¨nkende Faktor
fu¨r die erreichbare Auflo¨sung, da das Maximum zu sehr viel ho¨heren Massen
verschoben ist. Dieser Effekt ist, wie schon oben beschrieben, auf die stark unter-
schiedliche Entfernung von Orts- und Geschwindigkeitsfokuspunkt von der Quelle








Der gro¨ßte Nachteil der PSPF-Technik ist, dass die Fokussierung immer auf
einen relativ schmalen Massenbereich begrenzt ist. Nur die Ionenpakete, die zum
Einschaltzeitpunkt im PSPF-Feld sind, ko¨nnen auch fokussiert werden. Die Breite
des korrigierbaren Massenbereichs ha¨ngt natu¨rlich von der Geschwindigkeit der
Ionen und von der La¨nge des PSPF-Feldes ab.
Ein weiterer Nachteil der PSPF-Technik ist die Massenkalibrierung der Spek-
tren, die durch die Nachbeschleunigung komplizierter wird, als fu¨r andere Tech-
niken, fu¨r die man den Zusammenhang zwischen Masse und Zeit einfach zu:
t = A + B · √m (2.63)
annehmen kann. Fu¨r die Kalibrierung von PSPF-Spektren werden meist empi-
rische Funktion zu Anpassung genommen. Eine gebra¨uchliche Funktion ist [24]:
t = A + B ·m 14 + C ·m 12 + D ·m 34 (2.64)
Eine Funktion, die auf der analytischen Flugzeitfunktion basiert, kann bei Io-
anoviciu gefunden werden [25]:
t = A + B ·m 12
[(
1− C ·m− 12
) 1
2 −D + E
(







Abbildung 2.8: Massenabha¨ngigkeit des Auflo¨sungsvermo¨gens ( 1
R
) bei Geschwin-
digkeits-, Zeit- und Ortsfehler
Aus praktischen Erwa¨gungen scheint die erste, einfache Funktion vorteilhafter, da
sie die Umrechnung der Zeitskala in eine Massenskala sehr viel einfacher macht
und auch nur drei statt fu¨nf Punkte zur Kalibrierung beno¨tigt. Nach bisheri-
gen praktischen Erfahrungen im Arbeitskreis wird die Auflo¨sung der Spektren
nicht durch die Qualita¨t der Kalibrierung begrenzt. Es wurde allerdings bis heute
noch kein experimenteller Vergleich dieser beiden Kalibrierungsfunktionen durch-
gefu¨hrt.
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3 Aufbau eines miniaturisierten
Time-of-Flight
Massenspektrometers
3.1 Vorteile der Miniaturisierung
Miniaturisierte Massenspektrometer haben prinzipiell die gleichen Eigenschaften,
wie ihre großen Verwandten, besitzen aber zusa¨tzlich den Vorteil platzsparend und
ha¨ufig auch energiesparend, robust und mobil zu sein. Dafu¨r muss man leider bei
den meisten Gera¨ten noch Abstriche in Auflo¨sung und Massenbereich hinnehmen.
Mit der Verfeinerung der Technik ko¨nnten diese Hindernisse aber u¨berwunden
werden, so dass das massenspektrometrische Routinegera¨t der Zukunft vielleicht
ein
”
benchtop“ Gera¨t sein wird.
In Bereichen, wo die Gro¨ße und das Gewicht eine entscheidende Rolle spielt,
besonders in der Raumfahrt [26], werden schon seit la¨ngerem kleine Massenspek-
trometer eingesetzt. Mit der Fortentwicklung der Technik werden aber auch neue
Einsatzgebiete erschlossen. Gerade in letzter Zeit ist das Interesse an miniatu-
risierten Massenspektrometern stark gewachsen. Meist sind diese Instrumente
als transportable Gera¨te zu Feldmessungen gedacht [27]. Messungen mit mobi-
len Analysegera¨ten sind besonders dann von Vorteil, wenn:
1. die Ergebnisse sehr schnell vorliegen mu¨ssen, wie zum Beispiel bei Leckagen
potentiell gefa¨hrlicher Stoffe,
2. die Probe sich auf dem Weg zum Labor vera¨ndern ko¨nnte,
3. durch die sofortige Messung vor Ort Zeit und damit Geld gespart werden
kann.
Einsatzbereiche liegen insbesondere bei Gasanalysen im milita¨rischen Bereich, in
der Schadstoffanalytik und in der mobilen Prozessu¨berwachung.
Der Hauptvorteil der Massenspektrometrie gegenu¨ber etablierten Methoden der
mobilen Gasanalyse wie mit Gaschromatographie besteht in der Geschwindigkeit
der Messung und in der zusa¨tzlichen Information der Moleku¨lmasse. Durch die
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hohe Sensitivita¨t der Messung kann mo¨glicherweise in einigen Fa¨llen auf eine
vorherige Aufkonzentrierung der Probe verzichtet werden.
Die Massenspektrometrie stellt verschiedene Ionisationsverfahren, die spa¨ter
(Abschnitt 3.2.2) genauer erkla¨rt werden, zur Verfu¨gung, die ihre eigenen Vor-
und Nachteile haben. Zum Beispiel kann durch REMPI (Resonante Multi Photo-
nen Ionisation, s.S. 3.2.2.4) sehr spezifisch ein Stoff aus einem komplexen Gemisch
von Substanzen nachgewiesen werden, ohne dass eine chemische Trennung erfolgen
muss. Generell werden die Charakteristika der verschiedenen massenspektrome-
trischen Methoden durch die Miniaturisierung nicht entscheidend gea¨ndert.
Quantifizierung der Messungen ist auch bei miniaturisierten Massenspektro-
metern grundsa¨tzlich mo¨glich, erfordert aber, wie bei der Gaschromatographie
auch, eine stoffspezifische Kalibrierung des Gera¨tes. Natu¨rlich kann eine Quanti-
fizierung auch durch gleichzeitige Messung einer bekannten Konzentration eines
Isotopomers der Substanz von Interesse erfolgen.
3.2 bisherige Ansa¨tze
Es gibt bereits seit einigen Jahren Ansa¨tze, minaturisierte Massenspektrometer







Die Entwicklung begann mit kleinen Sektorfeld Massensspektrometern[28], da die-
se Technik sehr weit verbreitet und erfolgreich war. Heute sind aber Quadrupol
Massenspektrometern unter den miniaturisierten Instrumenten am verbreitetsten.
Besonders der geringe Anspruch eines Quadrupols an das Vakuum ist ein großer
Vorteil dieses Gera¨tetyps. Schon bei Dru¨cken von ca. 10−2 mbar ko¨nnen die klei-
nen Quadrupol Massenspektrometer arbeiten. Auch bei den anderen Gera¨tetypen
sinken die Anspru¨che an das Vakuum mit der Baugro¨ße, da die Ionen ku¨rzere
Strecken durchfliegen und damit die mittlere freie Wegla¨nge der Ionen nicht so
groß sein muss. Die absoluten Anforderungen an das Vakuum bleiben dabei jedoch
so hoch, dass der technische Aufwand nicht entscheidend abnimmt.
Neben den Anspru¨chen an das Vakuum ist der verwendbare Quellentyp ein
wichtiges Kriterium beim Bau eines miniaturisierten Massenspektrometers. Vor-





Es ist im Prinzip mo¨glich, alle wichtigen Typen von Massenanalysatoren auch
miniaturisiert zu bauen [28]. Beispiele fu¨r die drei wichtigsten Gera¨tetypen werden
in den folgenden Absa¨tzen besprochen.
3.2.1.1 Quadrupol Massenspektrometer
Im Quadrupol Massenspektrometer werden die Ionen durch eine kollineare Anord-
nung von vier Sta¨ben geschickt. An diese Sta¨be wird eine Gleichspannung und eine
Wechselspannung im MHz Bereich angelegt. Durch die richtige Wahl der Span-
nungen ist nur die Trajektorie der Ionen mit einem bestimmten Masse-zu-Ladung
(m/z) Verha¨ltnis stabil. Nur diese speziellen Ionen verlassen den Analysator wie-
der und werden detektiert. Daher wird die Anordnung auch Quadrupol Massen-
filter genannt. Wenn Gleich- und Wechselspannung, bei einem fixen Verha¨ltnis
der Spannungen zueinander, vera¨ndert werden, kann man nacheinander alle Io-
nen von Interesse auf den Detektor lenken und so ein komplettes Massenspektrum
aufnehmen.
Quadrupol Massenspektrometer sind eine der wichtigsten Gruppen unter den
miniaturisierten Massenspektrometern. Dieses ist, wie schon erwa¨hnt, hauptsa¨ch-
lich auf die geringeren Anspru¨che dieser Technik an das Vakuum bedingt. Das
beno¨tigte Vakuum kann bei diesen Gera¨ten mit einer Pumpstufe erreicht werden,
was den technischen Aufwand stark herabsetzt.
Ein Nachteil der Quadrupol Gera¨te ist die Elektronik zur Erzeugung der Wech-
selspannung, die viel Leistung aufnimmt. Um eine gute Auflo¨sung trotz der kleinen
Analysatorla¨nge zu erreichen, mu¨ssen Amplitude und Frequenz der Wechselspan-
nung ho¨her gewa¨hlt werden, als bei
”
normalen“ Gera¨ten u¨blich. Da die elektrische
Kapazita¨t des Aufbaus wegen der kleinen Absta¨nde zusa¨tzlich steigt, sind die Pro-
bleme mit der aufgenommenen Leistung des Gera¨ts bei kleinen Dimensionen noch
gro¨ßer als bei konventionellen Gera¨ten.
Ein weiteres Problem ist die Sensitivita¨t. Wenn ein Quadrupol Analysator um
den Faktor n verkleinert wird, sinkt die Sensitivita¨t des Aufbaus durch die Ver-
kleinerung der Stirnfla¨che zwischen den Sta¨ben um den Faktor n2. Zum Ausgleich
der sinkenden Empfindlichkeit durch die Miniaturisierung ko¨nnen mehrere Qua-
drupol Massenanalysatoren parallel betrieben werden. Die Vor- und Nachteil von
miniaturisierten Quadrupol Massenspektrometern werden sehr gut bei Boumsel-
lek zusammengefasst [29].
Aktuelle Beispiele fu¨r minaturisierte Quadrupol Massenspektrometer sind das
Micropol System von Boumsellek [30] oder ein a¨hnliches Gera¨t von Orient et al.
[31]. Beide benutzen ein
”
array“ von Quadrupol Massenanalysatoren, die par-
allel angeordnet sind. Holkeboer et al. [32] und Taylor et al. [33] entwickelten
Instrumente, die auf einem einfachen Analysator basieren. Typische Massenberei-
che solcher Gera¨te liegen bei 1 bis 100 m/z in einigen Fa¨llen bis zu 300 m/z mit
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Peakbreiten von etwa 1 m/z.
3.2.1.2 Sektorfeld Massenspektrometer
Im Sektorfeld Massenspektrometer werden Ionen mit Hilfe von elektrischen (E)




= B · rB (3.1)
nach Impuls pro Ladung aufgetrennt. Hier bedeuten: m die Ionenmasse, v die Ge-
schwindigkeit, z die Ladung der Ionen, B die magnetische Feldsta¨rke und rB den
Radius der Kreisbahn der Ionen. Ionen mit gleicher Ladung und Geschwindigkeit
werden also nach Masse getrennt, indem sie auf Kreisbahnen mit verschiedenen
Radien gebracht werden und das Magnetfeld o¨rtlich getrennt verlassen. Wenn kein
photografischer Film oder ein a¨hnlicher großer Detektor benutzt wird, ko¨nnen alle
Massen nacheinander auf den fest angebrachten Detektor gelenkt werden, indem
das Magnetfeld in seiner Sta¨rke vera¨ndert wird. Dies ist der normale Betriebs-
modus, es gibt aber natu¨rlich auch die Mo¨glichkeit den gleichen Effekt durch
Scannen der Beschleunigungsspannung der Ionen zu erzielen. Die meisten Instru-
mente nutzen jedoch sowohl ein elektrisches als auch ein magnetisches Feld zur
Massentrennung. Die Trennung im E-Feld erfolgt auf Grund der Unterschiede




= E · rE (3.2)
Es gibt zwei Standardaufbauten, die besonders ha¨ufig benutzt werden und beide
in der Hintereinanderschaltung von einem E-Feld und einem B-Feld bestehen.
Dies sind die Mattauch-Herzog Geometrie und die Nier-Johnson Geometrie. Man
nennt diese Gera¨te auch doppelfokussierende Massenspektrometer.
Beide Typen von Spektrometer sind so konzipiert, dass sie Ionen mit gleichem
m/z Verha¨ltnis in einem Punkt ra¨umlich fokussieren und ra¨umlich mo¨glichst weit
von benachbarten Ionen mit a¨hnlichem m/z Verha¨ltnis trennen. Bei der Mattauch-
Herzog Geometrie liegen alle Fokuslinien fu¨r verschiedene Massen nebeneinander
auf einer Ebenen. Die Aufnahme der Spektren kann daher quasi-simultan u¨ber
eine photographische Platte oder einen Array-Detektor erfolgen (mehrere 100 Da
gleichzeitig). Bei der Nier-Johnson Geometrie ist die Fokussierungsbedingung im-
mer nur fu¨r ein m/z Verha¨ltnis erfu¨llt. Die Signalaufnahme erfolgt an einem elek-
trischen Detektor ohne Ortsauflo¨sung, auf den durch Scannen der Felder nachein-
ander alle Massen fokussiert werden.
Sektorfeldgera¨te sind die a¨lteste Art Massenspektrometer und bekannt fu¨r ho-
he Auflo¨sung und Pra¨zision. Aber es sind auch ha¨ufig sehr große Gera¨te, da die
Auflo¨sung mit der La¨nge der Flugstrecke steigt und da sie meist große Elektro-
magneten beinhalten. Vorteile dieser Art Massenspektrometer sind die bauart-
bedingte Mo¨glichkeit zu Tandem MS Messungen, die bei einfachen Quadrupol
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Instrumenten nicht gegeben ist. Der Strombedarf ist durch das Fehlen von hoch-
frequenten Wechselspannungen im Sektorfeldgera¨t geringer als im Quadrupol.
Der beno¨tigte Magnet ist auch ein großer Vorteil der Sektorfeldgera¨te. Wenn
man statt des im Labormaßstab ha¨ufig benutzten Elektromagneten einen star-
ken Permanentmagneten verwendet, so fa¨llt bei diesem Element der Strombedarf
vo¨llig weg. Durch die Verwendung eines Permanentmagneten kann jedoch das Ma-
gnetfeld nicht mehr vera¨ndert werden, so dass entweder auf eine nicht-scannende
Anordnung zuru¨ckgegriffen werden muss, oder die Massen mit der Beschleuni-
gungsspanung gescannt werden mu¨ssen. Fu¨r beide Ansa¨tze gibt es Beispiele: Ein
Instrument in der Mattauch-Herzog Geometrie mit einem Massenbereich von
bis zu 240 Da und einer Auflo¨sung von ca. 500 wurde berichtet [34] sowie ein
Instrument mit a¨hnlichem Massenbereich und einer Auflo¨sung von 131 in der
Nier-Johnson Geometrie, das die Beschleunigungsspannung scannt [35]. Das letz-
te Gera¨t hat Gesamtausmaße von 17 x 37 x 57 cm und ein Gewicht von 20 kg.
Gera¨te mit u¨berlagertem elektrischem und magnetischem Feld wurden eben-
falls entwickelt. Auch hier gibt es mehrere mo¨gliche Anordnungen. Es wurden
zum Beispiel ein Gera¨t mit linearen gekreuzten Feldern (Wien-Filter)[28] oder
ein Gera¨t mit 90◦ elektrischem Sektor und gekreuztem B-Feld realisiert [36, 37].
Diese Gera¨te sind noch etwas kompakter in der Baugro¨ße des Analysators, ha-
ben aber etwa gleiche Anspru¨che an Vakuumtechnik und Elektronik, so dass die
Gesamtgro¨ße und das Gewicht dieser Gera¨te mit den vorgenannten etwa gleich
sind.
3.2.1.3 Flugzeit Massenspektrometer
Im ToF Massenspektrometer werden Ionen je nach ihrer Endgeschwindigkeit nach
einem elektrischen Beschleunigungsfeld getrennt. Diese Technik hat viele Vortei-
le, die sie fu¨r die Miniaturisierung interessant macht. Die Gera¨te sind relativ
einfach aufgebaut und damit auch verha¨ltnisma¨ßig gu¨nstig im Preis und haben
trotzdem einen großen, theoretisch unbegrenzten, Massenbereich und eine hohe
Sensitivita¨t. Wegen dieser Vorteile sind ToF MS Gera¨te normaler Gro¨ße heute
ha¨ufig die Gera¨te der Wahl bei der empfindlichen Messung schwerer Moleku¨le,
besonders biologischen Ursprungs.
Ein großer Vorteil, besonders in der Kopplung mit chromatografischen Metho-
den, ist die kurze Akquisitionszeit fu¨r ein Massenspektrum. Die Frequenz, mit der
Spektren aufgenommen werden ko¨nnen, ist theoretisch nur von der Flugzeit der
Ionen durch das Gera¨t begrenzt, die im Bereich von etwa 100 µs liegt. Eine Daten-
aufnahme mit mehreren Kilohertz wird allerdings durch die Geschwindigkeit der
elektronischen Datenverarbeitung verhindert. Das Problem mit langsamer Daten-
verarbeitung kann teilweise dadurch umgangen werden, dass mit der Hadamard
Transformations Technik gearbeitet wird.
Bei dieser Methode wird das Massenspektrum mit einem
”
ion gate“ mit der
gleichen Zeitauflo¨sung moduliert, mit der auch am Detektor das Signal aufge-
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nommen wird. Zur Modulation nimmt man eine periodisch wiederholte Pulsse-
quenz von 1 und 0 (Signal an bzw. Signal aus), deren Periodenla¨nge genau der
gewu¨nschten Spektrenla¨nge entspricht. Dadurch ergibt sich am Detektor ein Si-
gnal, das der U¨berlagerung vieler Massenspektren entspricht. Um aus diesem Si-
gnal das urspru¨ngliche Massenspektrum wieder rekonstruieren zu ko¨nnen, muss
man besondere Pulssequenzen benutzen. Das Erzeugen dieser Sequenzen wird bei
Harwit und Sloane [38] gut beschrieben. Fu¨r den Spezialfall, dass diese Sequenzen
2n − 1 Elemente beinhalten, nennt man diese
”
Shift Register Sequenz maximaler
La¨nge“ (maximal length shift-register sequence). Diese Sequenzen haben die Ei-
genschaft, dass sie genau so viele Einsen beinhalten wie Nullen (bei ungerader Se-
quenzla¨nge ±1). Man nennt die Sequenzen daher auch
”
Pseudozufalls-Sequenzen“
(pseudo-random sequence). Bei einer Modulation mit dieser Art Pulsfolge, werden
also im Durchschnitt 50% der Zeit Ionen zum Detektor durchgelassen. Wenn die
Pulsfolge beispielsweise ...1110100 1110100... lautet und das Signal jeweils fu¨r 0.1
µs moduliert wird, setzt sich das Detektorsignal der ersten 0.1µs, dem ersten Zeit-
fenster, als Summe der Signale aus den ersten drei und des fu¨nften Zeitfensters
des Massenspektrums zusammen. Entsprechend verha¨lt sich das Detektorsignal
der na¨chsten Zeitfenster so, als ha¨tte man das Massenspektrum (als Zeilenvektor
betrachtet) mit folgender Matrix multipliziert:
S7 =

1 1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0

Diese S-Matrix ist mit der Hadamard Matrix verwandt und hat die Eigenschaft,
dass ihre inverse Matrix einfach zu berechnen ist. Multipliziert man jetzt das
Detektorsignal, das man ebenfalls als Zeilenvektor betrachtet, mit der inversen
Matrix, so erha¨lt man das urspru¨ngliche Spektrum zuru¨ck. Besonders effizient
geschieht diese Umwandlung mit Hilfe der schnellen Hadamard Transformation,
wie beispielsweise in [38] beschrieben. Diese Methode wird bereits in Massenspek-
trometern genutzt [7, 39], bisher aber noch nicht in miniaturisierten Aufbauten.
Die Realisierung von miniaturisierten ToF Instrumenten leidet besonders unter
den hohen Anforderungen dieses Gera¨tetyps an das Vakuum, so dass die Gro¨ße
nicht vom Analysator, sondern von den Vakuumpumpen begrenzt wird. Dieses ist
immer noch der Fall, aber die modernen Turbomolekularpumpen sind schon stark
in ihren Dimensionen geschrumpft. Bei einigen Systemen wird auch nach einem
anfa¨ngliche Abpumpvorgang das Hochvakuum durch eine Ionen Getter Pumpe
erhalten, die Platz- und Energieanspru¨che minimieren hilft. Dieses Vakuumsystem
kann natu¨rlich auch bei anderen Gera¨tetypen eingesetzt werden.
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Ein weiteres Problem bei ToF Instrumenten ist die gepulste Ionenerzeugung,
die man beno¨tigt, um die Signalbreite im Flugzeitspektrum klein zu halten. Die
ha¨ufigst gebrauchte Ionenquelle fu¨r kleine Moleku¨le ist die Elektronenionisations
(EI)-Quelle, die aber kontinuierlich arbeitet und eine ra¨umlich stark ausgedehnte
Ionenwolke produziert. Fu¨r ToF Gera¨te ist diese Quelle, wie alle anderen konti-
nuierlich arbeitenden Quellen, nicht ohne weiteres zu gebrauchen. Man kann eine
kontinuierliche Quelle mit einem ToF Gera¨t nur koppeln, wenn zwischen Quelle
und Analysator ein gepulstes Element, wie zum Beispiel eine Quadrupol Ionenfalle
liegt. Wenn man eine Ionenquelle mit sehr kurzer Ionisierungszeit bauen mo¨chte,
so kommt man um die Benutzung eines gepulsten Lasers nicht herum.
Es gibt Beispiele fu¨r beide Arten von ToF Massenspektrometern. Gera¨te mit
kontinuierlicher Ionenerzeugung und einer gepulsten Ioneneinfu¨hrung in den ToF
Teil des Instruments sind mit Quadrupol Ionenfalle [40] und mit Quadrupol
”
ion
guide“ und orthogonaler Extraktion [41] realisiert worden. Diese Instrumente sind
recht kompakt in der Bauweise, tragen aber natu¨rlich einige Nachteile der Qua-
drupolmassenfilter, wie die Notwendigkeit eine Radiofrequenz (Rf) Spannung zu
erzeugen und den bauartbedingten, begrenzten Massenbereich. Der große Vorteil
dieser Konstruktion ist das Zuru¨ckgreifen auf sehr bewa¨hrte Quellen mit sehr brei-
tem Einsatzbereich im niedermolekularen Bereich und die einfache Kopplung der
Instrumente mit chromatografischen Methoden, die einen kontinuierlichen Ana-
lytstrom liefern.
Gera¨te, die einen gepulsten Laser zur Ionenerzeugung nutzen, haben zwar einen
erheblich gro¨ßeren apparativen Aufwand, besitzen aber auch einzigartige Vorteile.
Benutzt man die MALDI Technik, wie dies bei den meisten der bisher entwickel-
ten miniaturisierten ToF Instrumenten mit Laser der Fall ist [42, 43, 44], so kann
man den Vorteil des großen Massenbereichs der ToF MS Technik nutzen. Diese
Gera¨te ko¨nnen zum Beispiel fu¨r die mobile Identifikation von biologischem Ma-
terial genutzt werden [45]. Ein Einlasssystem zur automatischen Beprobung von
Aerosolen in Luft ist in Entwicklung [46, 47], bei dem die Aerosolpartikel auf
einem Videoband abgeschieden, mit Matrix versetzt und ins Vakuum gebracht
werden. Natu¨rlich ko¨nnen aus dieser Entwicklung auch kleinere, einfach zu bedie-
nende Massenspektrometer fu¨r das biochemische Labor hervorgehen.
Niedermolekulare Stoffe ko¨nnen mit Hilfe eines Lasers resonant mit mehreren
Photonen ionisiert werden (REMPI). Dieses geht besonders gut bei aromatischen
Substanzen, die im langwelligen UV resonante U¨berga¨nge zeigen. REMPI ist eine
sehr selektive Ionisationsmethode, die vorherige Aufkonzentrierung des Moleku¨ls
von Interesse u¨berflu¨ssig machen kann. Durch die Schmalbandigkeit des Ionisati-
onslasers und durch die Ku¨hlung der internen Freiheitsgrade (durch adiabatische
Expansion im U¨berschall-Jet) der Moleku¨le kann die Selektivita¨t in Grenzen ver-
bessert werden. Diese Art der Ionisation ist von großem Vorteil, wenn spezifisch
wenige Moleku¨le (quantitativ) nachgewiesen werden sollen. Die Flexibilita¨t des
Gera¨tes wird dabei stark verringert, aber die Sensitivita¨t und Spezifita¨t ist fu¨r
den Nachweis der entsprechenden Stoffe sehr gut.
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3.2.2 Ionenquellen fu¨r Flugzeit Massenspektrometer
Wie schon im vorangehenden Abschnitt erla¨utert, ko¨nnen ToF Massenspektrome-
ter mit kontinuierlichen und nicht kontinuierlichen Ionenquellen gekoppelt wer-
den. Die gepulsten Quellen sind fu¨r Flugzeit Massenspektrometer die natu¨rlichere
Wahl, sind aber in der Ionisierungstechnik aufwendiger, da sie meist einen Laser
mit kurzen Pulsen beno¨tigen. Kontinuierliche Quellen sind besonders dann ge-
bra¨uchlich, wenn dem Massenspektrometer eine chromatografische Stufe (beson-
ders HPLC) vorangeht. Diese Quellen sind vielleicht in der Ionisierungstechnik
weniger auswendig, beno¨tigen aber eine Vorrichtung, um die gebildeten Ionen
zu speichern und gepulst in den Analysator zu u¨berfu¨hren. Im einfachsten Fall
ist dies mit verzo¨gerter Extraktion (delayed extraction) zu realisieren. Weniger
Ionenverluste erleidet man, wenn eine Quadrupol Ionenfalle zum Speichern und
Pulsen benutzt wird. Dies bedeutet natu¨rlich wieder recht hohen instrumentel-
len Aufwand. Im Folgenden werden die Ionisationstechniken etwas detaillierter
besprochen und -falls bekannt- Beispiele fu¨r ihre Anwendung bei miniaturisier-
ten ToF Massenspektrometern gegeben. Ein großer U¨berblick zu Ionenquellen fu¨r
ToF Massenspektrometer ist bei Boesl et al. [48] zu finden.
3.2.2.1 Elektronenionisation (EI)
Die Elektronenionisation (EI) ist wohl die etablierteste Methode der Ionener-
zeugung. Bei dieser Methode werden die Analytmoleku¨le mit hochenergetischen
Elektronen beschossen. Sie verlieren dadurch gewo¨hnlich selbst ein Elektron, so
dass Radikal Kationen [M+·] entstehen. Meist werden die Elektronen von einem
Wolfram Filament erzeugt und auf die gewu¨nschte Energie, ha¨ufig 70 eV, be-
schleunigt. Die Elektronenenergie ist viel ho¨her als fu¨r die Ionisation erforder-
lich, weswegen unspezifisch alle am Ionisierungsort vorhandenen Moleku¨le, auch
Edelgase, ionisiert werden. Die bei der Ionisierung u¨bertragene U¨berschussenergie
bewirkt oft eine starke Fragmentierung der Ionen, die zur Identifikation heran-
gezogen werden kann und fu¨r die meisten Substanzklassen gut erforscht ist. Bei
empfindlichen Moleku¨len kann die Fragmentierung durch Senken der Elektronen-
energie zuru¨ckgedra¨ngt werden.
Als Elektronenquelle kann statt des Filaments auch ein Plasma benutzt werden.
Ein Gera¨t, das in Halbleitertechnik gefertigt wird und eine Elektronenquelle mit
Plasma als Elektronenerzeuger beinhaltet, wurde von Sieberg et al. beschrieben
[49]. Der Massenanalysator in diesem Beispiel ist eine ungewo¨hnliche Konstruk-
tion, mit einer Rf Spannung die longitudinal zur Flugrichtung aufrecht erhalten
wird. Die Flugstrecke wird dadurch zum Massenfilter, da stets nur Ionen mit der
richtigen Geschwindigkeit beschleunigt werden. Ionen, die mit ihrer Geschwindig-
keit nicht in Resonanz mit der Rf Spannung sind, werden gebremst und an den
Wa¨nden neutralisiert.
Eine EI Quelle, die ringfo¨rmig und symmetrisch zur ionenoptischen Achse ge-
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baut ist, wurde von White et al. [50] beschrieben. Diese Quelle hat den Vorteil,
dass ein gro¨ßeres Volumen zur Ionenerzeugung genutzt wird. Die ringfo¨rmig er-
zeugten Ionen werden durch die Ionenoptik auf den zentral angebrachten Detektor
fokussiert. Extraktion der Ionen geschieht in diesem Gera¨t mit delayed extraction.
Der große Vorteil dieser Konstruktion ist die gesteigerte Sensitivita¨t, die durch
eine ho¨here Ionenausbeute erzielt wird. Die Ionenquelle arbeitet bei dieser Kon-
struktion allerdings als Restgas Analysator, das heißt das gesamte Gera¨t ist mehr
oder weniger gleichma¨ßig mit dem zu analysierenden Gas gefu¨llt. Fu¨r angemessen
kurze Verweilzeiten der Probe im Gera¨t muss deswegen der Druck sehr niedrig
gehalten werden (10−7 mbar).
In einem Instrument von Cotter et al. [41] wird eine normale EI Quelle mit
Hilfe eines Quadrupol
”
ion guide“ mit dem Massenanalysator gekoppelt und dort
orthogonal und verzo¨gert extrahiert. Dieser Aufbau erlaubt im Quellenbereich
erho¨hte Dru¨cke zu benutzen und somit eine gro¨ßere Anzahl Ionen zu erzeugen und
eine ho¨here Sensitivita¨t zu erreichen, ohne die Auflo¨sung negativ zu beeinflussen.
Die erreichte Auflo¨sung dieses Instruments liegt bei ca. 5500. Dieses ist schon ver-
gleichbar mit der Auflo¨sung eines Gera¨tes normaler Gro¨ße. Die Auflo¨sung eines
Gera¨tes mit 1.3 m Flugstrecke und einer fokussierenden EI Quelle mit orthogo-
naler Extraktion wurde mit ca. 10 000 berichtet [51].
Eine weitere mo¨gliche Kombination einer EI Quelle mit einem ToF Massen-
spektrometer bedient sich einer Quadrupol Ionenfalle als Speicher fu¨r Ionen und
zur gepulsten Injektion in den Analysator. Diese Kombination wurde jedoch noch
nicht in miniaturisierten Designs angewendet. Ein Instrument mit Photoionisa-
tionsquelle wird im na¨chsten Abschnitt beschrieben. Das gleiche Gera¨t soll in
Zukunft auch mit einer EI Quelle ausgestattet werden, um Vergleiche mit EI
Spektren Datenbanken zu gestatten [40].
3.2.2.2 Photoionisation (PI)
Bei der Photoionisation wird die Probe durch Absorption eines einzigen Photons
ionisiert. Das verwendete Licht muss also sehr kurzwellig sein. Eine gebra¨uchliche
Wellenla¨nge ist frequenzverdreifachtes Licht eines bereits verdreifachten Nd:YAG-
Lasers. Die Nd:YAG Grundwellenla¨nge ist 1064 nm, das verdreifachte Licht hat
355 nm, das nochmals verdreifachte Licht hat schließlich 118 nm entsprechend
10.5 eV. Die letzte Frequenzverdreifachung kann in einer Edelgas-Zelle durch-
gefu¨hrt werden. Da der Nd:YAG Laser durch Q-switching bereits kurze Laserpul-
se erzeugt, entsteht ein VUV (Vakuum Ultraviolett) Puls von ca. 10 ns La¨nge.
Dadurch wird die Ionisierung kurzzeitig genug, um direkt mit ToF Instrumenten
kombiniert zu werden.
Eine andere Methode, um VUV Licht zu erzeugen, ist direkt durch Gasentla-
dungsro¨hren [40]. Die Gasfu¨llung wird durch elektrische Entladungen hoch an-
geregt und strahlt -je nach Gasmischung- Licht in diskreten Linien von etwa 8
bis 12 eV (155 bis 103 nm) aus. Dieses Licht ist kontinuierlich. Die entsprechen-
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de Ionenquelle kann deswegen nicht unmittelbar mit einem ToF Gera¨t gekoppelt
werden.
Typische Ionisierungsenergien von organischen Substanzen liegen etwa in dem
Bereich, der von diesem VUV Licht erreicht werden kann. Nach einer Faustre-
gel liegen die Ionisierungsenergien von organischen Moleku¨len zwischen 7 und 13
eV, die Ionisierungsenergien von aromatischen Substanzen liegen mit 8 bis 11 eV
etwas tiefer. Die Hauptbestandteile von Luft, N2,O2,CO2 haben jedoch eine Io-
nisierungsenergie von >12 eV, so dass diese Moleku¨le mit dem erzeugten VUV
Licht nicht ionisiert werden. Dieses bedeutet einen großen Vorteil dieser Methode
gegenu¨ber vo¨llig unspezifischen Methoden wie der EI, da der gesamte dynami-
sche Bereich des Detektors nun fu¨r die in kleinen Mengen vorhandenen Analyten
genutzt werden kann. Die ubiquita¨ren Substanzen wie N2 sa¨ttigen den Detektor
nicht und u¨berdecken auch kein Nutzsignal. Natu¨rlich ko¨nnen mit dieser Metho-
de auch Informationen verloren gehen, da bestimmte Substanzklassen mit hoher
Ionisierungsenergie nicht detektiert werden ko¨nnen, aber die meisten organischen
Moleku¨le werden mit Photonen von 10.5 eV bereits ionisiert.
Minaturisierte Instrumente wurden sowohl mit gepulsten, als auch mit kontinu-
ierlichen PI Quellen bereits realisiert. Einen versechsfachten YAG Laser benutz-
ten Zimmermann et al. [52] in einem mobilen Massenspektrometer, das außerdem
auch im REMPI (s. Abschnitt 3.2.2.4) und LEI (s. Abschnitt 3.2.2.5) Modus
betrieben werden kann. Durch die Wahl des Ionisierungsverfahrens ko¨nnen die
Eigenschaften der gemessenen Spektren bestimmt werden. Mit PI erha¨lt man
mit diesem Gera¨t eine relativ geringe Fragmentierung verglichen mit normalen
EI Spektren, da nur eine kleine U¨berschussenergie im Moleku¨l deponiert wird.
N-Nonanon, das im EI Spektrum einen Moleku¨lpeak von etwa 10 % der Inten-
sita¨t des Basispeaks hat, wird bei PI so wenig fragmentiert, dass der Moleku¨lpeak
selbst Basispeak ist. Die Analyse von Alkangemischen, wie sie zum Beispiel bei
Verbrennungen auftreten, wird dadurch stark erleichtert.
Ein zweites Gera¨t mit PI Quelle wird von Syage et al. [40] beschrieben. Dieses
Instrument wird mit einer Gasentladungsro¨hre betrieben, erzeugt also kontinuier-
lich Ionen. Die Ionen werden zuna¨chst in einer Quadrupol Ionenfalle gespeichert
und schließlich mit einer Wiederholrate von 20 bis 100 Hz in den ToF Analysator
injiziert. Die Ionenfalle wird so betrieben, dass Ionen mit bis zu 800 m/z gespei-
chert werden. Eine Auswahl an 48 Stoffen, die Bedeutung bei der chemischen
Kriegsfu¨hrung haben, wurde getestet und zum gro¨ßten Teil auch detektiert. Die
nicht detektierten Stoffe Phosgen und Chlorpikrin haben eine zu hohe Ionisie-
rungsenergie, um von der verwendeten PI Quelle ionisiert zu werden. Die Quelle
zeigt also eine gute Ionisierung fu¨r eine große Auswahl verschiedener Substanzklas-
sen. Die Detektionsgrenze liegt dabei durch die Ionisierung bei ho¨heren Dru¨cken
und die Speicherung in der Ionenfalle bei etwa 100 ppb. Die Auflo¨sung erreicht
200 bis 400 bei 139 m/z.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die PI Quelle zwar nicht alle Substan-
zen so gut ionisiert wie die EI Quelle, aber gerade dadurch einige Vorteile besitzt.
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Durch die niedrige U¨berschussenergie wird durch PI weniger Fragmentierung in-
duziert und durch geeignete Wahl der Anregungswellenla¨nge ko¨nnen ungewollte
Substanzen wie zum Beispiel N2 ausgeblendet werden. Wie auch bei der EI Quel-
le ist die Kopplung mit einem ToF Gera¨t mit erheblichem Aufwand verbunden.
Wenn VUV Laserpulse genutzt werden, fa¨llt diese Komplikation weg. Ein weiterer
Vorteil des Lasereinsatzes ist, dass mit wenig Aufwand auch ein noch sanfteres
und spezifischeres Ionisierungsverfahren, na¨mlich REMPI, genutzt werden kann.
3.2.2.3 Matrix Assistierte Laser Desorption/Ionisation (MALDI)
MALDI ist eine sehr wichtige und ha¨ufig genutzte Methode, um große Moleku¨le
vollsta¨ndig in die Gasphase zu u¨berfu¨hren und schonend zu ionisieren. Bei MALDI
werden die Analytmoleku¨le in Lo¨sung oder im Feststoff mit Matrixmoleku¨len ge-
mischt. Die gemischte Probe wird auf einen Probentra¨ger aufgetragen und in das
Gera¨t eingeschleust. Hier wird die Probe mit einem Laserpuls angeregt, wodurch
die Matrixmoleku¨le Energie aufnehmen (die Analytmoleku¨le sollten idealerweise
bei der verwendeten Wellenla¨nge nicht absorbieren). Die Matrix kann die Ener-
gie nicht schnell genug verteilen und wird in Folge dessen explosionsartig aus
der Probe herausgeschleudert und nimmt dabei Analytmoleku¨le mit sich. Die Io-
nisierung findet wahrscheinlich durch Protonenu¨bertragung in der Gasphase in
Clustern aus Matrix und Analytmoleku¨len statt [53]. Meist werden durch diese
Ionisationsmethode einfach geladene, protonierte Moleku¨lionen [M+H]+ erzeugt.
MALDI ist geeignet, um Moleku¨le mit Massen von bis zu mehreren Millionen Da
unzersto¨rt zu ionisieren und wird deswegen besonders bei der Untersuchung von
großen Biomoleku¨len und Polymeren genutzt.
Es gibt zwei Varianten der MALDI Technik, die UV MALDI und die IR MALDI,
bei denen unterschiedliche Wellenla¨ngen zur Desorption und Ionisation genutzt
werden. Am weitesten verbreitet ist die UV Variante, bei der typischer Weise aro-
matische Sa¨uren als Matrixsubstanzen genutzt werden. Insbesondere Benzoesa¨ure
und Zimtsa¨urederivate haben sich als gute Matrices erwiesen und werden intensiv
genutzt. Bei der IR Variante werden Matrices gebraucht, die im IR, mo¨glichst bei
der Wellenla¨nge des CO2 Lasers gut absorbieren. Hier hat sich besonders Gly-
cerin bewa¨hrt, es gibt aber auch andere brauchbare Substanzen, zum Beispiel
festes Wasser. Flu¨ssige Matrixsubstanzen haben den Vorteil, dass stets Analyt
und Matrix an die Stelle des Laserbeschusses nachgeliefert werden. Die entstan-
denen Lo¨cher
”
heilen aus“ . Trotzdem hat sich die UV MALDI deutlich besser
durchgesetzt, wahrscheinlich weil viel mehr Matrixsubstanzen zur Auswahl ste-
hen und die Methode dadurch breiter einsetzbar wird, denn durch die Lo¨slichkeit
des Analyten, die Protonenaffinita¨t und andere Eigenschaften ist es ha¨ufig no¨tig
eine passende Matrix auszuwa¨hlen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Die MALDI Technik passt sehr gut zur Flugzeit Massenspektrometrie als zeit-
aufgelo¨ster Analysemethode, da der Ionisierungsprozess etwa die gleiche La¨nge
hat wie der Laserpuls, also gewo¨hnlich ca. 5 bis 10 ns. Da die Ionen auf einer
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Oberfla¨che erzeugt werden, spielt die Ortsverteilung keine so große Rolle und be-
sonders die turn-around-Zeit (siehe Abschnitt 2.3) nicht, die sonst ha¨ufig zu den
gro¨ßten Abweichungen bei der Flugzeit fu¨hrt. Leider ist aber die Geschwindig-
keitsverteilung der Ionen sehr groß und weitgehend unabha¨ngig von der Masse
der Ionen [18]. Dies ist ein Unterschied zu den bisher angefu¨hrten Quellen, bei
denen der Ionisierungsort meist groß ist, aber die Geschwindigkeit der Ionen klein.
Zur Korrektur der Geschwindigkeitsunterschiede kommen mehrere Techniken in
Frage, besonders der Reflektor, das Geschwindigkeitsfokussieren durch verzo¨gerte
Extraktion und die PSPF Technik.
Die meisten miniaturisierten ToF Massenspektrometer mit MALDI Quelle grei-
fen auf den Reflektor als energiekorrigierendes Element zuru¨ck [46, 43, 44, 42].
Dies ist ein bewa¨hrter Aufbau, der auch bei Gera¨ten im Labormaßstab meist be-
nutzt wird. Der besondere Vorteil ist, dass keine schnellen Hochspannungsschalter
benutzt werden mu¨ssen. Der Aufwand einen Reflektor zu bauen sollte allerdings
auch nicht unterscha¨tzt werden. Es wurden daher neue Reflektoraufbauten vor-
gestellt, die den Reflektor billiger und einfacher anzufertigen machen. So wurde
zum Beispiel der Reflektor statt aus mehreren Metallelektroden einfach aus ei-
ner biegsamen Elektronik-Leiterplatte hergestellt [43] oder der Reflektor statt aus
vielen Elemente nur aus wenigen [54, 55, 56] oder sogar nur einem [42] aufgebaut.
3.2.2.4 Resonante Multi Photonen Ionisation (REMPI)
Die REMPI Methode beno¨tigt auch einen Laser zur Ionisierung. Im Gegensatz
zur PI werden aber 2 (oder mehr) Photonen zur Ionisierung benutzt. Mit dem
ersten absorbierten Photon geht das Moleku¨l in einen elektronisch angeregten
Zustand u¨ber. Mit dem zweiten Photon wird dieses angeregte Moleku¨l schließlich
ionisiert. Die Photonen ko¨nnen je nach Anwendung die gleiche oder verschiedene
Wellenla¨ngen haben.
Die Ionisierungseffizienz ist nur groß, wenn das erste Photon
• in Resonanz mit einem molekularen U¨bergang steht, also bevorzugt absor-
biert wird und
• zu einem relativ langlebigen Zustand fu¨hrt und
• die Energie des zweiten Photons zur Ionisierung ausreicht
Wenn das erste Photon nicht absorbiert wird, da kein resonantes Energieniveau
im angeregten Zustand existiert, oder der angeregte Zustand so schnell wieder ab-
geregt wird, dass bei Eintreffen des zweiten Photons keine angeregten Zusta¨nde
mehr vorhanden sind, wird keine Ionisierung beobachtet. Die Auswahl der Mo-
leku¨le, die mit REMPI bei einer bestimmten Wellenla¨nge ionisiert werden ko¨nnen,
findet also u¨ber die Lage der der Energieniveaus im angeregten Zustand und u¨ber
die Ionisierungsenergie der Moleku¨le statt. Die Auswahlkriterien werden dabei um
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so scha¨rfer, je ka¨lter die Analytmoleku¨le sind. Bei Expansion im U¨berschallgasjet
kann so sehr spezifische Ionisierung einzelner Substanzen aus einer komplexen
Mischung erreicht werden. Bei ho¨heren Schwingungs-Rotations-Temperaturen er-
reicht man die Ionisierung von bestimmten Substanzklassen. Bei 266 nm ist bei-
spielsweise die Ionisierung von vielen aromatischen Verbindungen bevorzugt.
Vorteile wie auch Nachteile dieser Ionisierungstechnik liegen auf der Hand. Zum
einen kann mit REMPI eine Substanz spezifisch und selektiv aus einer komple-
xen Mischung heraus ionisiert und nachgewiesen werden, zum anderen mu¨ssen
aber Informationen u¨ber die Energiezusta¨nde der Substanz verfu¨gbar sein. Das
Umstellen des Gera¨tes auf eine andere Substanz oder Sustanzklasse kann unter
Umsta¨nden mit erheblichem Aufwand verbunden sein, wenn der verwendete Laser
nicht in der Frequenz vera¨nderlich ist (dies ist gewo¨hnlich der Fall, wenn eine der
harmonischen Oberfrequenzen eines Nd:YAG Lasers zur Anregung genutzt wird).
REMPI wurde in mobilen TOF Massenspektrometern zum Beispiel von Than-
ner et al. [57] oder von Zimmermann et al. [52] verwendet. Im letzten Beispiel
wurde in einem Gera¨t die Ionisierung mit REMPI, PI und LEI realisiert, um qua-
si gleichzeitig U¨bersichtsspektren mit PI und aromatenspezifische Spektren mit
REMPI bei 266 nm aufnehmen zu ko¨nnen. Ein Gera¨t mit REMPI und LEI Ioni-
sierung wurde von Boesl et al. realisiert [48]. Der Analysator in diesem Aufbau
war ein lineares TOF MS mit Ortsfokussierung zweiter Ordnung mit einer La¨nge
von 13 cm.
3.2.2.5 Laser Elektronenionisation (LEI)
Laser Induzierte Elektronenionisation (LEI) wurde zuerst von Grotemeyer et al.
[58] beschrieben. Bei der LEI Technik handelt es sich prinzipiell um Elektrone-
nionisation mit einer gepulsten Elektronenquelle. Die Elektronen werden erzeugt,
indem ein Laserpuls mit Photonenenergie von mehr als der entsprechenden Aus-
trittsarbeit auf ein Metallziel geschickt wird. Zweckma¨ßigerweise verwendet man
als Metall ein Material mit kleiner Austrittsarbeit aber guter mechanischer und
thermischer Belastbarkeit, wie zum Beispiel Tantal (Austrittsarbeit ca. 4.25 eV
oder 292 nm). Das Metallziel kann einfach die zweite Elektrode des ersten Be-
schleunigungsfeldes sein, es kann aber auch ein Draht in der Na¨he der zweiten
Elektrode sein. Die entstandenen Elektronen werden im Quellenbereich beschleu-
nigt und zwar entgegengesetzt der Flugrichtung positiver Ionen. Wenn sie genug
kinetische Energie durch das elektrische Feld erhalten haben, ionisieren sie die
Analytmoleku¨le, mit denen sie auf dem Weg zusammentreffen.
Die Ionisierungseigenschaften sind denen einer normalen EI Quelle sehr a¨hnlich.
Allerdings la¨sst sich die Elektronenenergie nicht so genau einstellen, wenn die Io-
nisierung an jedem Ort im Beschleunigungsfeld stattfinden kann. Wenn ein gut
kollimierter U¨berschall-Gasjet benutzt wird, la¨sst sich die Elektronenenergie am
Ionisierungsort aber gut bestimmen und in Maßen u¨ber die Spannungseinstellun-
gen der Quelle vera¨ndern.
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Ein großer Vorteil der LEI Technik ist die Mo¨glichkeit ohne großen Aufwand zur
REMPI Technik u¨berzugehen, indem der Laserfokus einfach ein paar Millimeter
verschoben wird und die Wellenla¨nge des Lasers auf einen resonanten U¨bergang
eingestellt wird. Natu¨rlich wird hierzu wieder ein Laser mit einstellbarer Wel-
lenla¨nge beno¨tigt, der im mobilen Einsatz mo¨glicherweise schwer zu betreiben
ist.
Wie zu erwarten ist, wird die LEI Technik kaum allein in miniaturisierten TOF
MS eingesetzt, sondern meist mit REMPI kombiniert. LEI wird in dem Gera¨t
von Zimmermann et al. [52] als erga¨nzende Zusatztechnik verwendet, die mit
wenig Aufwand (und in diesem Gera¨t mit der gleichen Wellenla¨nge) weitere In-
formationen liefert, aber nicht durch apparative Maßnahmen unterstu¨tzt wird.
Die Auflo¨sung ist entsprechend ma¨ßig. In dem von Boesl et al. [48] beschriebenen
Gera¨t wird LEI mit einem U¨berschall Molekularstrahl gemacht - die Leistung des
13 cm langen Gera¨ts mit Ortsfokussierung zweiter Ordnung ist etwa vergleichbar
mit der Leistung bei REMPI Betrieb.
3.3 Planung des Mini-ToF-MS
Das hier geplante Mini-ToF-MS ist fu¨r den Einsatz in der Analytik flu¨chtiger
Stoffe gedacht, also relativ niedermolekularer Verbindungen. Es sollen einzelne
Stoffe selektiv und sensitiv nachgewiesen und quantifiziert werden. Das Gera¨t
sollte transportabel und mo¨glichst robust aufgebaut sein. Zur Transportabilita¨t
und aus Kostengru¨nden sollte das Gera¨t aus relativ wenigen, stabilen Elementen
bestehen. Das Gera¨t wird nicht darauf angewiesen sein, autonom zu arbeiten,
deswegen spielen Erwa¨gungen des Energieverbrauchs einzelner Elemente keine
u¨bergeordnete Rolle.
Die Anforderungen und Planungen bezu¨glich der einzelnen Gera¨teteile werden
in den folgenden Abschnitten etwas genauer ero¨rtert. Zur Orientierung ist in Ab-
bildung 3.1 eine Skizze des schließlich realisierten Gera¨tes dargestellt.
3.3.1 Ionisierung
Besonders zur stoffspezifischen Ionisierung von Gasgemischen bietet sich REMPI
als Ionisationsmethode an. Diese Methode ist vom apparativen Aufwand im Mas-
senspektrometer sehr leicht zu realisieren, da nur zwei UV-durchla¨ssige Fenster im
Gera¨t eingeplant werden mu¨ssen. Schwierigkeiten bereitet dagegen die Auswahl
des Lasersystems, das klein, robust und mo¨glichst durchstimmbar sein sollte. Ein
kleines, nicht durchstimmbares Lasersystem ko¨nnte mit einem diodengepumpten
Nd:YAG Laser gefunden werden. Die Durchstimmbarkeit des Lasers, falls sie sich
als wirklich no¨tig erweisen sollte, ko¨nnte mo¨glicherweise mit einem OPO (optical
parametrical oscillator) realisiert werden. Es gibt jedoch ein literaturbekanntes
Gera¨t [52], das gute Leistung bei festfrequentem Betrieb mit 266 nm zeigt. Die-
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Abbildung 3.1: Skizze des realisierten miniaturisierten ToF MS.
se Ergebnisse lassen hoffen, dass eine Durchstimmbarkeit des Lasersystems nicht
unbedingt no¨tig ist.
Wie bereits oben erwa¨hnt, ist die Kombination von REMPI mit LEI sehr vor-
teilhaft, weil komplementa¨re Informationen gewonnen werden und weil der Um-
bau zwischen beiden Ionisierungsarten relativ einfach erfolgen kann. Als zweite
Ionisierungsart soll LEI bei diesem Gera¨t daher gleich eingeplant werden.
3.3.2 Reflektor
Ein Reflektor hat zwei Vorteile, die den Einbau dieses Elements in ein miniatu-
risiertes Massenspektrometer nahelegen. Zum einen verla¨ngert der Reflektor den
Flugweg der Ionen, ohne die Gera¨tedimensionen anwachsen zu lassen. Man erha¨lt
daher eine gesteigert Auflo¨sung des Gera¨tes. Zum anderen ist der Reflektor in der
Lage Energiefehler zu korrigieren, ohne dafu¨r gepulste Felder zu beno¨tigen. Auch
das sollte die Auflo¨sung des Gera¨tes steigern. Es scheint also angemessen, einen
Reflektor in das zu konstruierenden Gera¨t einzuplanen.
Ein Nachteil von Reflektoren ist die aufwendige Konstruktion mit einer Folge
von mehreren Elektroden und meist mit Gittern, die außerdem immer Verluste an
Sensitivita¨t zur Folge haben. Wie bereits oben erwa¨hnt, gibt es Ansa¨tze, wie die
Reflektor-Konstruktion einfacher und billiger gemacht werden kann. Der einfach-
ste und radikalste Ansatz zur Simplifizierung des Designs stammt von Cornish
und Cotter [42], die einfach eine auf Spannung gelegte, leicht verkippte Platte im
Flugrohr als Reflektor benutzen. Eine Skizze des von Cotter verwendeten Aufbaus
findet sich in Abbildung 3.2.
In logischer Fortfu¨hrung dieser Entwicklung, wurde in dieser Arbeit ein neues
Reflektordesign entwickelt, bei dem erstmals das Reflektorfeld durch einen nicht-
ebenen Reflektorteller geformt wurde. Die Eigenschaften und die Optimierung
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Abbildung 3.2: Von Cotter et al. [42] konstruiertes MALDI-ToF-MS mit ebener
Reflektorplatte.
der neuen Konstruktion werden in Abschnitten 3.6 und 3.5 genauer beschrieben.
Durch diese verfeinerte Reflektorkonstruktion erha¨lt man, wie in Abschnitt 3.4.1.2
genauer beschrieben, flacher verlaufende Feldlinien, einen etwas na¨her am Ideal
liegenden Feldverlauf und eine la¨ngere Flugstrecke.
3.3.3 Quelle
Da zwei Elemente des Gera¨tes, die REMPI Methode und der Reflektor, bereits
entschieden sind, sollten jetzt die anderen Elemente so gewa¨hlt werden, dass sie
optimal zusammenzupassen. Dazu sind in der Quelle einige Entscheidungen zu
treffen.
3.3.3.1 Einlasssystem
Fu¨r das REMPI Verfahren reicht bei diesem Gera¨t ein effusiver Einlass aus. Der
Abku¨hlungseffekt bei dieser Art des Einlasses ist nicht sehr ausgepra¨gt, das bringt
aber den Vorteil mit sich, dass die Resonanzfrequenz der Analytsubstanz nicht
ganz genau getroffen werden muss, um Ionisierung zu bewirken. Wenn im Endef-
fekt ein festfrequenter Nd:YAG Laser benutzt werden soll, ist dies ein Vorteil, da
die Auswahl der erzeugbaren Wellenla¨ngen nicht sehr groß ist.
Die Kapillare zum Probeneinlass wurde aus technischen Gru¨nden durch die
Grundplatte des Gera¨tes gefu¨hrt. Die Probe stro¨mt dabei durch ein Gitter in
der Repellerelektrode in Richtung der ionenoptischen Achse in das Gera¨t. Die-
se Anordnung ist sicher nicht die beste, da die Geschwindigkeit der Moleku¨le
in Expansionsrichtung gro¨ßer ist, als senkrecht dazu. Diese Anordnung war aber
technisch so viel einfacher zu realisieren, dass ein erster Versuch mit dieser An-
ordnung gestartet wurde.
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3.3.3.2 Quellentyp
Da als Hauptfehler in dem geplanten Gera¨t der Ortsfehler angenommen wurde,
wurde die Geometrie so geplant, dass die Ionenquelle einen Ortsfokus zweiter
Ordnung am Beginn des Reflektorfeldes hat. Dort sollten alle Ionen einer Masse
gleichzeitig sehr nahe zueinander kommen und somit fast nur noch einen Ener-
giefehler haben, der durch den Reflektor korrigiert werden kann.
Die richtige Geometrie und die korrekten Spannungen fu¨r die Ortsfokussierung
zweiter Ordnung wurden mit den in Abschnitt 2.6.2 hergeleiteten Formeln be-
rechnet. Die Ionenquelle wurde anschließend mit Hilfe von SimIon numerisch
simuliert, um die Fokussierung und die kollimierenden Eigenschaften der Quelle
zu besta¨tigen bzw. zu untersuchen.
3.3.4 Detektor
Es ist schwierig, ein minaturisierte TOF MS zu planen, wenn ein normaler MCP
oder MSP Detektor benutzt werden soll. Dies liegt nicht an der Baugro¨ße des
Detektors, sondern daran, dass die Ionen einen relativ großen Ablenkwinkel be-
kommen mu¨ssen, um von Detektor eingefangen werden zu ko¨nnen. Der Detektor
muss so positioniert sein, dass er den Ionenstrahl aus der Quelle nicht verdeckt
und der reflektierte Ionenstrahl sollte mo¨glichst in der Mitte des Detektors auf-
kommen -schon aus diesen Forderungen ergibt sich ein Abstand von ca. 2 bis 3
cm zwischen Mitte der Ionenquelle und Mitte des Detektors. Auf ku¨rzere La¨ngen
der Flugstrecke von etwa 10 cm entspricht dies bereits einem Winkel von ca. 14
Grad. Durch so große Ablenkung wu¨rde die Auflo¨sung des Gera¨ts unno¨tig gesenkt
werden.
Um den Winkel geringer zu halten, kann man in der Mitte durchbohrte MCP
Detektoren benutzen. Der Ionenstrahl aus der Quelle wird durch die Mitte des
Detektors in den Reflektor geschickt und dort so reflektiert, dass er auf die aktive
Fla¨che des Detektors, jetzt nur einige Millimeter neben dem einfallenden Strahl,
trifft. Ein solcher Detektor wurde auch in dem hier beschriebenen Gera¨t einge-
plant. Der verwendete Detektoraufbau ist ka¨uflich erha¨ltlich und in Abbildung
3.5 dargestellt.
3.4 Aufbau der Simulation
Nachdem der prinzipielle Aufbau des neuen Gera¨tes geplant war, musste das Gera¨t
als na¨chster Schritt simuliert werden, um den Reflektoraufbau zu optimieren,
dessen elektrisches Feld nicht mit analytischen Funktionen beschrieben kann.
Fu¨r die Simulation wurde das Gera¨t in drei voneinander unabha¨ngige Teile auf-
geteilt. Die Schnittstellen der einzelnen Teile sind jeweils geerdet. Die Quelle endet
mit der letzten, geerdeten Elektrode, darauf folgt der Detektor, der quellenseitig
durch die geerdete Grundplatte abgeschlossen ist. Auf der Reflektorseite schließt
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der Detektor mit einem Gitter ab, das sich u¨ber den gesamten Flugrohrdurchmes-
ser erstreckt. Der letzte Abschnitt besteht aus dem Reflektor mit umgebendem
Flugrohr. Durch diese Aufteilung wird gro¨ßtmo¨gliche Flexibilita¨t bei gleichzei-
tig relativ geringem Simulationsaufwand erreicht. So kann die Quelle gegenu¨ber
dem Restgera¨t geneigt werden, ohne dass dafu¨r die Geometrie einer Komponen-
te vera¨ndert werden mu¨sste. Die Simulation des Reflektorbereichs muss in einem
dreidimensionalen Array erfolgen, wenn der Reflektor etwas im Rohr geneigt wird,
weil dadurch die Zylindersymmetrie des Aufbaus zersto¨rt wird. Durch die Auftei-
lung muss dafu¨r nur der Reflektor dreidimensional modelliert werden. Alle ande-
ren Teile bleiben zylindersymmetrisch und ko¨nnen mit kleinerem Speicher- und
Rechenaufwand simuliert werden.
Zu einem spa¨teren Zeitpunkt wurden Reflektor und Detektor wieder zu einem
Abschnitt zusammengefu¨hrt, als klar wurde, dass das Verkippen des Reflektors
gegenu¨ber dem Detektor nur zu Auflo¨sungsverschlechterung fu¨hrt.
3.4.1 Reflektor
Der Reflektor in dem hier beschriebenen Gera¨t hat einen vo¨llig neuen Aufbau.
Das optimale Design ist noch nicht bekannt und ist auch nur schwer analytisch zu
ermitteln. Die Konstruktion muss daher numerisch optimiert werden. Die Form
und Position des Reflektortellers in dem Flugrohr sollte daher sehr leicht zu
a¨ndern sein. Dieses wurde durch Darstellung der Geometrie in der Geometrie-
beschreibungssprache von SimIon gewa¨hrleistet. Fu¨r weitere Flexibilita¨t wurde
die Beschreibung in zwei Teile geteilt: Ein Teil fu¨r die fixen Bestandteile des Re-
flektorbereichs, also das Flugrohr, das Gitter und den Endflansch und ein Teil fu¨r
den eigentlichen Reflektorteller, der in Position und Form vera¨nderlich sein sollte.
Die Beschreibung des Reflektortellers erfolgte in einer separaten Datei, die ein-
fach ausgetauscht werden konnte. Die einzelnen Teile werden im Folgenden na¨her
beschrieben.
3.4.1.1 fixer Teil
Der unvera¨nderliche Teil des Reflektorbereichs besteht, wie schon oben beschrie-
ben, aus den Wandungen des Instruments und dem Gitter, das den Bereich zum
Detektor hin abschließt. Die Dimensionen des Flugrohres wurden auf 80 mm In-
nendurchmesser mal 160 mm La¨nge festgesetzt. Der Innendurchmesser wurde
so gewa¨hlt, dass er einem kommerziell erha¨ltlichen Standardmaß entsprach. Die
maximale La¨nge wurde auf eine angemessen scheinende Gro¨ße gesetzt, die auch
wa¨hrend der Optimierung nicht mehr variiert werden musste. Der optimale Ab-
stand des Reflektortellers vom Detektor lag in dem vorgegebenen Bereich.
Die Beschreibung des fixen Teils des Reflektors in der SimIon Geometrie-
sprache ist in Anhang A.1.3 zu finden. In dieser Geometriebeschreibung wird
auch gleichzeitig der Detektor modelliert. Eine dreidimensionale Version der Be-
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schreibung des Reflektorraums findet sich in Anhang A.1.4, in diesem Fall ohne
Detektor, der ja zylindersymmetrisch bleibt und daher in einer eigenen Datei
beschrieben wird.
3.4.1.2 variabler Teil
Der variable Teil des Reflektors beschreibt die genaue Form und Position des
Reflektortellers. Die Position und Geometrie des Reflektors wurde zur flexibleren
Behandlung in einer eigenen Datei beschrieben. Die Form des zylindersymme-
trischen Reflektortellers wurde durch ein Polygon mit 75 Punkten beschrieben,
die einen Abstand von 0.5 mm haben. Nach einigen anfa¨nglichen Versuchen wur-
de entschieden, die Form des Reflektortellers durch eine Exponentialfunktion zu
beschreiben.
Die genaue Form des Reflektortellers scheint nicht sehr entscheidend fu¨r die
Eigenschaften des Reflektors zu sein. Es wurden auch Simulationen mit anderen
Kurven als der Exponentialfunktion durchgefu¨hrt, wobei die Energiekorrektur des
Reflektors sich nicht signifikant a¨nderte. Ein gro¨ßerer Unterschied besteht jedoch
zu dem von Cotter konstruierten Reflektor ohne hochgezogenen Rand. Die Unter-
schiede bestehen insbesondere darin, dass die hier beschriebene neue Konstruk-
tion, ein elektrisches Feld konstruiert, dass na¨her an dem idealen quadratischen
Verlauf liegt, und dass die Feldlinien in der Mitte des Reflektors flacher verlaufen.
Der optimaler Abstand des Reflektortellers vom geerdeten Gitter ist bei der hier
beschriebenen Konstruktion außerdem la¨nger als bei dem Reflektor ohne Rand.
Dadurch wird die Gesamtflugzeit la¨nger und die Auflo¨sung des Gera¨ts bei gleicher
Korrekturleistung des Reflektors besser. In Abbildung 3.3 werden die Feldverla¨ufe
eines Reflektors mit exponentiell ansteigendem Rand, mit viertelkreis-fo¨rmigen
Rand und ohne Rand verglichen.
Die Exponentialfunktion wurde deswegen gewa¨hlt, weil bei dieser Funktion
Breite und Ho¨he des Randbereichs mit den Funktionsparametern einfach einge-
stellt werden ko¨nnen und weil die Steigerung beim U¨bergang zum flachen Bereich
des Reflektors bei dieser Funktion stetig verla¨uft. Wie in Tabelle 3.2 dargestellt,
ha¨ngen die Korrektureigenschaften des Reflektors letztlich auch von der genauen
Form des Rands ab. Es wird jedoch vermutet, dass mit anderen Randformen ein
ebenso gutes Optimum gefunden werden kann. Die verwendete Randfunktion ist
in der folgenden Gleichung (3.3) beschrieben.
Ho¨he (x) = A · e− (r−x)k (3.3)
Hierbei ist A die maximale Ho¨he des Reflektors u¨ber seiner Grundplatte, k die
Abklingkonstante der Exponentialfunktion, r der Radius des Reflektortellers und
x die radiale Position im Reflektor von der Mitte aus gerechnet. Die Geometrie
des Reflektors ist schematisch in Abb. 3.4 dargestellt.
Aus den beiden Parametern A und k wurde die Ho¨he des Reflektors als Funk-
tion der Position (r-x) alle 0.5 mm berechnet. Die berechneten Punkte wurden
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Abbildung 3.3: Abweichung des elektrischen Feldes vom ideal quadratischen Ver-
lauf bei exponentiell ansteigendem Rand (durchgezogene Linie),
bei viertelkreis-fo¨rmigem Rand (gestrichelte Linie) und bei fla-
chem Reflektor (gepunktete Linie Abstand 61 mm, gestrichpunk-
tete Line Abstand 68 mm) Die beiden Reflektoren mit Rand unter-
scheiden sich kaum in der Feldform, der flache Reflektor zeigt bei
gleichem Abstand große Abweichungen vom quadratischen Ver-
lauf, bei 10% kleinerem Abstand wird der Feldverlauf vergleich-
bar.
Abbildung 3.4: schematische Darstellung des Reflektortellers und der in Glei-
chung 3.3 gebrauchten Symbole
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als Punkte des Polygons verwendet. Auf Grund der aktuellen Ausrichtung des
Koordinatensystems in der Beschreibung werden die berechneten Ho¨hen negativ
gerechnet. Die Berechnung wurde mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms
”
Excel“ durchgefu¨hrt. Das entsprechende Tabellenblatt wurde dann als Ascii Da-
tei exportiert und direkt als Beschreibung der Reflektorgeometrie in dem SimIon
Geometriefile eingefu¨gt.
Der Reflektor wurde sowohl zylindersymmetrisch als auch verkippt simuliert.
Zum Kippen des Reflektors wurde der gesamte Reflektorbereich mit einem drei-
dimensionalen elektrischen Feld simuliert, da dabei die Symmetrie des Aufbaus
verloren geht. Die entsprechende Geometriebeschreibung findet sich in Anhang
A.1.5 fu¨r den zylindersymmetrischen Fall und in Anhang A.1.6 fu¨r den unsym-
metrischen Fall.
3.4.2 Detektor
Der Detektor wurde in den Ausmaßen modelliert, die er nach Herstellerangaben
hat. Eine schematische Darstellung des Detektors mit Bemaßung ist in Abb. 3.5 zu
finden. Der Detektor ist zur Quelle mit seiner geerdeten Grundplatte abgeschirmt.
Eine ebenfalls geerdete Ro¨hre schirmt die durch die Mitte des Detektor fliegenden
Ionen von der dort angelegten Spannung ab. Das Gitter, das den Detektor zum
Flugrohr hin abschirmt, ist so gelegt, dass die Ro¨hre direkt am Gitter abschließt.
An der Oberfla¨che des Detektors ist als typische Spannung -1500 V angelegt. Die
Geometriedatei zur Beschreibung des Detektors ist in Anhang A.1.3 als Teil der
Reflektorbeschreibung zu finden.
3.4.3 Quelle
Als Quelle wurde ein zweistufiger Aufbau gewa¨hlt. Dies hat den Vorteil, dass
eine Fokussierung zweiter Ordnung mo¨glich ist und dass eventuelle Abweichungen
von der Geometrie durch Spannungsa¨nderung wieder ausgeglichen werden ko¨nnen
(wobei die Fokussierung natu¨rlich schlechter wird).
Die Geometrie der Quelle wurde mit Hilfe der Formeln 2.49 und 2.56 berechnet.
Die zu lo¨senden Gleichungen werden recht kompliziert und ko¨nnen nicht mehr
analytisch behandelt werden. Die Gesamtla¨nge da + db + Lf (Quellenla¨nge von
der Referenzebene bis zum Fokuspunkt) konnte aber numerisch als Funktion von
da und db dargestellt werden. Die grafische Auftragung der Funktion ist in Abb. 3.6
zu finden. Hier ist der Abstand zwischen Referenzebene und erster Elektrode (da)
in mm auf der x-Achse aufgetragen und der Abstand zwischen erster und zweiter
Elektrode (db) auf der y-Achse. Wie man erkennt, ist die Gesamtla¨nge der Quelle
bis zum Ortsfokus zweiter Ordnung immer recht klein. Nur in extremen Fa¨llen,
bei großem da und kleinem db kann die Gesamtla¨nge bis zu etwa 9mal la¨nger
sein, als die La¨nge der elektrischen Felder. Die Gesamtla¨nge bis zum Fokuspunkt
nimmt zu, wenn die La¨nge der Beschleunigungsstrecken, da oder db, zunimmt. Der
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Abbildung 3.5: Aufbau des Hamamatsu F4294-09 MCP Detektors
mit Bemaßung. Aus einer Broschu¨re des Herstellers
(http://usa.hamamatsu.com/hcpdf/F4294-09.pdf)
Abbildung 3.6: Gesamtla¨nge (in Metern) einer zweistufigen Ionenquelle als Funk-
tion von da und db
50
3.4 Aufbau der Simulation
Abbildung 3.7: Spannungsverha¨ltnis c (= Va
Va+Vb
) einer zweistufigen Ionenquelle
als Funktion von da und db
Einfluss von da ist aber ungleich gro¨ßer. Der anna¨hernd lineare Zusammenhang
bleibt auch bei hier nicht dargestellten, gro¨ßeren Werten von da bzw. db bestehen.
Sind die Werte von da und db festgelegt, so stehen auch die Lage des Orts-
fokus und das Spannungsverha¨ltnis c = Va
Va+Vb
in der Quelle fest. Der Ortsfo-
kuspunkt kann aus Abbildung 3.6 abgelesen werden, die Spannungsverha¨ltnisse
ko¨nnen dann einfach mit Hilfe von Gleichung 2.56 berechnet werden. Die dadurch
entstehende Funktion wurde in Abbildung 3.7 dargestellt. Die Achsenskalierung
entspricht dabei der Skalierung in Abbildung 3.6.
Da die Werte von c nur sehr langsam mit da zunehmen und schließlich gegen
c = 0.333 konvergieren, nimmt die Feldsta¨rke in der ersten Beschleunigungsstrecke
bei gegebener Gesamt-Spannungsdifferenz mit deren La¨nge ab. Dies ist nicht sehr
vorteilhaft, da sich dadurch die Unterschiede der Ionen in Anfangsenergie und -
winkel sta¨rker auswirken ko¨nnen. Es ist außerdem ein Problem bei der Ionisation
mit LEI, da dadurch die Elektronen einen gro¨ßeren Weg zuru¨cklegen mu¨ssen,
bis sie die optimale Ionisierungsenergie erreicht haben. Die Ortsunscha¨rfe bei der
Ionisation wird dadurch gro¨ßer, weil die Ionisationseffizienz der Elektronen nicht
schlagartig ansteigt, sondern graduell mit der Energie der Elektronen steigt. Um
eine gute Ionenausbeute zu bekommen, muss man bei schwachen Feldern also
Ionen aus einem gro¨ßeren Bereich als bei sta¨rkeren Feldern einsammeln.
Bei der Konstruktion der Quelle wurde also darauf geachtet, dass die erste
Beschleunigungsstrecke da so kurz wie mo¨glich gewa¨hlt wurde, so dass die zu
erwartende Feldsta¨rke im ersten Feld bei einer Gesamtspannung von 1000 V bei
etwa 50 V/mm liegt.
Da der Abstand da von dem Ort der Ionenerzeugung gemessen wird, muss
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die Ionenquelle etwas gro¨ßer gebaut werden, so dass die Ionen etwa auf halbem
Weg zwischen Draht und Repellerelektrode erzeugt werden ko¨nnen. Der genaue
Ort der Ionenerzeugung kann bei REMPI mit der Lage des Laserfokus genau
eingestellt werden, bei LEI sollte die Lage durch geeignete Wahl der Gesamt-
Beschleunigungsspannung verschoben werden ko¨nnen. Bei ho¨herer Spannung er-
reichen die Elektronen fru¨her die zur Ionisierung notwendige Energie. Es ist al-
lerdings zu erwarten, dass die Ortsunscha¨rfe bei LEI sehr groß werden wird.
Die Maße der Ionenquelle wurden schließlich so gewa¨hlt, dass die gesamte La¨nge
der Quelle von der Repellerelektrode gerechnet 60 mm betra¨gt. Die gewa¨hlten
La¨ngen betragen: da = 3mm, db = 10.4mm und der Repeller-Ionisierungsort Ab-
stand wurde auf 1.6 mm festgelegt. Das Spannungsverha¨ltnis c ist damit auf 0.179
festgelegt. Bedenkt man, dass nur 3
4.6
= a der ersten Spannungsdifferenz genutzt
werden, erha¨lt man ein analoges Verha¨ltnis der zwischen den Elektroden abfal-





a− a · c + c (3.4)
Hierbei bedeutet ∆Vx die Spannungsdifferenz zwischen Repeller und erster Elek-
trode und ∆Vgesamt ist die Spannungsdifferenz zwischen Repeller und zweiter Elek-
trode. Bei einer Spannung ∆Vgesamt von 1000 Volt erhalten die Elektronen bei der
LEI Ionisierung von der Mitte des ersten Beschleunigungsfeldes bis zum Repeller
etwa 125 eV Energie. Am Ort der geplanten Referenzebene, die ca. 0.7 mm von
der Mitte des ersten Feldes entfernt ist, haben die Elektronen etwa 40 eV kine-
tische Energie, was zur Ionisation bereits ausreichen du¨rfte. Vermutlich wird die
Ionisation jedoch auf der gesamten Strecke zwischen Draht und Repeller stattfin-
den.
Eine Beschreibung der Ionenquelle in der SimIon Geometriesprache ist in
Anhang A.1.1 zu finden. Die Auflo¨sung in dieser Beschreibung ist relativ hoch
gewa¨hlt, damit die berechneten Fokuseigenschaften auch zu beobachten sind. Bei
einer Simulationsgenauigkeit von 0.5 mm wie sonst gewa¨hlt, ergeben sich leider
schon Abweichungen von der analytisch berechneten Fokusla¨nge. Die dreidimen-
sionale Simulation in Anhang A.1.2 wurde allerdings mit der Genauigkeit von 0.5
mm modelliert, da die Gro¨ße der zu berechnenden Felder schon so groß wird, dass
sich Probleme in der Programmstabilita¨t ergeben. Dafu¨r kann in dieser Simula-
tion der Einfluss des Drahtes, der in der Mitte des ersten Beschleunigungsfeldes
gespannt ist, auf das Verhalten des Gera¨tes untersucht werden. Wenn der Draht
sorgfa¨ltig auf das Mittelpotential der ersten Beschleunigungsstrecke eingestellt
wird, ist der Einfluss allerdings minimal.
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Zur Optimierung des Reflektors wurde eine Simulation von Detektor und Re-
flektorbereich aufgebaut wie oben beschrieben. Die Testionen wurden am Gitter,
das Detektor und Reflektor voneinander trennt, erzeugt und zwar ohne jeden
Ortsfehler sondern nur mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Die verschiedenen
Parameter des Reflektoraufbaus wurden vera¨ndert und auf gute Auflo¨sung hin
optimiert. Es handelt sich hierbei um ein mehrdimensionales Optimierungspro-
blem, dessen Lo¨sung durch Vermessen der gesamten erzeugten Hyperfla¨che sehr
aufwendig wa¨re. Dies gilt besonders, da die A¨nderung der Geometrie sich mit
SimIon nicht automatisieren la¨sst und die Auswertung der Versuche ebenfalls
nicht mit SimIon erfolgt, sondern nach Importieren der erzeugten Flugdaten
in
”
Excel“. Um den Optimierungsaufwand zu verringern und trotzdem die be-
sten Parameter zu bekommen, wurde das Simplexverfahren angewandt, das im
Folgenden beschrieben wird.
3.5.1 Simplex-Verfahren
Das Simplexverfahren ist ein Standardverfahren zur Optimierung mehrdimen-
sionaler Probleme [59, 60]. Ein Simplex ist ein einfaches geometrisches Gebilde.
Ein nulldimensionaler Simplex ist ein Punkt, ein eindimensionaler Simplex eine
Strecke, ein zweidimensionaler Simplex ist ein Dreieck und so weiter. Man be-
probt jetzt die (n+1)-dimensionale Hyperfla¨che des gegebenen Problems mit n
Variablen mit einem Simplex. Man beno¨tigt einen Punkt mehr als das Problem
Dimensionen hat, also fu¨r ein zweidimensionales Problem drei, fu¨r ein dreidimen-
sionales Problem vier und so weiter. Als Beispiel sei hier der zweidimensional
Fall beschrieben, da sich der noch leicht visualisieren la¨sst. Man beginnt mit drei
Punkten L,M,H auf der von der Funktion aufgespannten Fla¨che. Die Funktions-
werte der zweidimensionalen Punkte werden berechnet und verglichen. Wenn der
Maximalpunkt der Funktion gesucht wird, wird nun der Punkt L mit dem klein-
sten Funktionswert aus dem Simplex entfernt und durch einen Punkt L´ ersetzt,
der –vermutlich– na¨her am Maximum liegt. Der neue Punkt L´ wird ermittelt,
indem der Punkt mit kleinstem Funktionswert (L) an der Geraden, die durch die
anderen beiden Punkte beschrieben wird, gespiegelt wird. Der Funktionswert des
neuen Punktes L´ wird ermittelt. Falls der neue Punkt immer noch den kleinsten
Funktionswert hat, wird der Punkt mit dem zweitkleinsten Funktionswert (M)
gespiegelt und der Funktionswert dieses neuen Punktes ermittelt. Dann wird mit
dem Algorithmus von vorn begonnen. Dies ist die einfache Simplex Optimierung,
die aber noch verbessert werden kann, indem die Punkte nicht nur einfach gespie-
gelt werden, sondern auch die Gro¨ße des verwendeten Simplex vera¨ndert wird.
Nach einer Spiegelung wird der Abstand von der Spiegelebene um einen Faktor
(gewo¨hnlich 2) vergro¨ßert, wenn der neue Punkt L´ jetzt den ho¨chsten Funkti-
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Abbildung 3.8: Flussdiagramm des Nelder Mead Simplexalgorithmus.
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onswert hat. Wenn der Punkt mit gro¨ßerem Abstand (L´´) jetzt weiterhin den
ho¨chsten Funktionswert hat, wird der Algorithmus von vorn begonnen, wenn der
neue Punkt einen kleineren Funktionswert hat, wird der letzte Punkt (L´) wieder
eingesetzt und von vorn begonnen.
Falls der gespiegelte Punkt L´ immer noch den kleinsten Funktionswert hat,
wird der Abstand von der Spiegelebene verringert. Der Abstand des Punktes mit
ho¨herem Funktionswert von der Spiegelebene wird um einen Faktor (gewo¨hnlich
0.5) verringert. Wenn dieser Punkt L´´ immer noch den kleinsten Funktionswert
hat, wird der Punkt mit dem zweitkleinsten Funktionswert (M) gespiegelt und mit
dem Algorithmus von vorn begonnen. Der Algorithmus ist als Flussdiagramm in
Abb. 3.8 zu sehen.
Fu¨r ho¨herdimensionale Probleme wird genau gleich verfahren, nur dass nicht an
einer Geraden, sondern an einer Fla¨che oder Hyperfla¨che gespiegelt wird. Die Be-
rechnung der Spiegelung wurde mit Hilfe eines Mathcad Programms durchgefu¨hrt,
der Rest des Algorithmus wurde von Hand ausgefu¨hrt. Die Mathcad Berechnung
ist in Anhang A.2 zu finden. Die Eingabematrix fu¨r den im Anhang gezeigten
Mathcad Algorithmus wurde in Excel erzeugt, die Kommunikation zwischen den
beiden Programmen erfolgte u¨ber MathConnex.
3.5.1.1 Variablen
Als wichtige Variablen bei der Konstruktion des Reflektors wurden der Abstand
des Reflektortellers vom Gitter (Pos) , der Radius des Reflektortellers (r) , die
Neigung des Reflektortellers, die Ho¨he des Reflektorrands (Parameter A in Gl.
3.3) und die Abklingkonstante k aus Gl. 3.3 angenommen. Zuna¨chst wurde in
Vorversuchen das Verhalten der Simulation bei A¨nderung der Variablen unter-
sucht.
Wie fru¨h erkannt wurde, ist die A¨nderung des Reflektordurchmessers zur Op-
timierung nicht sehr empfehlenswert, da der Verlauf der Feldlinien im Reflektor-
raum durch eine Verkleinerung des Durchmessers sta¨rker gekru¨mmt wird. Dies
ist in Abb. 3.9 dargestellt, ist aber auch intuitiv ersichtlich, da sich die Feldlini-
en in der Na¨he des Objektes der Objektform anpassen. Die Objektform ist bei
gro¨ßerem Reflektorteller flacher.
Ein flacher Verlauf der Feldlinien im Reflektorbereich ist im Gera¨t sehr wu¨n-
schenswert, da dadurch Ionen, die an verschiedenen Stellen in das Reflektorfeld
eindringen, etwa das gleiche Reflektorfeld durchfliegen. Anfangs parallel fliegende
Ionen bleiben dadurch parallel. Durch stark gekru¨mmte Feldlinien ergibt sich ein
defokussierender Effekt des Reflektors und damit eine schlechte Sensitivita¨t, da
nicht alle Ionen den Detektor erreichen und eine schlechtere Auflo¨sung, da Ionen
sehr unterschiedliche Trajektorien durchfliegen ko¨nnen und daher unterschiedliche
Zeiten beno¨tigen, bevor sie am Detektor ankommen.
Aus diesen Erwa¨gungen wurde der Reflektordurchmesser bei den Optimierun-
gen als fester Parameter betrachtet und auf einen angemessenen, mo¨glichst ho-
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Abbildung 3.9: U¨berlagerung von 4 Reflektoren mit Radius r=15 mm, r=25 mm,
r=30 mm und r=36 mm. Die Feldlinie bei 400V ist eingezeichnet
und zeigt deutlich unterschiedliche Kru¨mmung.
hen Wert gesetzt. Der Reflektordurchmesser bei allen im Folgenden beschriebenen
Gera¨ten ist 72 mm (Radius 36 mm).
In einem koaxial gebauten Gera¨t wie dem hier vorgestellten ist ein Problem,
dass Ionen wieder in die Quelle zuru¨ck reflektiert werden ko¨nnen, wenn ihre Ra-
dialgeschwindigkeit nicht hoch genug ist. Ein Ion, das in der Mitte des Gitters
zwischen Quelle und Reflektor mit einer Energie von ca 900 eV erzeugt wird,
beno¨tigt einen Anfangswinkel von ca. 1.3 bis 2.7 Grad, um auf den Detektor zu
gelangen. Es mu¨ssen etwa 2 cm Weg zuru¨ckgelegt werden und das in Flugzeiten
von etwa 10 µs (bei 100 Da). Das entspricht einer Geschwindigkeit von ca. 2000
m
s
. Solch hohe Radialgeschwindigkeiten treten in einem effusiven Einlasssystem
wie hier geplant nicht auf, besonders nicht, da der Einlass in Richtung der io-
nenoptischen Achse erfolgt. Wenn keine baulichen Maßnahmen getroffen werden,
werden die meisten der erzeugten Ionen den Detektor gar nicht erreichen. Ver-
schiedene Maßnahmen wurden erwogen: zuna¨chst wurde mit einer Verkippung
des Reflektortellers experimentiert. Mit diesem Aufbau wurde sogar ein Optimie-
rungslauf gestartet, der aber nicht zu einem akzeptablen Ergebnis konvertierte,
da entweder die Flugzeitunterschiede zwischen den Ionen zu groß waren oder nur
ein sehr kleiner Anteil der Ionen auf den Detektor traf.
Dieser unerwu¨nschte Effekt liegt an der Verkippung des Reflektors. Wie schon
oben beschrieben, treffen die Ionen ohne weitere Maßnahmen nicht auf den De-
tektor, wenn sie geradlinig in den Reflektorbereich fliegen. Wenn der Reflektor
56
3.5 Optimierung des Reflektors
Abbildung 3.10: Ionentrajektorien bei Verkippung der Quelle um ca. 1◦ gegenu¨ber
dem Restgera¨t.
verkippt ist, treffen die Ionen zwar am Detektor auf, der Detektor steht aber
nicht senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Ionen. Dieser Effekt wurde auch
schon vorher z.B von Grotemeyer et al. bemerkt [61]. Fu¨r eine gute Auflo¨sung
muss der Detektor senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung der Ionen stehen, das
heißt in diesem Fall ebenfalls um einige Grad geneigt. Das wa¨re in diesem Aufbau
allerdings schwer technisch zu realisieren. Es wurde daher beschlossen, Reflektor
und Detektor symmetrisch in das Flugrohr einzubauen. Damit fa¨llt der Reflek-
torwinkel als vera¨nderliche Variable aus der Optimierung heraus.
Ein zweite Idee, wie die Ionen auf den Detektor gelenkt werden ko¨nnen, ist die
Verkippung der Quelle gegen das Restgera¨t. Da die Ionen schon gleich zu Anfang
ihrer Flugbahn mit einem Winkelkorrektur beginnen, kann der Winkel hier kleiner
sein, als wenn der Reflektor gekippt wird und die zu erwartende Auflo¨sung wird
besser. In diesem Fall mu¨ssen die Ionen schra¨g durch das geerdete Rohr des De-
tektors fliegen. Dadurch ist der mo¨gliche Winkelbereich eingeschra¨nkt. Die La¨nge
des Rohres betra¨gt 16.5 mm, der Durchmesser ist 6 mm. Daraus ergibt sich ein
maximal mo¨glicher Winkel von 20◦, der bei weitem fu¨r diesen Zweck ausreicht.
Bei realistischen Winkeln um etwa 1− 2◦ ist die O¨ffnung fu¨r die Ionen noch groß
genug, so dass sich keine Probleme ergeben sollten.
Es wurde also ein Gera¨t geplant, bei dem die Quelle in einem eigenen Feld simu-
liert wurde, das dann in SimIons
”
workbench“ um einige Grad gedreht werden
konnte. Da zwischen Quelle und Reflektorbereich ein Stu¨ck feldfreier Raum ist,
stellt diese Trennung des Gera¨ts kein Problem bei der Simulation dar. Der Win-
kel zwischen Quelle und restlichem Gera¨t wurde so klein wie mo¨glich gewa¨hlt,
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Abbildung 3.11: Ionentrajektorien bei Ablenkung durch einen Draht in der Ro¨hre
des Detektors.
so dass die Ionen unter mo¨glichst kleinem Winkel auf den Detektor treffen. Die
Trajektorien in einem solchen Gera¨t sind beispielhaft in Abb. 3.10 abgebildet.
Die Eigenschaften dieses Gera¨ts werden genauer in Abschnitt 3.6 beschrieben.
Dieser Gera¨tetyp ist schließlich auch mechanisch realisiert worden, wie in Ab-
schnitt 3.7 beschrieben. Der Winkel der Quelle zum Restgera¨t geht nicht als zu
optimierender Parameter in die Berechnung mit ein, da schon intuitiv klar ist,
dass mo¨glichst kleine Winkel die beste Auflo¨sung ergeben. Der Winkel muss so
gewa¨hlt werden, dass mo¨glichst viele Ionen auf den Detektor treffen und so ein
Kompromiss zwischen Auflo¨sung und Sensitivita¨t gefunden wird.
Eine dritte Mo¨glichkeit, die Ionen auf den Detektor zu lenken wurde ebenfalls
simuliert. Ein Draht wurde konzentrisch in das geerdete Rohr im Detektor einge-
spannt und auf wenige Volt positiver Spannung gelegt. Die Ionen, die sich nahe
der Mitte der ionenoptischen Achse befinden, werden durch den Draht stark abge-
lenkt, Ionen die weiter entfernt von der Achse fliegen, erfahren wenig Ablenkung.
Durch diese Anordnung wird ein gro¨ßerer Teil der Detektorfla¨che ausgenutzt, da
die Ionen nicht nur in eine Richtung, sondern konzentrisch in alle Richtungen
abgelenkt werden. Dieser Aufbau wurde zwar auch simuliert, aber noch nicht
praktisch realisiert. Eine beispielhafte Darstellung der Ionen Trajektorien in ei-
nem solchen Gera¨t ist in Abb. 3.11 zu sehen. Meines Wissens nach wurde eine
solche Anordnung zur Ablenkung von Ionen noch nicht benutzt. Man findet solche
Dra¨hte aber zur Bu¨ndelung von Ionenstrahlen als
”
ion guide“ in einigen Gera¨ten
[62].
Nach diesen U¨berlegungen bleiben also zwei Aufbauten zur Optimierung u¨brig,
wobei jeweils ein Parameter, der Winkel der Quelle bzw. die Spannung des Ab-
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lenkdrahtes, nicht optimiert werden mu¨ssen, sondern nur mo¨glichst klein und so
gewa¨hlt, dass viele Ionen den Detektor treffen. Die zu optimierenden Parame-
ter sind in beiden Aufbauten gleich und sind genau die anfangs erwa¨hnten: der
Abstand des Reflektortellers vom Gitter (Pos), die Ho¨he des Reflektorrands (Pa-
rameter A in Gl. 3.3) und die Abklingkonstante k aus Gl. 3.3. Es wurde nur
das Gera¨t mit verkippter Ionenquelle optimiert und spa¨ter realisiert. Da sich die
Aufbauten nicht stark unterscheiden, wird aber erwartet, dass damit auch die
optimale Konfiguration fu¨r den zweiten Aufbau anna¨hernd gefunden wurde. Aus
dieser U¨berlegung heraus wurden die Eigenschaften des optimierten Gera¨ts auch
im Aufbau mit konzentrischer Ionenquelle und Ablenkdraht untersucht. Die Er-
gebnisse sind in Abschnitt 3.6.1 zu finden.
3.5.1.2 Bewertung
Die Simulationen wurden nach der gro¨ßten Zeitdifferenz der Ankunftszeit der Io-
nen am Detektor bewertet. Fu¨r die Optimierung des Reflektorbereichs wurde ein
sehr einfacher Ansatz gewa¨hlt. Die Ionen wurden am geplanten Ortsfokuspunkt
der Quelle erzeugt und unter einem Winkel von 1 bis 2.5◦ mit Energien zwischen
800 und 900 eV in den Reflektorbereich geschickt. Der Startwinkel wurde so op-
timiert, dass die meisten Ionen auf den Detektor trafen. Es wurden also nur die
Energiefokussierungsfa¨higkeiten des Reflektors getestet und Einflu¨sse von Orts-
fehlern außer acht gelassen. Diese Einflu¨sse wurden spa¨ter bei der Optimierung
des gesamten Gera¨tes beru¨cksichtigt. Als Ergebnis der Simulation wurden die Auf-
treffzeiten der Ionen in eine Datei geschrieben. Die Datei wurde als Datenbank in
Excel abgefragt und nur alle Daten von Ionen importiert, die auf dem Detektor
auftreffen. Dieses wurde anhand der Ortskoordinaten des Auftreffens festgestellt.
Als Bewertungsparameter wurde einfach die maximale Flugzeitabweichung der
am Detektor auftreffenden Ionen berechnet. Die Bewertung wurde als Funktions-
wert einer unbekannten Funktion mit drei Variablen angesehen und mit Hilfe der
Simplexmethode, die in Abschnitt 3.5.1 beschrieben wurde, minimiert.
3.5.2 Ergebnisse
Zuna¨chst wurde nur der Reflektorbereich wie im letzten Abschnitt beschrieben
optimiert. Hierzu wurden vier willku¨rliche Punkte als Anfangssatz gewa¨hlt. Die
simulierten Aufbauten wurden in der Reihenfolge ihrer Simulation numeriert. Die
Ergebnisse sind in Tabelle 3.1 wiedergegeben. Wie man erkennen kann, wird die
Zeitdifferenz zu Anfang der Optimierung schnell besser, um dann relativ konstant
auf schlechtem Niveau stehen zu bleiben. Die Optimierung hat sich offensichtlich
in einer Schleife gefangen, da der Simplex eine stark verla¨ngerte Form angenom-
men hat. Um wieder in einen richtigen Bereich zu gelangen wurde min18 ein-
gefu¨hrt, ein Punkt, der in der Na¨he der bis dahin optimalen Punkte liegt. Mit
diesem Punkt wurde gerade das bis dahin optimale Setup gefunden. Es wurde
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noch etwas mit dem Simplexverfahren weiteroptimiert, wobei aber keine Verbes-
serung der Zeitdifferenz mehr gefunden wurde (Daten nicht aufgefu¨hrt).
min1 min2 min3 min4 min5 min6 min7
xPosition [mm] 67 55 60 70 60.15 69.25 68.52
Randho¨he [mm] 16.5 20 10 13 10.92 8.59 6.47
Konstante1 3.5 4 3 2.5 0.23 1 0.25
Winkel [Grad] 2 2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 1
Zeitdiff. [ns] 255 485 86 106 93 10 14
min8 min9 min10 min11 min12 min13 min14
xPosition [mm] 60.96 60.76 60.35 60.46 59.9 59.97 59.92
Randho¨he [mm] 8.78 9.32 10.39 10.12 10.54 10.13 10.4
Konstante1 5.48 4.17 1.54 2.2 1.58 2.65 1.93
Winkel [Grad] 2 2.5 2.5 2.5 2 1.5 2.5
Zeitdiff. [ns] 89 102 86 80 90 86 90
min15 min16 min17 min18 min19
xPosition [mm] 59.96 60.49 60.48 70 70.48
Randho¨he [mm] 10.2 9.99 10.02 7 10.02
Konstante1 2.47 2.53 2.45 3 2.45
Winkel [Grad] 2 2.5 2.5 1 1.5
Zeitdiff. [ns] 83 82 82 8.5 36
Tabelle 3.1: Simulationsergebnisse der Reflektoroptimierung
Von min18 aus wurde der Parameterraum in alle Richtungen etwas erkundet,
um festzustellen, ob sich das System an einem Minimum befindet. Die Ergebnisse
dieser Simulationen sind in Tabelle 3.2 zu finden. Man sieht hier, dass die Ergeb-
nisse etwas besser werden, wenn der Rand des Reflektors ho¨her wird und wenn
der Abstand zum Gitter verringert wird. Bei einer Verringerung des Abstandes
von 70 auf 67 mm steigt der Flugzeitunterschied allerdings wieder an. Bei 68 mm
Abstand ist auch eine Erho¨hung des Randes nicht mehr von Vorteil. Es wurde
entschieden, den Aufbau mit den Parametern x-Position 68 mm, Randho¨he 7 mm
und Abklingkonstante 3 zu realisieren. Bei der hier gewa¨hlten Auflo¨sung der Si-
mulation mit 0.5 mm ist es fraglich, wie signifikant die Unterschiede der einzelnen
1siehe Gleichung 3.3
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x Position [mm] Randho¨he [mm] Konstante Zeitdifferenz [ns]
min18 70 7 3 8.5
min20 69 7 3 9.7
min21 71 7 3 12
min22 70 7.5 3 4.5
min23 70 6.5 3 12.6
min24 70 7 3.5 6.7
min25 70 7 2.5 9.8
min26 68 7 3 5.6
min27 67 7 3 8.4
min28 68 7.5 3 10
Tabelle 3.2: Erkundung des Parameterraums um min18 herum.Alle Ionen fliegen
unter einem Winkel von 1◦.
Anordnungen noch sind. Da die Ionen der Reflektoroberfla¨che nicht sehr nahe
kommen und SimIon das elektrische Feld besser als mit der Auflo¨sung der Elek-
troden simuliert, ko¨nnen die Ergebnisse mo¨glicherweise noch aussagekra¨ftig sein,
fu¨r eine weitere Anna¨herung an das Optimum sollte jedoch eine Simulation mit
gro¨ßerem Aufwand durchgefu¨hrt werden.
Die Optimierung des Reflektors wurde nicht weiter durchgefu¨hrt, da angenom-
men wurde, dass andere Effekte die Auflo¨sung dominieren werden, so dass die Ge-
samtauflo¨sung nicht durch die Energiefokussierung des Reflektors begrenzt wird.
Zur weiteren Charakterisierung des Reflektors wurde das elektrische Feld ent-
lang der Flugbahn der Ionen ermittelt. Hierzu wurde ein Ion mit 900 eV An-
fangsenergie erzeugt und durch den Reflektor geschickt. Es wurden der Ort und
die kinetische Energie des Ions alle 10 ns in eine Datei geschrieben. Diese Daten
wurden schließlich mit Hilfe von Origin als Funktion der Energie in Abha¨ngigkeit
des Ortes dargestellt. Wie in Abschnitt 2.4.4.1 beschrieben wurde, ist der ideale
Feldverlauf fu¨r einen Reflektor von der Form V (x) = ax2. In Abbildung 3.12 ist
der Spannungsverlauf im Reflektorbereich zusammen mit einem ideal quadrati-
schen Verlauf und der Abweichung beider Kurven aufgetragen. Man erkennt, dass
der Spannungsverlauf besonders im wichtigen Bereich zwischen 800 und 900 Volt
(dem erwarteten Energiebereich der Ionen) nahe bei der idealen Kurve liegt und
um weniger als 10 Volt von einem ideal quadratischen Verlauf abweicht. Abwei-
chungen vom idealen Verlauf bei kleineren Spannungen werden vermutlich nicht
einen so großen Einfluss auf die Flugzeit der Ionen haben, da die Ionen dort noch




Abbildung 3.12: Potentialverlauf im Reflektorbereich von min26. Die dicke Line
zeigt den in der Simulation gefundenen Verlauf, die graue Linie
zeigt einen idealen quadratischen Potentialverlauf und die gestri-
chelte Linie die Abweichungen beider Kurven.
3.6 Simulationsergebnisse des vollsta¨ndigen
Mini-ToF-MS
Nachdem ein ausreichend optimierter Aufbau fu¨r den Reflektorbereich gefunden
wurde, wurde das gesamte Gera¨t in der Simulation zusammengesetzt. Die zwei-
stufige Ionenquelle wurde dabei zuna¨chst ohne den Draht zur Ionenerzeugung mit
LEI simuliert, dafu¨r aber mit ho¨herer Auflo¨sung von 6 Punkten pro Millimeter.
Zur Simulation mit dem Draht in der Ionenquelle wurde die Auflo¨sung wieder
auf zwei Punkte pro Millimeter zuru¨ckgenommen, da die Symmetrie durch den
Einbau des Drahtes zuru¨ckgeht und die Quelle dann als dreidimensionales Feld
simuliert werden muss, was sehr viel mehr Speicherplatz beansprucht. Nach den
in dieser Arbeit gemachten Erfahrungen la¨uft SimIon auch auf Systemen mit
mehr Hauptspeicher nicht mehr sehr stabil, wenn die Feldgro¨ße etwa 50 Megabyte
u¨berschreitet. Vor allem aus diesem Grund wurde hier auf genauere Simulation
verzichtet.
Die zweistufige Quelle wurde bereits in Abschnitt 3.4.3 genauer beschrieben.
Der Ortsfokus der Quelle wurde so berechnet, dass der Abstand der Repeller-
elektrode zum Ortsfokus 60 mm betra¨gt. Der Abstand von der Repellerelektrode
zum Gitter, das den Repellerbereich abtrennt wurde genau auf 60 mm gesetzt.
Da die Quelle als einzelnes Element in die Simulation eingefu¨gt wurde, konnte die
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Verkippung der Quelle sehr leicht gea¨ndert werden. Typische Werte lagen bei 0.5
bis 1.5◦.
Bei der Simulation des Gesamtgera¨tes wurde zuna¨chst der Winkel so einge-
stellt, dass der Anteil der am Detektor ankommenden Ionen mo¨glichst groß war
und der Winkel so klein wie mo¨glich. Alle Aufbauten wurden mit dem gleichen
Satz Testionen bewertet, die gewa¨hlt wurden, um mo¨glichst realistische Ionisie-
rungsbedingungen nachzustellen und trotzdem den Aufwand der Simulation klein
zu halten. Es wurden 550 Testionen um den Referenzpunkt der Ionenquelle er-
zeugt. In Flugrichtung, wo mit einer starken A¨nderung des Verhaltens gerechnet
werden muss, wurden 50 Positionen mit einem Abstand von ca. 1/20 mm auf einer
Gesamtstrecke von 2.3 mm gewa¨hlt. Senkrecht dazu, wo die A¨nderung des Verhal-
tens geringer ist, wurden 11 Positionen mit einem Abstand von 0.1 mm gewa¨hlt.
Es ergibt sich ein Testionen-Raster mit einer Ausdehnung von 2.3× 1.0 mm. Die
Ausdehnung in Flugrichtung ist fu¨r REMPI viel zu groß gewa¨hlt, mo¨glicherweise
wird bei LEI aber auf der gesamten Strecke zwischen Draht und Repellerplatte
ionisiert, was einer Abweichung von ±1.15mm in dieser Richtung entspricht. In
der Simulation wurde die Anfangsenergie der Ionen jeweils auf 0.1 eV gesetzt,
was in etwa der thermischen Energie der Ionen entspricht. Die Anfangsgeschwin-
digkeit der Ionen ist nur in Richtung der Symmetrieachse der Quelle gerichtet,
was natu¨rlich nicht der Realita¨t entspricht, aber auch nicht so fern sein wird, da
der Einlass hinter dem Repeller liegt. Die Vorzugsrichtung der Ionen wird also in
Richtung der Symmetrieachse sein. Zur Auswertung wurden wieder die Flugzeiten
in eine Textdatei geschrieben, mit Excel importiert und die gro¨ßte Flugzeitabwei-
chung als Bewertungsparameter genommen. Durch diese worst-case Scha¨tzung
werden einige der Unzula¨nglichkeiten der Simulation sicher wieder ausgeglichen
und das tatsa¨chliche Verhalten des Gera¨tes einigermaßen korrekt wiedergegeben.
Als erstes wurde getestet, wie die Zeitdifferenz am Detektor unter den ver-
a¨nderten Bedingungen ist. Dazu wurden die eben beschriebenen Testionen mit
einer Masse von 200 Da unter einem Quellenwinkel von 0.8◦ durch das Gera¨t
geschickt. Das Ergebnis war erstaunlich gut und lieferte einen maximalen Flug-
zeitunterschied von nur 9 ns fu¨r die Ionen aus dem doch sehr groß gewa¨hlten
Ionisierungsvolumen. Bei einer Flugzeit von im Mittel 9.448 µs entspricht das
einer Auflo¨sung von ca. 525, was zur Gasanalyse bereits vollkommen ausreichen
wu¨rde. Zusa¨tzlich wurde der Abstand des Reflektors etwas gea¨ndert, um zu sehen,
ob sich hier ein anderes Optimum ergibt. Es zeigt sich, dass eine weitere Verklei-
nerung des Abstandes den Flugzeitunterschied noch etwas weiter verringern kann.
Es wurde daher entschieden, den Reflektorabstand in der mechanischen Realisie-
rung verstellbar zu gestalten, um hier eine empirische Optimierung zu gestatten.
Die Simulationsergebnisse des Gesamtgera¨tes mit unterschiedlichen Reflektorpo-
sitionen sind in Tabelle 3.3 zu finden.
Die nachfolgenden Rechnungen wurden mit min31 durchgefu¨hrt. Als na¨chstes
wurde das Verhalten bei verschiedenen Massen betrachtet. Alle bisherigen Simu-
lation wurden mit 200 Da durchgefu¨hrt. Nun wurden die oben beschriebenen
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Tabelle 3.3: Simulation des Gesamtgera¨tes mit unterschiedlichen Reflektorposi-
tionen. Die Quelle hat einen Winkel von 0.8◦ zum Reflektor.
min31 mittlere Flugzeit[µs] Zeitdifferenz [ns] Auflo¨sung
200 Da 9.375 7.4 633
201 Da 9.398 7.4 635
500 Da 14.822 11.8 628
501 Da 14.837 11.8 628
800 Da 18.749 14.9 629
801 Da 18.761 14.9 629
Tabelle 3.4: Verhalten bei verschiedenen Massen
Testionen mit 201, 500, 501, 800 und 801 Da erzeugt. Die Ergebnisse sind in
Tabelle 3.4 aufgelistet. Wie zu erwarten war, vera¨ndert sich die Auflo¨sung des
Aufbaus nicht, wenn sich die Masse der Ionen a¨ndert.
Um herauszufinden, an welcher Stelle in der Ionenquelle die gro¨ßten Flugzeit-
unterschiede entstehen, wurde die Flugzeit der Ionen als Konturdiagramm gegen
die Startposition in der Ionenquelle aufgetragen. Abbildung 3.13 zeigt diese Auf-
tragung. Wie man erkennt, treten die gro¨ßten Flugzeitunterschiede bei Ionen auf,
die in der Na¨he des Repellers erzeugt werden. In dem Bereich um 1.3 mm vom
Repeller entfernt sind die Flugzeitunterschiede am kleinsten. Bei einem Abstand
von mehr als ±0.5mm vom Minimum wird der Flugzeitunterschied gro¨ßer als eine
Nanosekunde und die Abha¨ngigkeit der Flugzeit von der Position wird gro¨ßer. Die
Lage des Minimums dieser Verteilung ist erstaunlich, da die Referenzebene einen
Abstand von 1.6 mm vom Repeller haben sollte. Wie in Abbildung 3.14 gezeigt,
wird die Lage des Minimums mit dem Reflektor-Gitter-Abstand verschoben. Bei
einem Abstand von 68 mm, dem bei der Optimierung des Reflektors gefundenen
besten Wert, liegt das Minimum in der Referenzebene bei ca. 1.6 mm. Dadurch
dass die Testionen nicht symmetrisch um diese Ebene verteilt sind, ist dies aber
nicht die optimale Einstellung fu¨r das Gesamtgera¨t. Bei einem Abstand von 67
mm wird das Minimum so weit verschoben, dass es etwa mittig im Bereich der
Testionen liegt.
Senkrecht zur Flugrichtung kann man in Abbildung 3.13 beobachten, dass die
Flugzeitunterschiede zu positiven Werten hin etwas gro¨ßer werden. Ionen, die mit
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Abbildung 3.13: Darstellung der Flugzeit in Abha¨ngigkeit von der Startposition
relativ zur Mitte des Repellers fu¨r die Testionen mit Masse 200
Da. Die Oberfla¨che des Repellers befindet sich am unteren Rand
der Abbildung, die Flugrichtung der Ionen ist in Richtung der
y-Achse. Die Position des Drahtes entspricht etwa dem oberen
Rand der Abbildung.
positiven Positionswerten senkrecht zur Flugrichtung starten, fliegen sozusagen in
der
”
Innenkurve“ , werden also in Abb. 3.10 im oberen Bereich der Ionenquelle er-
zeugt. Die Unterschiede die bei Positionsunterschieden senkrecht zur Flugrichtung
auftreten, sind vermutlich durch die verschiedenen Flugbahnen im anisotropen
Feld des Reflektors zu erkla¨ren. Was auch zu den Flugzeitunterschieden fu¨hren
kann, ist die Verkippung des Ionenpakets am Ortsfokus. Die Ausdehnung des Io-
nenpakets am Ortsfokus betra¨gt in Flugrichtung etwa 75 µm und ist nicht sehr
von der Position der Ionen senkrecht zur Flugrichtung abha¨ngig, aber natu¨rlich
ist die Ortsfokus-Linie um 0.8◦ gegenu¨ber dem Gitter geneigt, was zu den etwas
gro¨ßeren Flugzeitunterschieden auf einer Seite der Ionenquelle fu¨hren kann.
Insgesamt ist das Verhalten der Simulation fu¨r diese Testionen sehr zufrieden-
stellend, wenn man bedenkt, dass hier ein relativ großes Volumen zur Ionisierung
angenommen wurde. Die Auflo¨sung bei REMPI sollte nach diesen Untersuchun-
gen wegen des viel kleineren Ionisierungsvolumen noch um einiges ho¨her liegen
als hier berechnet.
Ein Problem, das bisher noch nicht beru¨cksichtigt wurde, ist die Geschwindig-
keitsverteilung der Ionen zum Ionisierungszeitpunkt. Wenn die Ionen keine Vor-
zugsrichtung haben, sondern in alle Richtungen die gleiche Geschwindigkeitsver-
teilung, tritt das in Abschnitt 2.3 beschriebene Pha¨nomen der
”
turn-around time“
auf, wodurch die Flugzeitunterschiede stark erho¨ht werden. Fu¨r Ionen mit Masse
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Abbildung 3.14: Bereich mit Flugzeitunterschieden von <1ns fu¨r Reflektor-
Gitter-Absta¨nde von 66, 67 und 68 mm.
200 Da und einer kinetischen Energie von 0.1 eV betra¨gt die Verzo¨gerung etwa 25
ns, was die Auflo¨sung bereits von 630 auf etwa 150 senkt. Auch eine Auflo¨sung
von 150 ist noch akzeptabel fu¨r Gasuntersuchungen, bei denen meist Stoffe mit
Massen von weniger als 200 Da von Interesse sind. Auf lange Sicht sollte aber
angestrebt werden, das Einlasssystem so zu gestalten, dass die Probe als Moleku-
larstrahl in die Quelle gebracht wird, da die Leistung des Gera¨tes dadurch stark
gesteigert werden ko¨nnte. Die Auflo¨sung sollte sich etwas steigern lassen, wenn die
Spannungen an Quelle und Reflektor angehoben werden. In der Simulation ergibt
sich durch eine Verdoppelung aller Spannungen eine Steigerung der Auflo¨sung
von 150 auf etwa 180. Eine andere Maßnahme zur Auflo¨sungsverbesserung wa¨re
eine gepulste Extraktion, die aber wieder mit erho¨htem technischen Aufwand ver-
bunden wa¨re. Von dieser Maßnahme wurde zuna¨chst Abstand genommen, da die
Vera¨nderung des Einlasssystem fu¨r einfacher und effizienter erachtet wird, be-
sonders da bei der Verwendung von Geschwindigkeitsfokussierung durch gepulste
Extraktion die Ortsfokussierung verloren geht, die bei Ionisation aus der Gasphase
besonders wichtig ist.
Da das Gera¨t zuna¨chst mit effusivem Einlasssystem realisiert wurde, wurde
auch die Abha¨ngigkeit der Flugzeit vom Startwinkel der Ionen bei Anfangs-
energien von 0.1 eV untersucht. Wie in Abbildung 3.15 zu sehen ist, treffen
nicht alle Ionen am Detektor auf. Nur die Ionen, die in einem Kegel mit etwa
70◦ O¨ffnungswinkel um die Symmetrieachse der Quelle starten, ko¨nnen am De-
tektor nachgewiesen werden. Dies gilt sowohl fu¨r Ionen, die in positive (ohne
turn-around) als auch in negative Richtung (mit turn-around) starten. Bei ei-
ner gleichma¨ßigen Verteilung der Startwinkel gelangen also etwa 20 Prozent aller
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Abbildung 3.15: Abha¨ngigkeit der Flugzeit vom Startwinkel der Ionen bei
0.1 eV Anfangsenergie und 900 Volt Repellerspannung (Reflektor
1000 V).
Ionen auf den Detektor. Bei einer Verdoppelung der Spannungen in Quelle und
Reflektor erweitert sich der Anteil der auf den Detektor treffenden Ionen bei sonst
gleichen Bedingungen auf etwa 43 Prozent. Der O¨ffnungswinkel des Kegels betra¨gt
ca. 110◦. Auch die Flugzeitunterschiede werden bei ho¨heren Spannungen geringer
und betragen bei verdoppelter Spannung trotz gro¨ßerer Kegelo¨ffnung nur etwa
8ns fu¨r die in positive Flugrichtung startenden Ionen statt etwa 15 ns wie in Abb.
3.15.
Bei einheitlicher aber ho¨herer Anfangsenergie der Ionen, wie sie bei Bildung ei-
nes Molekularstrahls von gro¨ßeren Moleku¨len durch die nahezu vollsta¨ndige Um-
wandlung der inneren Energie in kinetische Energie entstehen ko¨nnen, a¨ndert sich
die Auflo¨sung des Gera¨tes nicht sehr stark. Es wurden Flugzeitunterschiede bei
0.1, 1 und 10 eV Anfangsenergie berechnet. Die Werte sind in Tabelle 3.5 zu
finden.
Die Abha¨ngigkeit der Flugzeit von der Anfangsenergie wurde durch die Simu-
lation eines Ions aus der Mitte der Ionenquelle bei verschiedenen Energien unter-
sucht. Es ergibt sich der Zusammenhang, wie er in Abbildung 3.16 dargestellt ist.
Man sieht sehr scho¨n den großen Einfluss der
”
turn-around time“. Wa¨hrend zwi-
schen -0.1 und +0.1 eV die Steigung der Kurve recht groß ist, liegt die A¨nderung
der Flugzeit im Bereich u¨ber 0.1 eV bei nur ca. 30 ns pro eV.














-0.1 9.401 7.1 662
0.1 9.375 7.4 633
1 9.346 7.3 640
10 9.256 8.8 526
Tabelle 3.5: Flugzeitunterschied und Auflo¨sung bei verschiedenen einheitlichen
Anfangsenergien der Testionen in min31.
Abbildung 3.16: Flugzeit eines Ions aus der Mitte der Quelle bei verschiedenen
Anfangsenergien.
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Abbildung 3.17: Flugzeitunterschiede in Abha¨ngigkeit von der Startposition der
Ionen in der Quelle bei Verwendung eines Ablenkdrahtes mit
einer Spannung von 1.5 V. Der Abstand zwischen Reflektor und
Gitter betra¨gt 68 mm.
versprechende Eigenschaften zeigt. Es ist bei Betrieb mir effusivem Einlasssystem
eine Auflo¨sung von ca. 150 zu erwarten, die hauptsa¨chlich durch den großen Flug-
zeitfehler durch die
”
turn-around time“ bedingt ist. Die Auflo¨sung wird sich in
diesem Fall auch mit REMPI wahrscheinlich nicht stark verbessern lassen, da
auch hier die
”
turn-around time“ die Auflo¨sung dominiert. Wenn allerdings ein
Molekularstrahl-Einlasssystem verwendet wird, ist eine große Auflo¨sungsverbes-
serung zu erwarten. Die Auflo¨sung wird vermutlich bei etwa 600 fu¨r LEI und
noch weit ho¨her fu¨r REMPI liegen. Aus Gru¨nden der einfachen Realisierung wur-
de trotzdem zuna¨chst nur ein effusiver Einlass gebaut.
3.6.1 Simulation des optimierten Gera¨tes mit Ablenkdraht
Um die in Abschnitt 3.5.1.1 diskutierte zweite Mo¨glichkeit, die Ionen auf den
Detektor zu lenken, zu untersuchen, wurde das oben beschriebene, optimierte
Gera¨t leicht vera¨ndert. Der Winkel der Ionenquelle wurde auf 0◦ gesetzt, die
Quelle steht also wieder konzentrisch zu Detektor und Reflektor, dafu¨r wurde in
das geerdete Rohr des Detektors ein -in der Simulation unendlich du¨nner- Draht
eingesetzt. Ein Bild dieses Aufbaus und eine Darstellung der Flugbahnen der
Ionen ist bereits in Abbildung 3.11 zu sehen.
Mit diesem Aufbau wurden die gleichen Tests durchgefu¨hrt, wie mit dem Gera¨t
mit verkippter Quelle. Der Potentialverlauf im Reflektorbereich kann sich bei
dieser Modifikation nicht gea¨ndert haben, da die A¨nderungen nur im davon abge-
trennten Quellenbereich stattgefunden haben, da sich aber die Flugbahn der Ionen
durch den Reflektor a¨ndert, kann sich auch die Energiekorrektur vera¨ndern.
Die Flugzeitunterschiede in Abha¨ngigkeit von der Startposition in der Ionen-
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Abbildung 3.18: Bereich mit Flugzeitunterschieden von <1ns fu¨r Reflektor-
Gitter-Absta¨nde von 66, 67 und 68 mm bei Verwendung eines
Ablenkdrahts mit einer Spannung von 1.5 V.
quelle sind in Abbildung 3.17 dargestellt. Im Vergleich mit Abbildung 3.13 vera¨n-
dert sich die Lage des Minimums nur wenig. Die Abha¨ngigkeit der Flugzeit von
der Startposition wird aber bei dieser Konstruktion gro¨ßer. Dadurch wird der ma-
ximale Flugzeitunterschied der betrachteten Ionen gro¨ßer. Ein weiterer Einfluss,
der den Flugzeitunterschied vergro¨ßert, ist die asymmetrische Lage des Minimums
im Feld der Testionen. Wie schon oben beobachtet, kann die Lage des Minimums
durch Vera¨nderung des Reflektor-Gitter-Abstandes verschoben werden. Bei Ver-
gro¨ßerung des Reflektor-Gitter-Abstandes auf 68 mm, wie in Abbildung 3.18 dar-
gestellt, wird das Minimum auf ca. 1.1 mm Abstand vom Repeller verschoben und
damit fast exakt in die Mitte der Ionenquelle. In diesem Fall ist der maximale
Flugzeitunterschied am kleinsten und liegt bei etwa 9 ns.
Die Auflo¨sung wird bei der Verwendung des Ablenkdrahtes etwas gesenkt, wie
man an den gro¨ßeren Flugzeitunterschieden erkennt. Das liegt vermutlich daran,
dass die Ionen unter einem gro¨ßeren Winkel abgelenkt werden mu¨ssen, da die
Ablenkung etwas spa¨ter erfolgt.
Interessant ist das Verhalten des Gera¨ts bei verschiedenen Startwinkeln der
Ionen. Bei dem Aufbau mit gekippter Quelle wurde beobachtet, dass nicht alle
Startwinkel die Ionen auf den Detektor treffen lassen. Das Problem ist bei dem
Aufbau mit Ablenkdraht nicht mehr vorhanden, wie in Abbildung 3.19 dargestellt
ist. Bis zu einer Startenergie von 0.25 eV treffen alle Ionen, die in der Mitte der
Ionenquelle mit beliebigem Anfangswinkel starten, auf den Detektor. Dies ist
wahrscheinlich der gro¨ßte Vorteil des Aufbaus mit Ablenkdraht.
Das Verhalten der Flugzeit bei verschiedenen Anfangsenergien ist bei dem Auf-
bau mit Ablenkdraht exakt analog dem Verhalten des Gera¨ts mit gekippter Ionen-
quelle. Nur die absoluten Flugzeiten sind bei der Verwendung des Ablenkdrahts
gro¨ßer, was aber am la¨ngeren Abstand zwischen Reflektor und Gitter liegt.
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Abbildung 3.19: Abha¨ngigkeit der Flugzeit vom Startwinkel der Ionen bei 0.1
eV und 0.25 eV Anfangsenergie und 900 V Repellerspannung.
Ionisationsort: 1.1 mm vom Repeller entfernt in der Mitte der
Ionenquelle.
Insgesamt ist das Verhalten des Gera¨ts mit Ablenkdraht sehr a¨hnlich dem an-
deren Aufbau. Die Auflo¨sung wird -vermutlich durch den gro¨ßeren Ablenkwinkel
der Ionen- herabgesetzt, dafu¨r wird aber der akzeptierte Winkelbereich stark ver-
gro¨ßert. Besonders in dem Fall des effusiven Einlasses ist die Auflo¨sung sowieso
durch den
”
turn-around“ Effekt begrenzt und nicht durch den Ortsfehler der Io-
nen. Daher u¨berwiegen in diesem Fall die positiven Auswirkungen des Aufbaus
mit Ablenkdraht.
Die mechanische Realisierung des hier simulierten Gera¨tes ist leider nicht so
einfach, da die Aufha¨ngung des Drahtes nur sehr wenig Platz beno¨tigen darf. Io-
nen, die mehr als 0.5 mm vom Draht entfernt fliegen, werden nicht mehr genu¨gend
abgelenkt, um auf den Detektor zu treffen. Die Stirnfla¨che der Aufha¨ngung sollte
also diesen Bereich mo¨glichst nicht u¨berdecken. Außerdem muss die Spannungs-
versorgung des Drahtes abgeschirmt sein, um ungewollte Ablenkung zu verhin-
dern. Vielleicht ko¨nnte das Problem mit einer sehr steifen, du¨nnen Abschirmung,
die auch zugleich als mechanische Aufha¨ngung dient, gelo¨st werden. Aus diesen
hauptsa¨chlich technischen Gru¨nden wurde der Aufbau bisher noch nicht realisiert.
3.7 mechanische Realisierung
Die mechanische Planung dieses Gera¨tes wurde zum gro¨ßten Teil von Herrn M.
Karstens durchgefu¨hrt, der auch die technischen Zeichnungen anfertigte. Die Teile
wurden zum u¨berwiegenden Teil in der feinmechanischen Werkstatt der Dra¨ger
Werke angefertigt, einige wurde jedoch auch in der hauseigenen Werkstatt herge-
stellt. Eine technische Zeichnung des Gesamtgera¨tes und ein Foto der noch nicht
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zusammengebauten Einzelteile sind in Anhang A.3 und Anhang A.4 zu finden.
3.7.1 Geha¨use
Das Geha¨use des Spektrometers wurde aus nicht, wie urspru¨nglich geplant, aus ei-
nem Standardrohr gefertigt, sondern aus vollem Material gedreht. Der Vorteil die-
ses Verfahrens ist, dass alle Flansche auch direkt aus dem Material gefertigt wer-
den ko¨nnen und nicht als extra Bestandteil von außen angesetzt werden mu¨ssen.
Alle elektrischen Durchfu¨hrungen wurden durch den vorderen Flansch gefu¨hrt, an
dem auch die Quelle aufgeha¨ngt wurde. Im Quellenbereich wurden an den Seiten
zwei Quarzfenster mit 40 mm Durchmesser eingebaut. Auf der Oberseite wurde
ein Anschluß zur Vakuummessung eingeplant und an der Unterseite wurde der
Flansch fu¨r die Turbomolekularpumpe angebracht. Der hintere Teil des Geha¨uses
wurde außen rund gedreht und teilweise mit einem Feingewinde versehen. Auf
das Feingewinde wurde ein Gewindering gesetzt, der als Verstelleinrichtung fu¨r
den dosenartigen hinteren Abschluß des Gera¨tes dient. In der verstellbaren Dose
befindet sich innen der Reflektorteller, der damit also einen variablen Abstand
zum Gitter vor dem Detektor einnehmen kann.
Der vordere Flansch beinhaltet außer der Mikrometerschraube zum Verkip-
pen der Quelle und der zentrischen Durchfu¨hrung fu¨r die Einlasskapillare noch
5 elektrische Durchfu¨hrungen fu¨r Detektor und Quelle. Die hintere Abschlußdose
beinhaltet eine elektrische Durchfu¨hrung fu¨r den Reflektorteller und eine Mikro-
meterschraube zum Verkippen des Reflektortellers.
3.7.2 Quelle
Die Quelle wurde auf einer Grundplatte aufgebaut, die zweipunktgelagert und von
außen mit einer Mikrometerschraube verstellbar ist. In die Grundplatte wurden
vier Kunststoff-Gewindestangen eingeschraubt. Auf diese wurden Keramikhu¨lsen
als Abstandhalter aufgesetzt und zwischen die Hu¨lse die drei Elektroden der Quel-
le positioniert. Diese Art des Aufbaus ist bewa¨hrt und gewa¨hrt große Flexibilita¨t
bei mo¨glichen A¨nderungen der Quellengeometrie, da nur neue Distanzhu¨lsen ge-
fertigt werden mu¨ssen.
3.7.3 Reflektor
Der Reflektor wurde auf einer zweipunktgelagerten, verstellbaren Halterung an-
gebracht, die an der hinteren Wand des Gera¨tes befestigt wurde. Die Position des
Reflektors wurde dadurch verstellbar gemacht, dass der gesamte hintere Bereich




Der Detektor wurde als Einheit gekauft und unvera¨ndert eingesetzt. Die Befesti-
gung des Detektors erfolgte u¨ber vier Kunststoffgewindestangen direkt auf dem
vorderen Flansch, so dass die Position des Detektors durch Verstellen der Quelle
nicht gea¨ndert wird. Zwischen die ersten Elektroden wurde ein Tantaldraht einge-
setzt. Dazu wurde mittig in zwei diagonal gegenu¨berliegende Keramikhu¨lsen ein
kleines Loch gebohrt und der Draht durch diese Lo¨cher gefa¨delt und leicht ge-
spannt. Der Draht verla¨uft dadurch diagonal und mittig durch die erste Beschleu-
nigungsstufe. Alle elektrischen Anschlu¨ssen fu¨r Elektroden und Draht wurden mit
Silberdraht ausgefu¨hrt, der in Glasro¨hrchen verlegt wurde. Das Trenngitter zwi-
schen Detektor und Reflektorbereich wurde in eine Elektrodenplatte eingeklebt,
die auf der Grundplatte des Detektors mit vier Metallstangen angebracht wurde
(in Zeichnung und Foto nicht gezeigt).
3.7.5 optischer Aufbau
Da Tantal eine Elektronenaustrittsarbeit von etwa 4.25 eV [63] besitzt, kann eine
Elektronenerzeugung durch einen Ein-Elektronen-Prozess nur bei Wellenla¨ngen
kleiner als ca. 292 nm stattfinden. Anfa¨ngliche Versuche, eine Elektronenerzeu-
gung durch einen Zwei-Elektronen-Prozess mit einem N2-Laser zu bekommen,
schlugen fehl, da nicht genug Leistung zur Verfu¨gung gestellt werden konnte.
Als Lasersystem wurde daher das im Arbeitskreis vorhandene MOPO (Master-
Oscillator-Power-Oscillator) System von Spectra Physics genutzt. Das MOPO Sy-
stem ist ein Nd:YAG gepumptes, in weiten Wellenla¨ngenbereichen durchstimmba-
res Lasersystem, das nichtlineare Effekte in β-Bariumborat (BBO) Kristallen zum
Durchstimmen ausnutzt. (Spectra Physics Quanta Ray, Pro 230 (Nd:YAG), MO-
PO 790, FDO-900 Frequenzverdopplereinheit). Durch den großen zuga¨nglichen
Wellenla¨ngenbereich ist mit diesem Aufbau auch leicht REMPI mit verschiede-
nen Substanzen zu betreiben.
Der optische Aufbau wird in Abbildung 3.20 beschrieben. Zuna¨chst wurde ein
Referenzlaser aufgebaut und so einjustiert, dass der Strahl horizontal durch die
Mitte der Ionenquelle verla¨uft. Anschließend wurden die Prismen P1 und P2 sowie
die Linse mittig in den Referenzstrahl eingebaut. Das Prisma P2 und die Linse
sind gemeinsam auf einem Verschiebetisch angebracht, so dass der Fokus des La-
sers etwas neben den Draht gesetzt werden kann, ohne die Lage des Fokus aus der
Mitte der Ionenquelle zu nehmen. Mit einem zweiten Verschiebetisch, der auf dem
ersten angebracht ist, kann die Linse und damit die Lage des Fokus senkrecht zur
Flugrichtung der Ionen verschoben werden. Nachdem alle optischen Bauteile po-
sitioniert waren, wurde der UV-Laserstrahl mit dem Referenzstrahl zur Deckung
gebracht. Die Lage des Fokuspunktes wurde bei geo¨ffnetem Gera¨t grob per Au-
genmaß in die Mitte der Quelle eingestellt. Die Feinjustage erfolgte schließlich
nach Signalintensita¨t und -auflo¨sung. Die Fokussierung des Lasers auf den Draht
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Abbildung 3.20: optischer Aufbau des Mini-ToF-MS
konnte auch sehr gut anhand der Abbildung des Drahtes am Austrittsfenster
nachvollzogen werden. Bei maximaler Bildgro¨ße, war der Strahldurchmesser am
Ort des Drahtes am kleinsten.
Im Meßbetrieb wurde vor den Referenzlaser eine Photodiode montiert, um zum
einem den He-Ne-Laser vor der UV-Laserstrahlung zu schu¨tzen, zum anderen um
ein Triggersignal fu¨r die Messung zu erzeugen.
3.7.6 Elektronik
Die Spannungen fu¨r Quelle und Reflektor wurden mit einem Mittelspannungs-
Netzgera¨t(Fug MCN 14-1250) und einem im Hause hergestellten Spannungsteiler
hergestellt. Die Spannung fu¨r den Detektor wurde mit einem Hochspannungs-
Netzgera¨t (Fug HCN 14-3500) hergestellt. Die Signalaufnahme erfolgte mit einem
Tektroniks Oszilloskop (TDS 520) mit 500 MHz und 500 MSample/s. Getriggert
wurde auf das Ausgangssignal der Photodiode. Das Signal des Detektors wurde in
einem Vorversta¨rker (Stanford Research Systems, Model SR445) versta¨rkt bevor




Der Probeneinlass wurde mit einer Stahlkapillare von 200 mm La¨nge und 0.3
mm Durchmesser realisiert. Die Kapillare wurde mit Swagelok Verbindungen mit
einem Ballventil zum Verschließen des Einlasses und mit einem Nadelventil zum
Einstellen des Durchflusses versehen. Hinter dem Nadelventil wurde ein Beha¨lter
fu¨r die flu¨chtige Probe eingesetzt. U¨ber die Probe kann u¨ber einen Anschluß
Tra¨gergas geleitet werden. Fu¨r die hier durchgefu¨hrten Experimente wurde ent-
weder Luft oder Stickstoff als Tra¨gergas bei einem Druck von etwa 1 atm benutzt.
Das Nadelventil wurde dabei so eingestellt, dass das Vakuum nicht schlechter als
10−4 mbar wurde. Das Vakuum bei geschlossenem Ventil betra¨gt ca. 10−6 mbar.
3.8 erste Messungen
Fu¨r erste Messungen wurden Benzolspektren mit REMPI bei 258.964 nm aufge-
nommen. Die Laserleistung bei dieser Wellenla¨nge betrug etwa 2 mJ pro Puls,
die Pulsla¨nge bei diesem Lasersystem ist etwa 10 ns. Die Laserleistung entspricht
also etwa 2 · 105 Watt.
3.8.1 REMPI
Fu¨r die resonante Multiphotonen-Ionisation wurde der Laser zwischen Draht und
Repeller etwa auf halber Strecke fokussiert. Die Laserleistung wurde dadurch ein-
gestellt, dass mit einer Irisblende die a¨ußeren Teile des Laserstrahls ausgeblendet
wurden. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass der Laserfokus ebenfalls kleiner
werden sollte, wenn nur ein kleiner Bereich in der Mitte der Linse genutzt wird,
da Linsenfehler weniger hervortreten. Ein beispielhaftes Spektrum von Benzol ist
in Abb. 3.21 zu sehen.
Bei der Optimierung des Gera¨tes wurde beobachtet, dass die optimalen Span-
nungseinstellungen nicht exakt bei den vorausberechneten Werten lagen, sondern
ein optimales Verha¨ltnis von Gesamtspannung zu Spannung in der ersten Be-
schleunigungsstrecke von etwa 0.28 (gegenu¨ber rechnerisch 0.25) gefunden wurde.
Dies ko¨nnte darauf hindeuten, dass der Fokus des Lasers nicht genau in der Mit-
te der Strecke zwischen Draht und Repeller lagt, sondern etwas in Richtung des
Repellers verschoben.
Durch A¨nderung der Gesamtbeschleunigungsspannung wurde die Form des
elektrischen Feldes im Reflektorbereich getestet. Da die Startbedingungen der
Ionen dabei nicht gea¨ndert werden, ist die Halbwertsbreite der Peaks ein Maß
dafu¨r, wie gut die Energiekorrektur des Reflektors im Bereich der aktuellen Be-
schleunigungsspannung ist. Die Unterschiede in der Flugzeit zeigen wie gut die
Energiekorrektur u¨ber den gesamten Energiebereich sind. In Abbildung 3.22 sind
die Flugzeitunterschiede relativ zu Ionen mit einer Beschleunigungspannung von
900 Volt dargestellt. In der gleichen Abbildung wurden die simulierten Werte
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Abbildung 3.21: REMPI Benzolspektrum bei 258.964 nm. Reflektorspannung
1000 Volt, Gesamtbeschleunigungsspannung 850 Volt, Draht-
spannung 724 Volt, Spannungsdifferenz in der ersten Beschleu-
nigungsstrecke 126 Volt, Detektorspannung 1520 Volt. Die
Auflo¨sung liegt bei ca. 232 mit FWHM Definition.
fu¨r Flugzeitunterschiede bis zum Ortsfokus und fu¨r Flugzeitunterschiede bis zum
Detektor dargestellt. Wie man erkennt, sind in der Simulation die Flugzeitun-
terschiede zum gro¨ßten Teil auf die unterschiedliche Flugzeit bis zum Ortsfokus
zuru¨ckzufu¨hren. Die Flugzeit durch den Reflektor ist anna¨hernd konstant. Wie
man sieht ist die experimentelle Kurve sehr viel steiler, als die theoretisch ge-
fundene. Es wird vermutet, dass dieses Verhalten auf ein noch nicht optimal ein-
gestelltes Feld des Reflektors zuru¨ckzufu¨hren ist. Dies ist gut mo¨glich, wenn die
Auflo¨sung durch die
”
turn-around“ Zeit begrenzt wird, da in diesem Fall die Ge-
samtauflo¨sung des Gera¨tes nur wenig auf die genaue Form des elektrischen Feldes
im Reflektor reagiert. Eine Optimierung der Reflektoreinstellung durch Variation
der Beschleunigungsspannung wurde durchgefu¨hrt. Dazu wurde der Reflektorab-
stand, gemessen in Umdrehungen des Einstellringes, vera¨ndert und zu jeder Ein-
stellung die Flugzeit der Ionen bei Beschleunigungsspannungen von 1000 und 800
Volt gemessen. Es wurde festgestellt, dass die Flugzeitunterschiede mit geringe-
rem Reflektor-Detektor Abstand abnehmen und am Anschlag minimal sind. Die
gewa¨hlten Spannungen beschleunigen die Ionen vom Referenzpunkt in der Mitte
zwischen Draht und Repeller mit Energien von ca. 950 bzw. 760 eV. In der Simu-
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Abbildung 3.22: Experimentelle und simulierte Flugzeitunterschiede fu¨r Benzolio-
nen (78 Da) bei Variation der Beschleunigungsspannung vor der
Abstandsoptimierung. Die gestrichelten Kurven zeigen simulier-
te Werte, die obere Kurve zeigt Flugzeitunterschiede (zeitliche
Signalbreite) am Detektor, die untere am Ortsfokuspunkt.
lation betra¨gt der Flugzeitunterschied fu¨r diese Einstellungen etwa 180 ns sowohl
zum Ortsfokus als auch bis zum Detektor. Die analytische Berechnung der Flug-
zeitunterschiede mit Gleichung 2.13, 2.22 und 2.24 bis zum Ortsfokuspunkt ergibt
ebenfalls knapp 180 ns Flugzeitdifferenz. Außerdem sind die absoluten Flugzeiten
der Ionen bei optimaler Einstellung sehr nahe an den berechneten Flugzeiten in
der Simulation. Die Messwerte sind in Abbildung 3.23 zu sehen. Hier sind auch
die simulierten Werte eingezeichnet. Die Eigenschaften des simulierten Gera¨tes
sind bei ca. 11 Umdrehungen erreicht.
Bei der neuen Reflektorposition wurde der Einfluss des Verkippungswinkels des
Reflektors untersucht. Es ergab sich hierbei kein signifikanter Einfluss des Winkels
auf die Flugzeit. Die Auflo¨sung des Gera¨tes wurde durch das Vera¨ndern des Win-
kels ebenfalls nicht signifikant vera¨ndert (Daten nicht gezeigt). Dieses Verhalten
deutet darauf hin, dass auch der Einfallswinkel der Ionen auf den Detektor nicht
der die Auflo¨sung begrenzende Einfluss ist. Wie nach diesen Ergebnissen nicht
anders zu erwarten, hat auch der Winkel der Quelle zum Reflektorbereich keinen
signifikanten Einfluss auf das Verhalten des Gera¨tes.
77
3 Mini-Tof
Abbildung 3.23: Flugzeitunterschiede und absolute Flugzeiten fu¨r Benzolionen
(78 Da), die mit 1000 Volt bzw. 800 Volt Spannung am Repeller
beschleunigt werden. Die waagerechten Striche bezeichnen die in
der Simulation gefundenen Werte.
3.8.2 Laser EI
Fu¨r die Laser-Elektronen-Ionisation mit dem Mini-ToF-MS wurde der Laserstrahl
einfach auf den Draht gelenkt und etwas defokussiert, um die thermische Bela-
stung des Drahtes klein zu halten. Als Laser wurde bei ersten Versuchen ein
frequenzverdreifachter Nd:YAG Laser benutzt, der eine Wellenla¨nge von 355 nm
liefert. Unter diesen Bedingungen ist das Herauslo¨sen eines Elektrons aus dem
Draht ein Zweiphotonenprozess, weswegen mit relativ hohen Photonenflu¨ssen ge-
arbeitet werden musste. Unter diesen Bedingungen ist das gro¨ßte beobachtete Si-
gnal immer auf abgetragenes Metall aus dem Draht zuru¨ckzufu¨hren. Es konnten
immer Ta (181 Da), TaO (197 Da) und TaO2 (213 Da) beobachtet werden. Nach
dem Erscheinungsbild der Spektren sind die Ionisierungsbedingungen sehr
”
hart“
bei dem derzeitigen Aufbau. Es konnten keine Moleku¨lpeaks von Ethanol, Benzol
oder Toluol nachgewiesen werden. In Abbildung 3.24 ist das LEI-Spektrum von
Aceton zu sehen, bei dem der Moleku¨lpeak auftritt. Die Auflo¨sung bei LEI Betrieb
mit 355 nm ist deutlich schlechter als bei REMPI, worauf dies zuru¨ckzufu¨hren ist,
ist nicht ganz klar.
Nach Simulation liegen die Flugzeiten der Elektronen bis zum Repeller, auf den
sie auftreffen, bei etwa einer halben Nanosekunde. Das Volumen das mit Elektro-
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Abbildung 3.24: Massenspektrum von Aceton im LEI Betrieb mit 355 nm (evtl.
verunreinigt mit Benzol, Toluol, Ethanol). Im oberen Bereich
finden sich Ta, TaO und TaO2.
nen gefu¨llt wird, hat am Repeller einen Durchmesser von etwa einem Millimeter
und ist 1.3 Millimeter lang. Mit diesen Vorgaben liefert die Simulation nicht die
beobachtete Halbwertsbreite des Acetonpeaks von etwa 100 ns. Es wird vermu-
tet, dass der Prozess des Elektronen-Herauslo¨sens unter diesen Bedingungen einen
thermischen Anteil hat und daher sehr viel la¨nger dauert als angenommen.
Diese Vermutung wird dadurch unterstu¨tzt, dass die Auflo¨sung der LEI Spek-
tren besser ist, wenn die Elektronenerzeugung mit einer Wellenla¨nge von 266 nm
geschieht. Ein Spektrum von Benzol ist in Abbildung 3.25 zu finden. Hier betragen
die Peakbreiten auf halber Ho¨he etwa 25 ns, was einer Auflo¨sung von ca. 120 bei
Masse 78 entspricht. Die kleinen Unterschiede in der Peakbreite, die zu der, ver-
glichen mit REMPI Spektren, schlechteren Auflo¨sung fu¨hren, ko¨nnen wahrschein-
lich zum gro¨ßten Teil auf das gro¨ßere Ionisationsvolumen zuru¨ckgefu¨hrt werden.
Es wird vermutet, dass auch bei dieser Betriebsart eine starke Verbesserung der
Auflo¨sung bei Benutzung eines Molekularstrahls eintritt.
3.9 Verbesserungen
Das hier vorgestellte miniaturisierte Time-of-Flight Massenspektrometer verha¨lt
sich bereits in vielen Aspekten befriedigend. So werden im REMPI Betrieb etwa
die Auflo¨sungen erreicht, die auch mit Hilfe der Simulation vorausgesagt wurden.
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Abbildung 3.25: Massenspektrum von Benzol im LEI Betrieb mit 266 nm. Im
oberen Bereich finden sich Ta, und TaO. Die Auflo¨sung bei 78
Da betra¨gt ca. 120.
Im Falle des Benzols ließen sich auch relativ kleine Mengen Analyt sicher nach-
weisen. Probleme liegen besonders in der langen Zeit, die zwischen zwei Proben
gewartet werden muss, bis das vorherige Signal abgeklungen ist. Dies ist ein Pro-
blem des effusiven Einlasses. Die Auflo¨sung und damit verbunden die Sensitivita¨t
des Systems sollte durch Vera¨nderung des Einlasssystem ebenfalls noch verbessert
werden ko¨nnen.
Weitere Unzula¨nglichkeiten liegen im verwendeten Lasersystem, das in keiner
Weise als miniaturisiert bezeichnet werden kann. Fu¨r spa¨ter Anwendungen im mo-
bilen Einsatz muss hier eine kleinere Lichtquelle gefunden werden, die festfrequent
oder –bevorzugt– durchstimmbar ist.
3.9.1 Einlasssystem
Insbesondere am Einlasssystem scheinen viele sinnvolle und effektive Verbesserun-
gen mo¨glich. Das Problem mit den langen Karenzzeiten zwischen den Messungen
liegt sicher an dem relativ großen Totvolumen im Einlasssystem. Da das Absperr-
ventil am Ende der Kapillare angebracht ist, muss die gesamte Kapillare und der
Raum zwischen Absperrventil und Nadelventil erst vom Analyten evakuiert wer-
den, bevor das Signal ganz verschwindet. Ein erster Lo¨sungsansatz war, die La¨nge
der Kapillare zu verringern um dadurch das Totvolumen etwas zu verkleinern. Ein
Problem bei diesem Vorgehen ist, dass die Drosselwirkung der Kapillare verrin-
gert wird und damit die Einstellung eines angemessenen Gasflusses schwieriger
wird, da sich das Nadelventil nicht so fein einstellen la¨sst. Außerdem liegt das
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gro¨ßte Analytreservoir vermutlich in dem Raum zwischen den beiden Ventilen.
Eine bessere Lo¨sung wa¨re der Umbau des Einlasssystem, so dass ein Molekular-
strahl erzeugt wird. Ein Problem ergibt sich dabei in den kleinen Ausmaßen des
Gera¨tes. Ein u¨bliches gepulstes Ventil mu¨ßte außen an das Gera¨t angesetzt wer-
den. Da die Frontplatte des Gera¨tes aber schon fu¨r sehr viele Durchfu¨hrungen ge-
nutzt wird, sind gro¨ßere Platzprobleme vorauszusehen. Auch ein seitliches Aufset-
zen des Einlasssystem ist nicht ohne gro¨ßere technische Vera¨nderung des Gera¨tes
durchzufu¨hren, da hier die Fenster fu¨r den Laser bzw. der Vakuummesskopf ange-
bracht sind. Da auch die obere Bohrung nicht zentral u¨ber der Quelle angebracht
ist, wird wohl das Geha¨use zum Umru¨sten des Einlasssystem stark vera¨ndert
werden mu¨ssen.
Die Umstellung des Einlasssystem wird also eine Menge technischer Probleme
aufwerfen, wird aber mit gro¨ßter Wahrscheinlichkeit zu einer starken Auflo¨sungs-
verbesserung durch Eliminierung der
”
turn-around time“ fu¨hren. Dadurch sollte
sich auch eine Verbesserung der Sensitivita¨t ergeben, da der Ionenfluss zur Auf-
treffzeit durch die Konzentration auf eine kleinere Zeitspanne gro¨ßer wird. Au-
ßerdem sollte sich durch gepulsten Einlass und Vermeidung von Totvolumina das
Problem der Karenzzeiten stark verbessern lassen. Der gepulste Einlass hat wei-
terhin den Vorteil dass damit die beno¨tigte Probenmenge verringert wird, da nur
zu der eigentlichen Messung Probe eingelassen wird. Dadurch wird natu¨rlich auch
das Vakuumsystem entlastet und das erreichte Endvakuum wird sicher verbessert.
3.9.2 Ionisierung
Das Verhalten des Gera¨tes bei REMPI scheint bereits jetzt nicht verbesserungs-
bedu¨rftig. Das Verhalten bei LEI ist allerdings noch nicht ganz verstanden. Die
Auflo¨sung entspricht in etwa der erwarteten Auflo¨sung, wenn die Ionisierung auf
der gesamten Strecke zwischen Draht und Repeller stattfindet. Wenn das der Fall
ist, sollten die Elektronen, die in der Na¨he des Repellers erst Ionisieren, aber etwa
100 eV Energie besitzen und insbesondere auch das Tra¨gergas N2 ionisieren. Das
ist aber in den Spektren nicht immer zu sehen. Diese Ungereimtheit konnte noch
nicht endgu¨ltig gekla¨rt werden.
Wenn die Ionisation wirklich auf der gesamten Strecke zwischen Draht und
Repeller stattfindet, kann das Verhalten des Gera¨tes mo¨glicherweise verbessert
werden, wenn der Abstand weiter verkleinert wird. Dazu kann der Draht in seiner
Position vera¨ndert werden oder der Repeller na¨her an den Rest der Ionenquelle
geschoben werden. Da man allerdings auch mit REMPI in der Referenzebene
ionisieren mo¨chte, gibt es nur einen Spielraum von ca. einem Millimeter, um
den der Repeller verschoben werden kann, bzw. etwa 0.5 mm um die der Draht
na¨her an den Repeller geschoben werden kann. Die A¨nderung ist mit relativ wenig





Es sind U¨berlegungen in Gange, den verwendeten Laser durch ein anderes Laser-
system auszutauschen.
3.9.4 Reflektor
Es scheint in der aktuellen Situation keinen Sinn zu ergeben, den Reflektorbe-
reich des Gera¨tes zu vera¨ndern, da die Auflo¨sung nicht durch das Verhalten des
Reflektors begrenzt wird, sondern wahrscheinlich durch die Anfangsbedingungen
der Ionen. Bevor nicht diese Probleme behoben sind, ist eine A¨nderung des Re-
flektoraufbaus nicht angebracht. Natu¨rlich ko¨nnten in der Simulation andere Re-
flektorgeometrien ausprobiert werden, um eventuell noch bessere Feldgeometrien
zu erzeugen.
Durch den Aufbau des hier realisierten Gera¨ts ko¨nnten neue Reflektorteller
sehr einfach eingesetzt werden. Wenn also die Auflo¨sung durch Vera¨nderung an
anderer Stelle durch die Energiekorrektur des Reflektors begrenzt werden sollte, so
ko¨nnten neu konstruierte Reflektoren leicht ausprobiert werden. Es wird allerdings
bezweifelt, dass sich die Notwendigkeit dazu ergeben wird.
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4 Aufbau eines MALDI-ToF-MS
Als zweites Aufbauprojekt dieser Arbeit sollte ein leicht modifiziertes MALDI
Flugzeitmassenspektrometer gebaut werden, das die Option besitzt, entlang der
Flugbahn der Ionen einen Laserstrahl einzukoppeln. Mit diesem Gera¨t sollen Pho-
tofragmentierungen der bei dem MALDI Prozess gebildeten Ionen untersucht
werden. Im Rahmen dieser Arbeit sind jedoch keine solchen Experimente durch-
gefu¨hrt worden.
Die Quelle dieses Gera¨tes war bereits vorhanden. Es handelt sich dabei um
eine kommerziell erha¨ltliche Bruker Scout Quelle (Baujahr etwa 1995). Der Mas-
senanalysator ist der Nachbau eines Gera¨tes, das bereits in der Arbeitsgruppe
vorhanden ist [64], wobei der Reflektor neu optimiert werden musste. Die einzel-
nen Teile des Apparats werden im folgenden genauer beschrieben.
4.1 Scout Ionenquelle
Bei der Scout Ionenquelle handelt es sich um eine einstufige Ionenquelle mit ei-
ner besonders geformten Extraktor-Elektrode. Hinter der geerdeten Extraktor-
Elektrode befindet sich eine elektrostatische Linse und ein Satz Deflektor-Elek-
troden, die zum exakten Positionieren des Ionenstrahls nutzen lassen oder zum
Ausblenden von bestimmten Ionen, wie zum Beispiel Matrixsignalen. Die Ionen-
quelle besitzt einen Probentra¨ger mit 26 Probenpositionen. Der Probentra¨ger wird
von einem motorgetriebenen Stempel aus einer Schleuse mit Vorvakuum durch ein
Plattenventil in das Hauptvakuum gebracht und dort in einem Ring abgesetzt,
der mit zwei Motoren verschiebbar gelagert ist, so dass alle Probenpositionen an
den Ort des Laserfokus gefahren werden ko¨nnen.
Der verwendete N2 Laser wird u¨ber ein Fenster in das Gera¨t eingekoppelt und
durch zwei Spiegel fast senkrecht auf die Probe gelenkt. U¨ber den gleichen Licht-
weg wird die Probe auch mit Licht aus einer Halogenlampe beleuchtet. U¨ber einen
ganz analogen Lichtweg nur um 90◦ versetzt, wird die beschossene Probenposi-
tion mit einer Video-Kamera beobachtet. Das Bild der Video-Kamera wird auf
einem Bildschirm dargestellt. Der Laserstrahl kann u¨ber einen Graufilter in der
Intensita¨t abgeschwa¨cht werden. Durch A¨nderung der Linsenabsta¨nde in einem
Teleskop kann die Fokussierung des Lasers beeinflußt werden. Die Gro¨ße des La-
serstrahls wird durch Verwendung einer Irisblende beschra¨nkt. Abschwa¨chung und
83
4 MALDI-ToF
Fokussierung ko¨nnen mit Hilfe der mitgelieferten Software
”
XACQ“ eingestellt
werden, da die entsprechenden Elemente motorbetrieben sind.
Die Steuerung des Massenspektrometers erfolgt u¨ber einen OS/9 Steuercompu-
ter, der auch fu¨r die Datenaufnahme zusta¨ndig ist. Die Benutzerschnittstelle und
die Datenverarbeitung wird auf einem Sun Rechner realisiert. Auf diesem Rechner
laufen die Programme
”
XACQ “ zur Kommunikation mit dem Steuercomputer
und
”
XMASS“ zur Auswertung und Bearbeitung der Spektren. Die Steuerbefeh-
le zum Bewegen der Motoren oder zum Aufnehmen eines Spektrums werden an
den Steuercomputer weitergegeben und von diesem an die Steuerelektronik des
Massenspektrometers weitergereicht. Der Steuercomputer ist mit zwei 125 MHz
Digitalisierkarten ausgestattet, die entweder dazu genutzt werden ko¨nnen, zwei
Detektoren mit einer Zeitauflo¨sung von 8 ns auszulesen, oder einen Detektor mit
einer Zeitauflo¨sung von vier ns. Die aufgenommenen Daten werden im Aufnahme-
takt von ho¨chstens 4 Hz an den Sunrechner weitergereicht und dort dargestellt,
aufsummiert, abgespeichert und bearbeitet.
Auch die Steuerung der Hochspannungsversorgungen per Software ist vorgese-
hen, wird aber in dem derzeitigen Aufbau nicht genutzt. Die Hochspannung fu¨r
Repeller, Linsen, Reflektor und Detektor wird manuell eingestellt.
Der Probentra¨ger dient gleichzeitig als Repellerelektrode. Der elektrische Kon-
takt zur Spannungsversorgung wird u¨ber den Halterungsring hergestellt. Nach
Herstellerangaben kann eine Spannung von bis zu 30 kV an die Repellerelektrode
angelegt werden.
Die Dimensionen der Ionenquelle wurden so gut wie mo¨glich vermessen und
aus den gewonnenen Daten eine Simulation erstellt. Eine Ansicht der wichtigen
elektrostatischen Bauteile der Quelle ist in Abbildung 4.1 zu finden.
4.2 Reflektor
Der in diesem Gera¨t verwendete Reflektor hat einen gitterlosen Aufbau. Der Ver-
zicht auf Gitter bewirkt eine bessere Transmission der Ionen durch das Instru-
ment, hat aber zur Folge, dass inhomogene Felder entstehen, die eine Defokus-
sierung der Ionen senkrecht zur Flugrichtung hervorrufen. Diese Defokussierung
muss durch fokussierende Elemente in der Quelle wieder ausgeglichen werden.
Der Reflektor besteht aus 17 ringfo¨rmigen Elektroden, die drei unterschiedliche
Feldbereiche definieren. Die ersten vier Elektroden werden zur Erzeugung zweier
relativ starker (unterschiedlicher) Bremsfelder genutzt, wa¨hrend die hinteren 13
Elektroden ein relativ schwaches, lineares Reflektorfeld definieren. Dieses Reflek-
tordesign wurde bereits 1987 von Grotemeyer et al. [64] in einem Massenspek-
trometer mit REMPI Quelle und Molekularstrahl benutzt. Die Geometrie des
Reflektors wurde unvera¨ndert u¨bernommen, die optimalen Spannungswerte mus-
sten allerdings wegen der anderen Charakteristik der Quelle und der viel ho¨heren
Beschleunigungsspannungen neu berechnet werden Die genaue Geometrie ist in
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Abbildung 4.1: SimIon Darstellung der Scout Ionenquelle mit angedeutetem
Strahlengang des Lasers.
der entsprechenden Geometriedatei in Anhang B.1 zu finden. Eine von SimIon
generierte Abbildung mit A¨quipotentiallinien ist in Abbildung 4.2 zu sehen.
Wie man erkennt, sind die Felder stark inhomogen, was eine analytische Be-
handlung der Bewegung der Ionen in diesen Feldern stark erschwert. Da auch die
Abbildungseigenschaft senkrecht zur Flugrichtung eine entscheidende Rolle spielt,
kann das Verhalten des Reflektors nur sinnvoll in einer Simulation des Gesamt-
gera¨tes modelliert werden.
Das Ziel der Simulation war, optimale Spannungseinstellungen fu¨r die einzelnen
Elektroden des Reflektors zu finden. Da das Einstellen der Potentiale an den
Elektroden im fertigen Gera¨t mit Hilfe von Spannungsteilern bei den geplanten
Hochspannungswerten von bis zu 30 kV nicht mehr mo¨glich ist, oder mit sehr
großem Aufwand verbunden, mu¨ssen die Spannungen durch einen fest eingebauten
Spannungsteiler direkt im Hochvakuum definiert werden. Die Optimierung der
Spannungen wa¨hrend des Betriebes ist also nicht mo¨glich und muss durch die
Optimierung durch Simulation ersetzt werden.
4.3 Ergebnisse der Simulation
Die optimalen Spannungsverha¨ltnisse im Reflektor wurden fu¨r eine Beschleuni-
gungsspannung von 20 kV und eine Reflektorspannung von 22 kV gefunden. Dabei
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Abbildung 4.2: SimIon Darstellung des gitterlosen Reflektors mit A¨quipotentialli-
nien. Von 200 bis 1000 Volt sind die Potentiale mit einem Abstand
von 200 Volt eingetragen, danach mit einem Abstand von 1 kV.
wurden die Spannungen an zweiter und vierter Reflektorelektrode variiert. Alle
Spannungswerte fu¨r die anderen Elektroden wurden zwischen den festgelegten
Werten linear interpoliert.
Zur Optimierung der Spannungswerte wurde die Skriptsprache von SimIon
genutzt, um automatisch Spannungswerte in einem vorgegebenen Intervall an den
Reflektorelektroden und an die Linse in der Scout Quelle anzulegen. Die gro¨ßte
Flugzeitdifferenz der Ionen, die am Detektor ankommen, wurde zusammen mit
den Spannungswerten in eine Datei geschrieben. Diese Datei wurde anschließend
mit Hilfe von Origin ausgewertet. Das verwendete Programm ist im Anhang B.2
zu finden.
Zuna¨chst wurde das Verhalten fu¨r Ionen mit ausschließlich Energiefehler si-
muliert. Die Testionen wurden in der Mitte der Ionenquelle mit Energien von 0
bis 20 eV erzeugt. Das Verhalten des Reflektors reagiert nicht sehr stark auf die
Spannungseinstellungen, wie man in Abbildung 4.3 sehen kann. Die optimalen
Spannungswerte liegen im Bereich von etwa 14 kV bis 15 kV fu¨r die vierte Elek-
trode. Die Spannung an der zweiten Elektrode scheint keinen große Einfluß auf
die Eigenschaften des Reflektors zu haben. Der Wert der Linsenspannung in der
Quelle wurde ebenfalls variiert, fu¨hrte aber zu keinen signifikanten A¨nderungen
der Flugzeit (Daten nicht gezeigt).
In einem zweiten Lauf wurde das Verhalten mit Testionen aus einem ausge-
dehnten Volumen untersucht. Das verwendete Ionisationsvolumen hat eine Aus-
dehnung von 50 µm in Flugrichtung und 200µm senkrecht dazu. Die berechneten
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Tabelle 4.1: Optimale Spannungswerte fu¨r den gitterlosen Reflektor bei einer Be-
schleunigungsspannung von 22 kV.
Flugzeitunterschiede sind in Abbildung 4.4 zu finden. Wie man sieht liegen die
optimalen Werte fu¨r die Spannung an der vierten Elektrode hierbei deutlich tiefer
als fu¨r die Energieoptimierung. Bei ca. 12.85 kV ist die minimale Flugzeitdifferenz
erreicht. Die Flugzeitdifferenz ist auch von der Einstellung der Linse abha¨ngig.
Hier sind bei etwa 6.8 kV die optimalen Werte erreicht.
Schließlich wurde das Verhalten mit Testionen untersucht, die sowohl Orts- als
auch Energiefehler haben. Es wurden dazu zwei Sa¨tze Ionen in dem gleichen Ioni-
sationsvolumen wie oben erzeugt. Der erste Satz besaß keine Anfangsenergie, der
zweite Satz wurde mit 5eV Startenergie versehen. Das entspricht bei Ionen der
Masse 1000 Da einer Anfangsgeschwindigkeit von etwa 1000 m/s, einem Wert, der
etwas ho¨her als die erwartete Maximalgeschwindigkeit ist [65]. Die Ergebnisse die-
ser Rechnung sind in Abbildung 4.5 gezeigt. Die optimalen Spannung verschieben
sich nicht stark durch die zusa¨tzliche Energieverteilung. Da die Energiekorrek-
tur ein sehr flaches Minimum hat (siehe Abb. 4.3) wird die Lage des Minimums
fast ausschließlich durch die Ortsfehler bestimmt. Der Flugzeitfehler nimmt dabei
natu¨rlich zu.
Die Rechnung wurde einmal fu¨r Ionen der Masse 10 kDa mit der gleichen Start-
geschwindigkeit, also einer Anfangsenergie von 50 eV, wiederholt. Die Lage des
Minimums ist dabei immer noch im Bereich von 13 kV an der 4. Elektrode, wobei
die Spannung an der 2. Elektrode keinen großen Einfluß auf den Flugzeitfehler
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Abbildung 4.3: Ergebnisse der Optimierung der Spannungen an Elektrode 2 und
4 des Reflektors mit Ionen der Masse 1000 Da mit Startenergien
von 0 bis 20 eV. Die Startenergien sind deutlich gro¨ßer als in der
Realita¨t erwartet.
hat.
Nach den Ergebnissen vorangegangenen Simulationen wurden die optimalen
Werte fu¨r die 4. Elektrode zu ca. 12950 V bestimmt. Die Spannungswerte an der 2.
Elektrode sind innerhalb des hier simulierten Bereichs nicht sehr entscheidend fu¨r
die Flugzeitfehler. Es wurden Widerstandswerte fu¨r den Spannungsteiler berech-
net, die zu den in Tabelle 4.1 aufgefu¨hrten Spannungen fu¨hren. Die Widersta¨nde
und die an den Widersta¨nden auftretenden Verlustleistungen sind in Anhang B.3
aufgefu¨hrt.
Nach erfolgter Optimierung wurden die Eigenschaften des simulierten Gera¨tes
untersucht. Die Abha¨ngigkeit der Flugzeit von der Anfangsenergie der Ionen wur-
de ja bereits implizit bei der Optimierung untersucht. Die entsprechende Kurve
hat einen sehr flachen Verlauf und ist in Abbildung 4.6 zu sehen. Wenn man eine
Geschwindigkeitsverteilung von bis zu 1000 m/s annimmt, erha¨lt man mit dieser
Verteilung eine Auflo¨sung von ca. 2600.
Die Abha¨ngigkeit der Flugzeit von der Position des Startortes ist ebenfalls ei-
ne recht flache Funktion, wie in Abbildung 4.7 dargestellt ist. Besonders da der
Ionisierungsort bei MALDI gut definiert ist, sollte diese Verteilung keinen be-
herrschenden Einfluß auf die Auflo¨sung haben. Die Ionisation findet entweder an
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Abbildung 4.4: Ergebnisse der Optimierung der Spannungen an Elektrode 2 und
4 des Reflektors mit Ionen der Masse 1000 Da mit Startenergien
von 0 eV und einer ra¨umlichen Ausdehnung von 50 x 200 x 200
µm. Die Linsenspannung betra¨gt 6.8 kV.
der Oberfla¨che oder unmittelbar daru¨ber statt. Nach Untersuchungen des Ioni-
sationsprozesses [66] liegt das Maximum der Ionisation bei etwa 6 ns nach dem
Ionisationspuls. Bei einer Geschwindigkeit der Neutralen von bis zu 1000 m/s liegt
der Ionisationsort bei etwa 10 /mum. Der Ionisationsort ist also in Richtung der
ionenoptischen Achse bis auf etwa 10 µm definiert. Die zu erwartende Zeitdiffe-
renz dadurch liegt bei unter 1 ns. Eine entscheidendere Rolle ko¨nnte in diesem
Fall die Dicke der Probe spielen.
Wichtiger als die Abha¨ngigkeit der Flugzeit vom Ionisationsort in Flugrichtung
ist die A¨nderung der Flugzeit bei Abweichungen senkrecht zur Flugrichtung, da
der verwendete Laser eine Spotgro¨ße von ca. 150 µm hat. Es gibt also eine sehr
viel breitere Ortsverteilung senkrecht zur Flugrichtung. Wie man in Abbildung
4.8 sieht, ist die Abha¨ngigkeit nicht sehr stark. Da die Ionen eine Kurve zum
Detektor fliegen, beno¨tigen die Ionen in der
”
Aussenkurve“, also bei negativen
Werten in der Abbildung, la¨ngere Zeiten zum Detektor.
Die Flugzeit schwankt um etwa eine Nanosekunde fu¨r benachbarte Werte. Dies
ist ein Artefakt der Simulation und wird durch die ungenu¨gende Genauigkeit der
Berechnung der elektrischen Felder erzeugt. Das elektrische Feld des Reflektors
wurde nur bis zu einem Abstand von ca 22 cm vor der geerdeten Elektrode simu-
liert. In diesem Abstand findet man noch ein Potential von ca. 60 Volt (0.3% der
Gesamtspannung), das beim Austritt aus dem Array abgeschnitten wird. Hieraus
ergeben sich die plo¨tzlichen Flugzeitunterschiede. Dieser Effekt ko¨nnte vermie-
den werden, wenn das elektrische Feld des Reflektors in einem gro¨ßeren Volumen
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Abbildung 4.5: Ergebnisse der Optimierung der Spannungen an Elektrode 2 und
4 des Reflektors mit Ionen der Masse 1000 Da mit Startenergien
von 0 bis 5 eV und einer ra¨umlichen Ausdehnung von 50 x 200 x
200 µm. Die Linsenspannung betra¨gt 6.8 kV.
berechnet wu¨rde. Die entsprechende Simulation wa¨re allerdings sehr aufwendig
durch den dadurch entstehenden großen Speicherbedarf. Es wurde daher von ei-
ner Ausdehnung des Reflektorarrays abgesehen. Bei einer angenommenen Aus-
dehnung des Laserspots von 150µm erha¨lt man auch hier eine Flugzeitdifferenz
von unter 5 ns. Vermutlich ist dieser Fehler nicht der die Auflo¨sung begrenzende
Faktor.
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Abbildung 4.6: Abha¨ngigkeit der Flugzeit von der Anfangsenergie der Ionen. Be-
schleunigungsspannung 20 kV, Masse 1000 Da
Abbildung 4.7: Abha¨ngigkeit der Flugzeit vom Startort der Ionen. Beschleuni-
gungsspannung 20 kV, Masse 1000 Da
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Abbildung 4.8: Abha¨ngigkeit der Flugzeit vom Startort der Ionen senkrecht zur
Flugrichtung. Beschleunigungsspannung 20 kV, Masse 1000 Da
4.4 mechanische Realisierung
Alle technischen Zeichnungen und mechanischen Planungen fu¨r dieses Gera¨t wur-
den von Herrn Michael Karstens durchgefu¨hrt. Die Einzelteile wurden in der haus-
eigenen Werkstatt gefertigt. Abbildung 4.9 zeigt den schematischen Aufbau des
Instruments. Die vorhandene Scout Quelle wurde mit Hilfe eines U¨bergangswu¨r-
fels an ein Plattenventil und das an ein Flugrohr mit Normflansch gesetzt. Es folgt
der U¨bergang auf ein Flugrohr mit gro¨ßerem Durchmesser unter einem Winkel
von 3.5◦. Am Endflansch dieses Rohres wird der Reflektor angebracht. Der Re-
flektor ist verkippbar befestigt, so dass kleine Korrekturen noch im laufenden
Gera¨t gemacht werden ko¨nnen. Das Flugrohr zum Detektor ist wieder unter ei-
nem Winkel von 3.5◦ am quellenseitigen Flansch des großen Flugrohres angesetzt.
Alle elektrischen Durchfu¨hrungen fu¨r die Ionenquelle waren bereits vorhanden.
Ebenso waren alle beno¨tigten Fenster fu¨r Laser und Kamera bereits in der Kon-
struktion der Scout Ionenquelle vorgesehen. Die elektrischen Durchfu¨hrungen fu¨r
den Reflektor wurden durch den hinteren Flansch des Flugrohres gefu¨hrt. Die
elektrischen Durchfu¨hrungen fu¨r den Detektor wurden hinter dem Detektor am
Endflansch des Flugrohres angebracht. Das Hochvakuum wurde mit Hilfe zweier
Turbomolekularpumpen (Pfeiffer TMH 261 /Leybold Turbovac 150) erzeugt. Eine
Pumpe wurde am U¨bergangsstu¨ck angesetzt, um den Quellenbereich zu evakuie-
ren. Die andere Pumpe wurde am Hauptrohr im Bereich des Reflektors angesetzt.
Das Vorvakuum fu¨r beide Pumpen wurde mit einer Vorvakuumpumpe (Edwards
Speedivac ED 660, Endvakuum ca. 10−3 mbar) erzeugt. Die Schleuse zum
Probeneinlass wurde von einer separaten Vorvakuumpumpe (Balzers Duo2.5A,
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Abbildung 4.9: Schematischer Aufbau des MALDI Massenspektrometers. Es feh-
len das Vakuumsystem und der Laser.
2.5 m3/h) evakuiert. Der mechanische Aufbau des Reflektors ist in Anhang B.1
zu finden, der elektrische Aufbau des Spannungsteilers wird in Anhang B.3 be-
schrieben. Die Verbindungen zwischen Gera¨t und Steuerungselektronik werden in
Anhang B.5 dargestellt.
Als Lichtquelle wurde ein N2-Laser mit 337 nm Wellenla¨nge (LSI: VSL-337ND)
genutzt. Die maximale Laserenergie liegt bei etwa 120 µJ pro Schuß. Die La¨nge
eines Laserpulses betra¨gt ca. 4 ns.
Zur Spannungsversorgung wurden Fug Netzgera¨te benutzt, wie in Anhang B.4
aufgefu¨hrt. Alle nicht verwendeten elektrischen Anschlu¨sse wurden mit Hilfe von
Silberdraht geerdet, um Aufladungen im Gera¨t vorzubeugen.
Die Datenaufnahme erfolgt mit zwei schnellen Digitalisierkarten (Kanalbreite 8
ns), die in einem OS9 Rechner betrieben werden. Die Karten werden im
”
interlace
“ modus betrieben, wodurch eine Zeitauflo¨sung von 4ns erreicht wird. Die gesam-
te Steuerung des Experimentes und die weitere Auswertung der Daten erfolgt mit





XMASS“ von Bruker. Die in der Software vorgesehene
Steuerung der Hochspannungen wurde allerdings nicht verwendet. Die Einstellun-




Abbildung 4.10: Massenspektrum im Linearbetrieb. Dargestellt ist BSA+ (66
kDa) und BSA2+ (33 kDa) aus der Matrix Sinapinsa¨ure.
4.5 erste Messungen
Zur ersten Optimierung des Gera¨ts wurde zuna¨chst auf den Reflektor verzichtet
und der Detektor am Ende des Hauptrohres angebaut. In diesem linearen Aufbau
wurden Laserposition und -fokus justiert. Wie erwartet, ist die Auflo¨sung in die-
sem Betriebsmodus nicht sehr gut, der zu erreichende Massenbereich ist allerdings
groß. Es konnten zu Beispiel Messungen an bovinem Serum Albumin (BSA, Mas-
se ca. 66.4 kDa) durchgefu¨hrt werden. Bei ho¨heren Massen wird die Sensitivita¨t
vermutlich durch den Detektor stark gesenkt. Ein Beispielspektrum findet sich in
Abbildung 4.10.
Nachdem das Gera¨t im linearen Modus funktionierte, wurde der Detektor an
die eigentlich dafu¨r vorgesehene Stelle umgesetzt und der Reflektor in das Gera¨t
eingebaut. Der Umbau machte eine erneute Justage der Laserposition erforderlich,
da das Instrument nun sehr viel empfindlicher auf die genaue Lage des Lasers
reagierte.
Die Auflo¨sung im Reflektormodus steigt auf etwa 1000 bis 1500. Dies entspricht
in etwa den Herstellerangaben fu¨r das kommerzielle Bruker Reflex Gera¨t, in dem
die gleiche Quelle genutzt wird. Der Massenbereich wird dabei allerdings einge-
schra¨nkt. In Abbildung 4.11 ist ein Spektrum von Angiotensin II (1046.542 Da)
dargestellt, bei dem eine Auflo¨sung von ca. 1500 erreicht wurde.
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Abbildung 4.11: Massenspektrum im Reflektorbetrieb. Dargestellt ist Angioten-







Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Planung und der Aufbau von
Massenspektrometern beschrieben wurde, soll als letzter Abschnitt noch ein an-
wendungsbezogener Teil folgen. Dazu wurde ein Thema aus dem Grenzgebiet
zwischen physikalischer Chemie und Biochemie gewa¨hlt. Die Biochemie ist sicher
der Wissenschaftszweig, in dem die Massenspektrometrie in den letzten Jahren am
meisten an Bedeutung gewonnen hat. Das riesige Human Genome Project wa¨re
zum Beispiel ohne die Hilfe von Massenspektrometrie nicht vorstellbar gewesen.
Durch die Entschlu¨sselung des menschlichen Genoms ero¨ffnen sich aber weite-
re große Forschungsfelder. Nach der Zeit der Genomics zieht jetzt eine Zeit der
Proteomics heran. Es muss gekla¨rt werden, in welchen Fa¨llen und zu welcher Zeit
Proteine exprimiert werden und vor allem welche Funktion die Proteine in der
Zelle haben, also welche Wechselwirkung mit anderen Proteinen sie eingehen. Die
Funktion von Proteinen ist wiederum eng mit ihrer Struktur verknu¨pft. Massen-
spektrometrie ist eine vielversprechende Technik zur Lo¨sung dieser Probleme.
Die Vorteile der Massenspektrometrie liegen insbesondere in der hervorragen-
den Sensitivita¨t der Messung. Dadurch ko¨nnen Proteine noch im kleinsten Mengen
nachgewiesen werden und auch bei Konzentrationen, in denen sie in der Zelle vor-
liegen, noch untersucht werden. Das ist besonders wichtig, da es ha¨ufig schwierig
ist, große Mengen eines Proteins zu erhalten. Außerdem ko¨nnen sich Struktur
und Verhalten von Proteinen a¨ndern, wenn sie in viel ho¨heren Konzentrationen
vorliegen, als in der Zelle vorgesehen.
Der Massenspektrometrie stehen auf diesem Feld große Herausforderungen be-
vor. Es werden Methoden beno¨tigt, um mo¨glichst alle Proteine aus einem Gemisch
nachzuweisen und zu identifizieren, um nichtkovalente Proteinkomplexe nachzu-
weisen und ihre Stabilita¨t zu messen und um Struktura¨nderungen bei Proteinen









Eine gute und kurze Beschreibung der hier aufgefu¨hrten Methoden findet sich
auch in z.B. bei Lottspeich und Zorbas [67].
5.2.1 Circulardichroismus
Die Circulardichroismus(CD)-Spektroskopie basiert auf der unterschiedlichen Ab-
sorption einer chiralen Substanz fu¨r unterschiedlich zirkular polarisiertes Licht.
Die Differenz der beiden Absorptionskoeffizienten wird Elliptizita¨t genannt. Ein
CD Spektrum tra¨gt die Elliptizita¨t gegen die Wellenla¨nge des eingestrahlten
Lichts auf. Zur Untersuchung von Peptid und Proteinstrukturen, die sicher das
wichtigste Einsatzgebiet der CD-Spektroskopie ist, benutzt man Licht im Wel-
lenla¨ngenbereich zwischen 160 und 250 nm. In diesem Bereich liegen die n → pi
und pi → pi∗ Absorptionsbanden der Peptidbindung. Die Peptidbindungen sind je
nach Sekunda¨rstruktur in verschiedenen chiralen Anordnungen, daher vera¨ndert
sich das CD-Spektrum stark, wenn ein Peptid seine Sekunda¨rstruktur a¨ndert.
Die CD-Spektren der rein ausgepra¨gten Sekunda¨rstrukturen wie zum Beispiel
α-Helix oder β-Faltblatt ko¨nnen u¨ber Modellverbindungen mit bekannter Struk-
tur gewonnen werden. Das Spektrum eines Peptids mit unbekannter Struktur wird
meist als Linearkombination der Spektren dieser reinen Strukturen angepaßt, um
so eine Abscha¨tzung fu¨r den Anteil verschiedener Strukturen in dem Peptid zu
bekommen.
Diese Methode ist schnell und experimentell einfach, liefert aber keine Informa-
tion, welcher Teil des Peptids welche Struktur annimmt. Sie ist daher hauptsa¨ch-
lich dazu geeignet, Struktura¨nderungen (bei homologen Peptiden, in verschiede-
nen Lo¨sungsmitteln etc.) zu erkennen und gu¨nstige Bedingungen zur Stabilisie-
rung einer speziellen Struktur zu finden.
5.2.2 Gelpermeationschromatographie
Bei der Gelpermeationschromatographie, auch Gelfiltrationschromatographie oder
Ausschlusschromatographie genannt, handelt es sich um eine Trennung von Mo-
leku¨len aufgrund ihrer Gro¨ße. Das zu trennende Gemisch, wird auf ein Gel mit
definierter Porengro¨ße aufgetragen. Große Moleku¨le ko¨nnen nicht in die Poren
eindringen und werden daher mit der Lo¨sungsmittelfront eluiert. Kleinerer Mo-
leku¨le dringen in die Poren ein und werden verzo¨gert, da ihr Elutionsvolumen um
das Porenvolumen vergro¨ßert wird. Je kleiner ein Moleku¨l ist, desto la¨nger wird
es verzo¨gert, da es auch in kleinere Poren eindringen kann.
Die Trennung ha¨ngt natu¨rlich auch von der Form der Moleku¨le ab. Moleku¨le,
die ein großes Volumen einnehmen, werden fru¨her eluiert. Man kann auf diese
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Weise zum Beispiel denaturierte von nativen Proteinen trennen, da die native
Konformation meist kompakter ist und spa¨ter eluiert wird.
Man erha¨lt mit dieser Methode keine Strukturinformation u¨ber das Protein
und kann meistens auch nicht zwischen zwei verschiedenen nativen Konformatio-
nen unterscheiden. Der Vorteil ist jedoch, dass native und denaturierte Proteine
getrennt werden ko¨nnen.
5.2.3 Lichtstreuung
Die Lichtstreuung ist ebenfalls eine Methode, um Informationen u¨ber die Gro¨ße
von Moleku¨len zu bekommen. Bei dieser Methode nutzt man aus, dass die Streu-
ung an kleinen Teilchen nicht nur wellenla¨ngen- und winkelabha¨ngig ist, sondern
auch von der Gro¨ße der Teilchen abha¨ngt. Genauer gesagt, ha¨ngt die Intensita¨t
der Lichtstreuung vom
”
radius of gyration“ ab, dem hypothetischen Radius einer
Hohlkugel mit gleicher Masse und gleichem Tra¨gheitsmoment wie das betrach-
tete Teilchen. Das gleiche Teilchen kann also verschiedene anscheinende Radien
besitzen, wenn es seine Form a¨ndert.
Auf diese Weise ko¨nnen verschiedene Konformationen eines Proteins unter-
schieden werden. Diese Methode funktioniert nur fu¨r gro¨ßere Proteine, da die
Teilchengro¨ße bei mindestens 5 Nanometer liegen muss, um ausreichend Signal
zu erhalten. Fu¨r Peptide unter einer Masse von etwa 50 kDa ist die Lichtstreuung
deswegen nicht geeignet. Da die Intensita¨t des gestreuten Lichts mit der Teil-
chengro¨ße zunimmt, kann man besonders gut Aggregation einzelner Moleku¨le zu
gro¨ßeren Teilchen verfolgen. Eine besonders wichtige Anwendung der Lichtstreu-
ung ist die Untersuchung von Makromoleku¨len.
Bei der dynamischen Lichtstreuung untersucht man die Fluktuation des ge-
streuten Lichts wa¨hrend Teilchen in den Strahl und aus ihm heraus wandern.
Durch Autokorrelation erha¨lt man aus diesen Daten den Diffusionskoeffizienten,
der wieder mit Gro¨ße und Form der Moleku¨le zusammenha¨ngt.
5.2.4 Ro¨ntgenstrukturanalyse
Im Gegensatz zu den bis hier aufgeza¨hlten Methoden ist die Ro¨ntgenstrukturana-
lyse ein Verfahren, mit dem die Konformation von Peptiden auf atomarem Level
bestimmt werden kann. Dafu¨r muss man allerdings auch gro¨ßeren experimentellen
Aufwand hinnehmen. Um eine gute Ro¨ntgenstruktur zu erhalten beno¨tigt man
sehr reine Peptide in Form von großen Einkristallen. Die Zucht solcher Einkristalle
ist sehr schwierig und setzt mo¨glicherweise das Testen von mehreren 100 Kristal-
lisationsbedingungen voraus. Dafu¨r beno¨tigt man das zu untersuchende Peptid in
einer Menge von etwa einem Milligramm bis zu 100 mg.
Die Ro¨ntgenstrukturanalyse beruht auf der Beugung von Ro¨ngenstrahlung an
den Atomen der Moleku¨le, genauer gesagt an den Elektronenwolken der Moleku¨le.
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gebeugten Strahlen nur in bestimmte Raumrichtungen konstruktiv miteinander.
Dies wird mathematisch durch das Braggsche Gesetz beschrieben.
2 ·D · sinΘ = n · λ n = 1, 2, 3 . . . (5.1)
Hierbei bezeichnet D den Abstand der Kristallebenen, Θ den Winkel zwischen Kri-
stall und Ro¨ntgenstrahl und λ die Wellenla¨nge des Ro¨ntgenlichts. Um mo¨glichst
viele Ebenen des Kristalls wa¨hrend der Messung im richtigen Winkel zum ein-
fallenden Strahl zu orientieren, wird der Kristall wa¨hrend der Messung gedreht.
Typischerweise werden Daten u¨ber einen Winkelbereich von 60 bis 180 Grad auf-
genommen, wobei zwischen zwei Aufnahmen eine Winkela¨nderung von ein bis
zwei Grad liegt. Die Aufnahme des kompletten Datensatzes dauert so fu¨nfzehn
bis 60 Stunden.
Ha¨tte man die Information u¨ber Phase und Amplitude jedes Reflexes, so wa¨re
die dreidimensionale Struktur des Kristalls damit beschrieben. Leider geht die
Phaseninformation der Reflexe bei der Detektion verloren. Die wichtigste Metho-
de, um trotz dieser fehlenden Information, die Struktur zu bestimmen, ist der
isomorphe Ersatz. Dabei werden Schwermetallsalze in das Protein eingelagert,
ohne dessen Struktur zu a¨ndern. Da die Schweratome wegen ihrer großen Elek-
tronendichte das Beugungsbild dominieren, kann man aus diesen Daten mit Hilfe
der Patterson-Synthese auf die Lage dieser Atome schließen, wodurch man eine
erste Scha¨tzung des Phasenwinkels erha¨lt. Im gu¨nstigsten Fall kann nun auf die
Lage weiterer Atome geschlossen werden und die Struktur gelo¨st werden. Fu¨r
große Proteinstrukturen mu¨ssen jedoch ha¨ufig mehrere Schwermetallderivate her-
gestellt und vermessen werden.
5.2.5 Kernspinresonanzspektroskopie
Die andere Methode, um die Struktur von Proteinen auf atomarem Niveau zu
bestimmen, ist die NMR-Spektroskopie. Bei der NMR-Spektroskopie wird die zu
untersuchende Substanz in ein starkes Magnetfeld gebracht. Dadurch spalten die
Energieniveaus der Kernspinorientierung auf. Durch Einstrahlung von Radiowel-
len ko¨nnen U¨berga¨nge zwischen diesen Niveaus induziert werden. Die genaue Re-
sonanzfrequenz ha¨ngt von der Atomart und der chemischen Umgebung des Atoms
ab. NMR-Spektroskopie wird meistens mit H-Atomen gemacht, es sind aber auch
andere Atomen zuga¨nglich, von denen 13C, 15N und 31P fu¨r die Spektroskopie
von Biomoleku¨len wichtig sind.
Strukturbestimmungen von Biomoleku¨len werden mit Hilfe von NOESY-Spek-
tren durchgefu¨hrt. Dieses Experiment basiert auf dem Kern-Overhauser-Effekt.
Bei diesen zweidimensionalen Spektren wird die Wechselwirkung von Kernen
durch den Raum nachgewiesen. Die Korrelation zweier Protonen ha¨ngt dabei
von dem ra¨umlichen Abstand dieser Protonen ab. Wenn zwei Protonen, die in
der Prima¨rstruktur des Proteins weit voneinander entfernt sind, durch die drei-
dimensionale Faltung des Proteins einander nahekommen, kann dies mit dieser
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Methode nachgewiesen werden und der Abstand der Protonen bestimmt wer-
den. Mit vielen solcher Abstandsmessungen kann die Proteinstruktur rekonstru-
iert werden. Die Tertia¨rstruktur kann ha¨ufig erst mit einer Kombination von NMR
Spektroskopie und Computersimulation gekla¨rt werden, da meist nicht genug
Absta¨nde bestimmt werden ko¨nnen. Aus der Spektroskopie werden die Abstands-
Randbedingungen fu¨r Moleku¨ldynamik-Rechnungen gewonnen.
Im Gegensatz zur Ro¨ntgenstrukturbestimmung erha¨lt man bei der NMR-Spek-
troskopie die Konformation des Proteins in Lo¨sung. Deswegen erha¨lt man keine
starre Struktur, sondern einen ganzen Satz an Strukturen. In flexiblen Bereichen
des Moleku¨ls sind die Abweichungen der Strukturen groß, in Bereichen mit defi-
nierter Sekunda¨rstruktur erha¨lt man kaum Abweichungen.
Auch bei diesem Verfahren werden jedoch gro¨ßere Mengen des Proteins und
lange Messzeiten beno¨tigt. Mit der Gro¨ße der Proteine wird auch die Auswertung
der Spektren immer komplizierter. Fu¨r Moleku¨le mit mehr als 15 kDa mu¨ssen zur
Strukturaufkla¨rung dreidimensionale NMR Spektren und heteronukleare NMR
Experimente herangezogen werden.
5.3 massenspektrometrische Methoden der
Konformationsanalyse von Peptiden
Die oben vorgestellten Methoden zur Konformationsbestimmung lassen sich in
zwei extrem unterschiedliche Gruppen einteilen: zum einen die qualitativen Me-
thoden, die nur große A¨nderungen in der Struktur erkennen lassen, dafu¨r aber
mit wenig experimentellem Aufwand durchfu¨hrbar sind, zum anderen die quan-
titativen Methoden, die mit hohem experimentellem Aufwand die Struktur von
Proteinen auf atomarem Level erkunden. Massenspektrometrie hat das Potential
die Lu¨cke zwischen diesen beiden Gruppen zu fu¨llen. Es wurden in den letzten
Jahren mehrere Methoden entwickelt, um Massenspektrometrie zur Konforma-
tionsanalyse nutzen zu ko¨nnen, die im Folgenden vorgestellt werden sollen. Die
gro¨ßte Triebkraft bei dieser Entwicklung war wahrscheinlich die hohe Empfind-
lichkeit der Massenspektrometrie, die das Arbeiten mit kleinsten Mengen Protein
ermo¨glicht. Dies zusammen mit kurzen Analysenzeiten sind die Hauptvorteile der
Massenspektrometrie gegenu¨ber den quantitativen Methoden. Im Vergleich zu den
qualitativen Methoden besteht die Hoffnung, mehr Strukturinformationen u¨ber
das Protein zu erhalten. So kann zum Beispiel die Lage von Strukturelementen
im Moleku¨l mit massenspektrometrischen Methoden gefunden werden.
5.3.1 Enzymatischer Verdau und Massenspektrometrie
Mittels enzymatischen Verdaus ko¨nnen Proteine in kleinere Fragmente gespalten
werden. Die Fragmentierung ist dabei charakteristisch fu¨r das verwendete En-
zym. So spaltet z.B. Trypsin, ein ha¨ufig verwendetes Enzym, Proteine C-terminal
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von Arginin und Lysin in der Proteinkette. Meist wird der enzymatische Ver-
dau verwendet, um ein Protein vollsta¨ndig in Fragmente zu spalten. Es ergibt
sich durch die Spaltung eine fu¨r das gespaltene Protein spezifische Mischung von
kleinen Peptiden, die nach Trennung durch Gelelektrophorese, HPLC oder Mas-
senspektrometrie ein Signalmuster (
”
fingerprint“) ergibt, das zur Identifizierung
der Proteine genutzt werden kann. Fu¨r diese Untersuchungen, in denen die Mas-
senspektrometrie wegen ihrer Sensitivita¨t auch eine wichtige Rolle spielt, wird der
Verdau so lange durchgefu¨hrt, bis keine Reaktion mehr zu beobachten ist. In der
Regel ist das nach 4 bis 16 h der Fall.
Wenn man Informationen u¨ber die Struktur des Protein erhalten mo¨chte, muss
man jedoch den Reaktionsverlauf beobachten. Wie auch anschaulich leicht klar
wird, ist die Spaltungsgeschwindigkeit an leicht zuga¨nglichen Stellen des Proteins
ho¨her, als bei im Inneren einer gefalteten Struktur verborgenen Stellen. Wenn man
also den zeitlicher Verlauf des Verdaus beobachtet, kann man daraus Ru¨ckschlu¨sse
auf die Proteinstruktur ziehen. Die Spaltstellen, an denen zuerst eine Reaktion
einsetzt, sind an exponierten Stellen in dem untersuchten Protein, die Spaltstel-
len an denen die Spaltung spa¨t oder garnicht einsetzt sind in festen Strukturen
geschu¨tzt.
Diese Methode, Enzyme als Sonde fu¨r die Zuga¨nglichkeit von bestimmten Pep-
tidbindungen in einem Protein zu nutzen, ist schon la¨nger bekannt [68, 69, 70].
Wie auch bei den anderen massenspektrometrischen Methoden erha¨lt man In-
formationen u¨ber die Lage von Strukturelementen, erfa¨hrt aber nichts u¨ber die
Art der Struktur. Die Methode ist also insbesondere geeignet, Konformations-
a¨nderungen eines Proteins nachzuweisen. Beispielsweise kann der Mechanismus
der Denaturierung eines Proteins in Guanidinium Hydrochlorid mit der parti-
ellen Proteolyse verfolgt werden, wobei sehr wenig Substanz beno¨tigt wird und
in gu¨nstigen Fa¨llen mehr Informationen als z.B. mit der CD Technik erhalten
werden[68].
5.3.2 H/D-Austausch und Massenspektrometrie
Wa¨hrend der enzymatische Verdau ein großes Enzym nutzt, um die Zuga¨nglichkeit
bestimmter Stellen eines Proteins zu testen, verwendet man beim H/D-Austausch
das Lo¨sungsmittel selbst, um die Zuga¨nglichkeit zu testen. Das zu untersuchende
Protein wird in ein stark mit Deuterium angereichertes, protisches Lo¨sungsmittel
(also insbesondere D2O) gegeben und der Fortgang der Austauschreaktion zu ver-
schiedenen Zeiten beobachtet. Die Methode basiert darauf, dass sogenannte
”
la-
bile“ Protonen, wie zum Beispiel die Amidprotonen der Peptidbindungen, durch
Deuterium-Ionen ausgetauscht werden ko¨nnen. Dabei ist die Austauschgeschwin-
digkeit wieder stark abha¨ngig von der Zuga¨nglichkeit der Stelle im Protein. Frei
zuga¨ngliche Protonen werden fast augenblicklich, also innerhalb von wenigen Se-
kunden, ausgetauscht, stark strukturierte Bereich ko¨nnen zum Austausch mehrere
Stunden oder gar Tage beno¨tigen.
101
5 Konformationsanalyse von Peptiden
Das Beobachten des Austauschs kann mit verschiedenen Methoden geschehen.
Außer der Massenspektrometrie werden insbesondere NMR Spektroskopie und
IR Spektroskopie angewandt. Diese Methoden haben den Vorteil, dass sie direkt
Ru¨ckschlu¨sse auf die Lage des ausgetauschten Protons zulassen. Das gilt beson-
ders fu¨r die NMR Spektroskopie. Wegen der Massena¨nderung um je ein Da pro
ausgetauschtes Proton, ist natu¨rlich auch die Massenspektrometrie eine geeigne-
te Methode, um den H/D-Austausch zu verfolgen. Ein besonderer Vorteil dieser
Methode ist, neben der hohen Sensitivita¨t, die Mo¨glichkeit direkt verschiedene
Konformere, die unterschiedlich stark austauschen, nebeneinander nachzuweisen.
Dies ist mit NMR oder IR nur schwer mo¨glich.
Zuna¨chst erha¨lt man bei der Beobachtung mit MS nur die A¨nderung der Mo-
leku¨lmasse, also die Anzahl der ausgetauschten Protonen, wodurch man nur auf
das Vorhandensein von Struktur schließen kann und die Gro¨ße und Stabilita¨t
der Struktur abscha¨tzen kann. Verschiedene Konformere treten als Signale bei
verschiedenen Massen auf, wenn sie verschieden gut austauschen. Bei der Un-
tersuchung von Konformationsa¨nderungen kann man daher bei der Beobachtung
des H/D-Austausches mit Massenspektrometrie, im Gegensatz zur NMR oder IR
Spektroskopie, sehr scho¨n zwischen graduellen und plo¨tzlichen, vermutlich koope-
rativ ablaufenden Konformationsa¨nderungen unterscheiden. Im Fall von gradu-
ellen Konformationsa¨nderungen erha¨lt man im Massenspektrum ein sehr breites
Signal, also viele verschiedene Moleku¨lspezies (sozusagen sehr viele Konformere).
Bei kooperativen A¨nderungen erha¨lt man hingegen nur zwei scharfe Signale, die
dem Anfangs- und dem Endzustand der Konformationsa¨nderung entsprechen. Die
Konformationsa¨nderung kann dabei durch verschiedene Einflu¨sse induziert wer-
den (z.B. Lo¨sungsmittel, Salze, Temperatur, Druck). Ein Beispiel fu¨r eine koope-
rative Konformationsa¨nderung durch Temperaturerho¨hung kann z.B. bei Bukau
[71] gefunden werden.
Mit Hilfe von Fragmentierungsexperimenten im Massenspektrometer (CID,-
PSD) kann aber auch die Position der Strukturelemente ermittelt werden[72, 73].
Bevorzugte Massenspektrometer fu¨r diese Art Untersuchung sind ESI-Ionenfallen-
MS, da hier leicht stoßinduzierte Fragmentierung (CID - collision induced decay)
eingesetzt werden kann und man die Probe direkt im flu¨ssigen Aggregatzustand in
das Gera¨t einbringt. Dadurch erspart man sich mu¨hselige Vorsichtsmaßnahmen,
um Ru¨ckaustausch wa¨hrend der Probenpra¨paration auszuschließen. Es wurden
aber auch Messungen mit MALDI-MS Gera¨ten gemacht. In diesem Fall nutzt man
den metastabilen Zerfall der Ionen im feldfreien Raum fu¨r die Fragmentierungs-
Messungen (PSD - post source decay). Zur Analyse der Fragmente muss in dem
Gera¨t ein ion-gate zu Verfu¨gung stehen.
Im Vergleich mit dem enzymatischen Verdau erha¨lt man mit dieser Methode
nicht direkt die Position der Strukturelemente, dafu¨r bekommt man aber ein de-
taillierteres Bild von der Struktur, da der H/D-Austausch an jeder Peptidbindung
stattfinden kann. Nach Fragmentierung kann die Position also genauer eingegrenzt
werden. Die beiden Methoden ko¨nnen sogar kombiniert werden, indem das Prote-
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in zuna¨chst verdaut wird, um dann einem H/D-Austausch unterzogen zu werden.
So kann man Strukturen unterhalb der Auflo¨sung des enzymatischen Verdaus
untersuchen.
5.3.3 Analyse des mittleren Ladungszustands bei ESI
Wa¨hrend die beiden oben vorgestellten, massenspektrometrischen Methoden wei-
ten Gebrauch gefunden haben, sind die nun folgenden Methoden noch nicht so
weit verbreitet und auch teilweise noch umstritten. Zur Erla¨uterung der Struktur-
information, die in der mittleren Ladung bei der ESI-Massenspektrometrie steckt,
muss aber zuna¨chst das Verfahren selbst erla¨utert werden, da es zuvor noch nicht
erwa¨hnt wurde.
5.3.3.1 Elektro-Spray Ionisation - ESI
Die Elektro-Spray Ionisation ist gleichzeitig ein Flu¨ssigkeitseinlasssystem von Nor-
maldruck in das Hochvakuum des Massenspektrometers und eine Ionisationsme-
thode. Flu¨ssigkeiten ko¨nnen nicht direkt in ein Massenspektrometer eingelassen
werden, da die schlagartig verdampfende Flu¨ssigkeit zu einem Vakuumeinbruch
fu¨hren wu¨rde. Bei ESI werden daher zuna¨chst kleine Tro¨pfchen erzeugt, denen in
einem Zwischenvakuum der gro¨ßte Teil der Lo¨sungsmittelmoleku¨le entzogen wird.
Dadurch wird die Belastung des Vakuumsystems stark herabgesetzt.
Die Ionisation bei ESI la¨uft wahrscheinlich u¨ber die Adduktbildung mit Ober-
fla¨chenladungen eines kleinen Tro¨pfchens und anschliessender Desorption der Io-
nen und/oder durch die Desorption von in Lo¨sung vorgebildeten Ionen. Fu¨r die
Desorption wird die Flu¨ssigkeit in immer kleinere Tro¨pfchen zersta¨ubt.
Die Tro¨pfchen werden dadurch erzeugt, daß die Flu¨ssigkeit mit dem gelo¨sten
Analyten durch eine Kapillare geleitet wird, die gegenu¨ber der Einlasso¨ffnung des
Massenspektrometers auf hohem positiven Potential liegt. Durch die hohe Span-
nung und den kleinen Radius der Flu¨ssigkeit am Ende der Kapillare entsteht eine
sehr hohe Feldsta¨rke, die eine Ladungstrennung bewirkt: positive Ionen werden
an die Flu¨ssigkeitsoberfla¨che gezogen, negative Ionen in das Flu¨ssigkeitsinnere.
Durch die resultierende hohe positive Ladungsdichte an der Flu¨ssigkeitsoberfla¨che
wird schließlich die Oberfla¨chenspannung des Tro¨pfchens u¨berkompensiert und es
kommt zur Coulomb-Explosion: die Flu¨ssigkeit sta¨ubt auseinander. Unterstu¨tzt
wird das Zersta¨uben ha¨ufig durch einen Gasstrom, der starke Scherkra¨ft auf die
Flu¨ssigkeit ausu¨bt. Eine schematische Darstellung des ESI Aufbaus ist in Abbil-
dung 5.1 zu sehen.
Die entstandenen Tropfen verlieren in dem meist erwa¨rmten Gasstrom einen
Teil ihrer Lo¨sungsmittelmoleku¨le, wodurch die Ladungsdichte an der Tropfenober-
fla¨che wieder zunimmt und es zu weitereren Coulomb-Explosionen kommen kann.
So entstehen immer kleinere Tro¨pfchen bis zum Schluß nur noch das (mehrfach)
geladene Analytmoleku¨l zuru¨ckbleibt.
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Abbildung 5.1: Schematischer Aufbau einer ESI-Quelle. Zum Einlass in das Zwi-
schenvakuum wird, anders als hier dargestellt, ha¨ufig eine Kapil-
lare genutzt, um den Gasstrom zu begrenzen.
Die Ionen oder kleinen geladenen Tro¨pfchen werden durch eine Kapillare in
das Massenspektrometer eingelassen, durch die sie mit Hilfe eines Feldgradienten
transportiert werden. Hier verlieren sie in einer Zwischenvakuumkammer zuna¨chst
den Rest der Lo¨sungsmittelmoleku¨le, bevor sie durch einen Skimmer in das Haupt-
vakuum eingelassen werden.
ESI produziert bevorzugt mehrfach geladene Ionen, was es einfach macht, schwe-
re Moleku¨le nachzuweisen, da die entsprechenden Signale bei kleinen m/z-Werten
auftreten. Daher wird die ESI Technik auch ha¨ufig mit Quadrupol Massenfiltern
oder Quadrupol-Ionenfallen kombiniert. Der beschra¨nkte Massenbereich dieser
Analysatoren spielt keine so große Rolle, da die Signale großer Moleku¨le durch
die hohe Ladung (bis zu hundert Elementarladungen pro Moleku¨l) in den Messbe-
reich zuru¨ckgefaltet werden. Es ergeben sich Signalprogressionen fu¨r die verschie-
denen Ladungszusta¨nde des Moleku¨ls, aus denen sehr genau auf die Moleku¨lmasse
zuru¨ck geschlossen werden kann.
Ein allgemeiner U¨berblick u¨ber Theorie und Anwendung von ESI Massenspek-
trometrie ist in einem Tutorial von Gaskell [74] zu finden. Der Ionisationsprozess
bei ESI wird z.B. von Fenn [75] und Ashton et al. [76] abgehandelt.
5.3.3.2 Analyse des mittleren Ladungszustands bei ESI
Wie oben beschrieben, ist das ESI Spektrum von Proteinen durch das Auftre-
ten vieler Ladungszusta¨nde gekennzeichnet. Das Aussehen des Spektrums ist
dabei nicht konstant, sondern von vielen externen Faktoren abha¨ngig. Die be-
obachtete mittlere Ladung und die Breite der Ladungsverteilung ko¨nnen durch
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A¨nderung des pH-Wertes, der Ionensta¨rke, der Temperatur, der Zusammenset-
zung des Lo¨sungsmittels und andere Faktoren beeinflusst werden. Es ist mo¨glich,
dass diese A¨nderungen hauptsa¨chlich die A¨nderung der Proteinstruktur wider-
spiegeln.
Es gibt mehrere Untersuchungen, nach denen die Verteilung der Ladung im
ESI Massenspektrum (charge state distribution - CSD) mit der Struktur der
Proteine korreliert [77, 78, 79, 80, 81]. Es wurde dabei beobachtet, dass Struk-
turvera¨nderung von Proteinen z.B. bei Temperatura¨nderung [81] und pH-Wert
A¨nderung [79] durch A¨nderung der CSD beobachtbar sind. In dem letzten Bei-
spiel wurde dabei beobachtet, dass zwei unabha¨ngige Ladungsverteilungen im
Spektrum auftreten, die ihre relativen Intensita¨ten zueinander vera¨ndern, selbst
aber in ihrer Form unabha¨ngig vom pH-Wert sind.
Diese Beobachtungen ko¨nnen intuitiv damit erkla¨rt werden, dass basische Stel-
len des Proteins durch die Entfaltung zuga¨nglich werden und daher die mittlere
Ladung des Proteins steigt. Eine alternative Betrachtungsweise ist, dass eine kom-
pakte Konformation wegen der Ladungsabstoßung nicht so viele Ladungen auf-
nehmen kann, wie eine entfaltete Konformation [82, 75]. Wenn zwei Konformere
nebeneinander existieren, so ergeben sich auch zwei unterschiedliche Ladungsver-
teilungen im Spektrum: eine Verteilung mit hoher Ladung fu¨r die entfaltetere
Konformation und eine Verteilung mit geringerer Ladung fu¨r die kompaktere. Es
ist noch nicht ganz klar, ob die Struktur der Probe auch in der Gasphase erhalten
bleiben muss, um die verschiedenen Ladungsverteilungen beobachten zu ko¨nnen.
Es wurde auf jeden Fall gezeigt, dass auch in der Gasphase Protonentransfer
stattfindet und fu¨r die Vera¨nderung des Ladungszustandes sorgen kann [83]. Es
wa¨re daher mo¨glich, dass sich die Ladungsverteilung zweier Konformationen in
der Gasphase wieder angleicht, wenn die Struktur nicht erhalten bleibt.
Vorteile dieser Methode sind die einfache experimentelle Handhabung, Sensiti-
vita¨t und Geschwindigkeit bei der Messung. Es soll jedoch nicht unerwa¨hnt blei-
ben, dass die allgemeine Aussagekraft dieser Untersuchungsmethode noch strittig
ist [84].
5.3.4 Fragmentierung im Massenspektrometer
Eine weitere massenspektrometrische Methode zur Konformationsanalyse ist die
Fragmentierung des Proteins im Massenspektrometer. Bei dieser Methode ist es
unbedingt no¨tig, dass zumindest ein Teil der Struktur des Proteins beim U¨bergang
in die Gasphase bestehen bleibt, da mit der Fragmentierung im MS nur die
Gasphasenkonformation des Proteins abgefragt werden kann. Es gibt Hinweise
darauf, dass Proteinstruktur auch in der Gasphase noch teilweise bestehen kann
[85, 82, 77, 86] und es konnte sogar gezeigt werden, dass die Sekunda¨rstruktur von
Peptiden einen Einfluss auf das Fragmentierungsverhalten haben kann [87, 88].
Diese Untersuchungen ermutigen, weitere Nachforschungen in diese Richtung an-
zustellen.
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Natu¨rlich wird die Konformationen eines Peptids oder Proteins sich beim U¨ber-
gang in die Gasphase a¨ndern, da wichtige Interaktionen mit dem Lo¨sungsmittel
- meist Wasser - fehlen. Insbesondere die hydrophobe Wechselwirkung, die einen
wichtigen Einfluss auf die Proteinstruktur nimmt, fa¨llt in der Gasphase weg. Die
hydrophobe Wechselwirkung bewirkt, dass hydrophobe Aminosa¨uren im Inneren
des Proteins verborgen werden. Der Effekt beruht darauf, dass sich die Struktur
des Wassers durch die Interaktion mit hydrophoben Aminosa¨uren vera¨ndert. Die
Wassermoleku¨le werden dazu gezwungen, sta¨rker untereinander zu binden. Da-
durch bildet sich eine Wasserstruktur mit verringerter Entropie. Obwohl das Pro-
tein durch das Exponieren vieler Aminosa¨uren eine Konformation mit gro¨ßerer
Entropie erlangen kann, wird die Gesamtentropie durch das Lo¨sungsmittel be-
stimmt [89].
Andere Wechselwirkungen, die die Konformation von Proteinen ebenfalls be-
stimmen, ko¨nnen in der Gasphase erhalten bleiben. Hier sind besonders elektro-
statische Wechselwirkungen und Wasserstoffbru¨ckenbindungen zu erwa¨hnen. Un-
terstu¨tzung fu¨r die These, dass wichtige Wechselwirkungen auch in der Gasphase
erhalten bleiben, obwohl sie eine geringe Sta¨rke haben, kommt aus der Beobach-
tung vieler nichtkovalenter Komplexe mit Massenspektrometrie. Besonders ESI
hat sich als besonders wertvolle Methode erwiesen, um nichtkovalente Komple-
xe zu untersuchen (z.B. [90, 91]). Ein guter U¨bersichtsartikel dazu findet sich
bei Loo [92]. Es wurden aber auch entsprechende Untersuchungen mit MALDI
durchgefu¨hrt (z.B. [93]).
Obwohl das Vorhandensein von Struktur in der Gasphase erwiesen scheint, ist
das Verha¨ltnis von Gasphasenstruktur zur Struktur in Lo¨sung noch ungekla¨rt.
Auch die Art wie Prima¨r- und Sekunda¨rstruktur das Fragmentierungsverhalten
von Proteinen beeinflusst, ist noch nicht endgu¨ltig gekla¨rt. Das zur Zeit akzep-
tierte Modell, das Konzept des mobilen Protons [94], ist noch nicht so verfeinert,
dass es den Einfluss von Sekunda¨rstruktur erkla¨ren ko¨nnte. Aktuelle Erweiterun-
gen des Modells [88, 87] gehen dahin, bevorzugte Fragmentierung benachbart zu
sauren Aminosa¨uren in Gegenwart von basischen Gruppen zu erkla¨ren. Besonders
die Ausbildung von elektrostatischen Wechselwirkungen, die intramolekulare La-
dungssolvatisierung, scheint dabei das Fragmentierungsverhalten zu beeinflussen.
Eine Darstellung des Modells des mobilen Protons ist in dem folgenden Abschnitt
zu finden.
Diese Methode der Konformationsanalyse ist noch weit davon entfernt, ein
Standardverfahren zu sein. Aber selbst, wenn sich am Ende herausstellen soll-
te, dass die Struktur in der Gasphase nur wenig mit der Struktur in Lo¨sung zu
tun hat, werden auf dem Weg dorthin wichtige neue Erkenntnisse u¨ber die Frag-
mentierungsmechanismen von Proteinen gefunden werden.
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5.3.4.1 Modell des mobilen Protons
Fragmentierung von in Peptid-Ionen wurden in vielen Arbeiten untersucht [94,
95, 96, 88, 87, 86, 97]. Aus diesen und vielen weiteren Arbeiten kristallisierte
sich ein allgemeines Modell fu¨r das Fragmentierungsverhalten heraus, das zum
Beispiel in [94] beschrieben wird. Das Modell behandelt die ladungsgesteuerte
(charge-directed fragmentation) Fragmentierung von einfach und mehrfach ge-
ladenen Peptidionen bei niederenergetischer (< 100 eV) Anregung (low-energy
CID(collision induced decay), SID (surface induced decay), Photodissoziation).
Die Beobachtungen zeigen, dass die Fragmentierung von protonierten Pepti-
den ohne basische Aminosa¨uren in der Sequenz fru¨her einsetzt, als wenn basische
Seitengruppen vorhanden sind. Wenn sich eine basische Aminosa¨ure in der Se-
quenz befindet, korreliert die Energie, bei der Fragmentierung einsetzt, mit der
Basizita¨t dieser Aminosa¨ure in der Gasphase (wenn die Werte auf die Freiheits-
grade des Peptids normiert werden1). Diese experimentellen Ergebnisse lassen
sich erkla¨ren, wenn man annimmt, dass nicht alle Stellen, an denen das Pep-
tid protoniert sein ko¨nnte, auch zu einer Fragmentierung fu¨hren. Protonierung
an einem Sauerstoffatom aus der Amidbindung fu¨hrt nach theoretischen Berech-
nungen zu einer Erho¨hung der C-N-Bindungsordnung und wird wahrscheinlich
nicht zu einer Fragmentierungsreaktion fu¨hren. Protonierung am Stickstoffatom
der Amidbindung schwa¨cht hingegen die C-N-Bindung und wird eine Spaltung
dieser Bindung erleichtern [94, 98]. Eine Protonierung an der Seitenkette einer
basischen Aminosa¨ure oder am N-Terminus wird auch nicht zur ladungskontrol-
lierten Spaltung von Peptidbindungen fu¨hren ko¨nnen. Das Proton muss also vor
der Fragmentierung zuna¨chst mobilisiert werden und an eine Stelle transportiert
werden, an der eine ladungskontrollierte Spaltung stattfinden kann. Dazu muss
natu¨rlich die Energiedifferenz zwischen stabilster Form und reaktiver Form in das
Moleku¨l gesteckt werden. Da durch die Anwesenheit von basischen Aminosa¨uren
die Energie der stabilsten Form abgesenkt wird, muss auch mehr Energie aufge-
bracht werden, bevor Fragmentierung einsetzt.
Wenn Fragmentierung stattfindet, ist sie meist unspezifisch, das heißt alle Pep-
tidbindungen werden a¨hnlich effizient gebrochen und es sind keine eindeutigen Se-
quenzabha¨ngigkeiten zu erkennen2. Das bedeutet, dass die Protonenu¨bertragung
auf jeden der Amidstickstoffe energetisch etwa gleich gu¨nstig und kinetisch gleich
schnell ist (unwahrscheinlich), oder dass das Proton im Moleku¨l sehr mobil ist und
sich zuna¨chst statistisch im Moleku¨l verteilt, bevor die Fragmentierungsreaktion
einsetzt. Es gibt theoretische [98] und experimentelle [99] Hinweise darauf, dass
1Die Normierung ergibt sich aus der U¨berlegung, dass die innere Energie des Moleku¨ls u¨ber
alle inneren Freiheitsgrade verteilt wird und daher die Energie pro Freiheitsgrad die ent-
scheidende Gro¨ße in diesem Zusammenhang ist.
2Die Untersuchungen wurden alle an kleinen Peptiden durchgefu¨hrt, bei denen keine U¨ber-
strukturen zu erwarten sind. Untersuchungen, die solche Effekte untersuchen, sind erst seit
kurzem in Gange [86]
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Abbildung 5.2: Nomenklatur der Sequenzionen bei Peptiden nach [100]. Der Index
n steht fu¨r die Anzahl von Aminosa¨uren im Ion.
letzteres der Fall ist.
Das Fragmentierungsverhalten wird komplizierter, wenn auch noch Aminosa¨u-
ren mit sauren Seitenketten im Peptid vorhanden sind. In Anwesenheit einer
basischen Aminosa¨ure im Peptid, beobachtet man eine bevorzugte Spaltung C-
terminal von der sauren Aminosa¨ure. Wenn die basische Aminosa¨ure fehlt, erha¨lt
man nur eine unspezifische Spaltung. Diese und weitere a¨hnliche Beobachtungen
wurden dadurch erkla¨rt, dass die spezifische Fragmentierung durch U¨bertragung
des Protons von der sauren Aminosa¨ure auf ihre c-terminale Peptidbindung gest-
artet wird. Diese Protonierung ist durch die Wechselwirkung mit dem Sa¨urerest
ortsfest.
Dieser Mechanismus kann aber nur stattfinden, wenn nicht vorher Fragmen-
tierung bei niedrigerer Energie durch ein
”
mobiles“ Proton stattfindet, also nur
wenn eine basische Aminosa¨ure vorhanden ist, die die Fragmentierungsenergie an-
hebt. Generell wurde spezifische Fragmentierung in den Fa¨llen gefunden, in denen
die Anzahl der Protonen der Anzahl der basischen Reste entsprach [88].
Einige subtilere Effekte bei der Fragmentierung konnten dadurch erkla¨rt wer-
den, dass die Ladung an der protonierten, basischen Seitenkette durch intermole-
kulare Solvatisierung durch eine Carboxylgruppe stabilisiert werden kann. Diese
Carboxylgruppe steht dabei zur Induktion einer spezifischen Spaltung nicht mehr
zur Verfu¨gung. Dieses Ergebniss ist besonders deswegen interessant, weil es dar-
auf hindeutet, dass die Struktur von Peptiden in der Gasphase Einfluss auf das
Fragmentierungsverhalten nimmt [88].
Die Nomenklatur zur Bezeichnung der Fragmentionen wurde von Roepstorf
und Fohlmann [100] eingefu¨hrt und ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Die Frag-
mentierung zur b-Ionen Serie fu¨hrt vermutlich zu Oxazolon Strukturen, wie in
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Abbildung 5.3: Fragmentierungsreaktionen zu b- und y-Ionen. Die Pfeile sollen
die summarische A¨nderung verdeutlichen und sind nicht mecha-
nistisch zu verstehen.
Abbildung 5.3b gezeigt. Die Fragmentierung zu y-Ionen hat vermutlich cyclische
Peptide (Abbildung 5.3a) als Endprodukt [87, 101].
5.4 Peptidauswahl
Die Struktur von Proteinen spielt eine große Rolle fu¨r ihre Funktion. Die meisten
Proteine nehmen unter ihren natu¨rlichen Bedingungen eine spezifisch gefaltete
Konformation ein, in der sie auch biologische Akivita¨t zeigen. Wird die Kon-
formation durch A¨nderung a¨ußerer Bedingungen (Temperatur, Druck, pH-Wert,
Ionensta¨rke, Schwermetallkonzentration, Lo¨sungsmittel etc.) gesto¨rt, so verliert
das Protein seine Struktur und seine biologische Aktivita¨t. Die Konformation
wird dabei ha¨ufig
”
random coil“, also zufa¨llig und ohne Sekunda¨rstruktur. Im
Ko¨rper werden solche denaturierte Proteine meist schnell abgebaut.
Es gibt allerdings Beispiele fu¨r Proteine, die nach Verlust ihrer normalen (na-
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tiven) Struktur nicht so leicht abgebaut werden, sondern im Gegenteil eine an-
dere stabile Konformation einnehmen, in der sie aggregieren und toxische Eigen-
schaften zeigen. Bekannte Beispiele fu¨r Krankheiten, die durch Vera¨nderung der
Konformation von Proteinen auf diese Art gekennzeichnet sind, sind die Prio-
nenerkrankungen BSE, Scrapie, Creutzfeld-Jakob-Krankheit und die Alzheimer-
Krankheit[102]. Die ha¨ufigste dieser Erkrankungen ist die Alzheimer-Krankheit,
die in USA und Europa bereits die viertha¨ufigste Todesursache darstellt. Nach
Scha¨tzungen sind 10% aller Menschen u¨ber 65 Jahren von dieser Krankheit be-
troffen.
Prionenerkrankungen sind ein gutes Beispiel dafu¨r, wie wichtig es ist, nicht nur
die Prima¨rstruktur (also die Sequenz) von Proteinen zu bestimmen, sondern auch
die Konformation zu untersuchen. Die Untersuchung der Konformation dieser
Proteine zeigt mo¨glicherweise Wege auf, die Krankheit auch zu beka¨mpfen und
wenn es mo¨gliche Medikamente gibt, die die Missfaltung verhindern, muss deren
Einfluss auf die Proteinkonformation ebenfalls untersucht werden. Es besteht also
bedarf an einer schnellen, einfachen und leistungsfa¨higen Methode zum Nachweis
von Konformationsa¨nderungen.
Es soll in dieser Arbeit untersucht werden, ob die Konformationsa¨nderungen bei
β-Amyloid(1-40), dem Hauptpeptid der Plaques bei der Alzheimer Erkrankung,
mit Hilfe von Massenspektrometrie untersucht werden kann. Dieses Peptid ist
interessant, da es als Verursacher der Alzheimer-Krankheit vermutet wird, und es
schien vielversprechend fu¨r die Untersuchung, da es mit anderen Methoden bereits
ausfu¨hrlich untersucht wurde und schon einiges u¨ber sein Verhalten bekannt ist,
wie im na¨chsten Abschnitt ausgefu¨hrt werden wird.
5.5 Alzheimer-Krankheit und β-Amyloid
Die Alzheimer-Krankheit wurde das erste Mal 1907 von dem deutschen Neuro-
pathologen Alois Alzheimer [103] beschrieben.Die Symptome der Krankheit sind
fortschreitender Geda¨chtnisverfall und Verlust ho¨herer Hirnfunktionen, die sich in
Desorientierung, Paranoia oder anderem abnormalen Verhalten a¨ußern ko¨nnen.
In spa¨ten Stadien der Krankheit werden die Patienten bettla¨gerig, stumm und
nicht ansprechbar [104].
Die Alzheimer-Krankheit tritt meistens in ho¨herem Alter (>60 Jahre) auf
und zeigt keine
”
klassische“ Vererbung, obwohl Ha¨ufungen der Krankheit inner-
halb von Familien nachgewiesen wurden3. Das hauptsa¨chliche neuropathologische
Merkmal der Krankheit sind die massiven Ablagerungen von
”
Plaques“ im Ge-
hirn, die durch besondere Fa¨rbetechniken sichtbar gemacht werden ko¨nnen.
Das Peptid β-Amyloid (Aβ) wurde 1985 als der Hauptbestandteil dieser
”
Pla-
ques“ erkannt und es wird vermutet, dass dieses Peptid die Ursache fu¨r die
3Es gibt eine Variante der Alzheimer-Krankheit, die genetisch bedingt ist, und vererbt wird.
Die Krankheit tritt bei dieser Variante meist vor dem sechsten Lebensjahrzehnt auf.
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Alzheimer-Krankheit darstellt. Aβ ist ein Teil eines gro¨ßeren Transmembran-
Proteins, des Amyloid-Precursor-Proteins (APP). Aus diesem Protein wird Aβ
durch die (bisher noch hypothetischen) Proteasen β- und γ-Secretase freigesetzt.
APP und Aβ sind Bestandteile des normalen Stoffwechsels und an sich noch
nicht krankhaft. Erst wenn Aβ seine native Konformation verliert und beginnt
zu aggregieren, zeigen sich Symptome der Krankheit. Der neurotoxische Stoff ist
wahrscheinlich ein lo¨sliches Oligomer von Aβ. [105]
Es gibt mehrere Modelle, mit denen die Aggregation von Aβ beschrieben wird.
Eine wichtige Beobachtung dabei ist, dass Aβ, wenn es aggregiert ist, eine β-
Faltblatt-reiche Struktur annimmt. Die Struktur des Monomeren in Membran-
nachahmenden Lo¨sungsmitteln ist aber hauptsa¨chlich von α-Helix gekennzeich-
net4. Auch durch die Beobachtung der Aggregation mit Hilfe von CD-Spektros-
kopie kann man feststellen, dass der Anteil der β-Faltblatt Struktur an der Kon-
formation wa¨hrend der Aggregation zunimmt [106, 107]. Aβ durchla¨uft also of-
fensichtlich eine Konformationsa¨nderung bei der Aggregation.
Es wurde vorgeschlagen, dass die Konformationsa¨nderung der Aggregation vor-
ausgeht und einleitet [108, 109, 110]. Es wurden auch experimentelle Untersu-
chungen dazu angestellt, die zeigen, dass die Konformationsa¨nderung im Mono-
mer (also vor der Aggregation) stattfindet [106]. Besonders interessant ist eine
Untersuchung von Chen et al. [78], in der mit ESI Massenspektrometrie mo¨glich-
erweise zwei unterschiedliche Konformationen des Monomeren gefunden wurden
und gleichzeitig kleine Oligomere beobachtet werden konnten.
U¨ber den Verlauf der anschließenden Aggregation gibt es viele Untersuchungen,
die sich auf Lichtstreuung, Sedimentation, Elektronenmikroskopie, Atomic Force
Mikroskopie, Festko¨rper-NMR und andere Experimente stu¨tzen. Es bilden sich
vermutlich zuna¨chst
”
Keime“ von etwa 14 nm Durchmesser, die anschließend zu
Protofibrillen assoziieren. Die Protofibrillen lagern sich zu Fibrillen zusammen





Die hier beschriebenen Experimente wurden im Labor von Dr. M. Baumann
im Biomedicum Helsinki, einem der Universita¨t Helsinki angegliederten Insti-
tut, durchgefu¨hrt. Dort stand fu¨r die Mesungen ein ESI-Massenspektrometer mit
Quadrupol-Ionenfalle zur Verfu¨gung. Es handelt sich um ein Esquire LC 2200
der Firma Bruker, das auch in Abbildung 5.4 dargestellt ist. Das Gera¨t be-
steht aus einer Elektrospray-Quelle, die bei Atmospha¨rendruck betrieben wird,
einer Einlasskapillare, einer differentiellen Pumpstufe mit zwei Skimmern, einem
4Die Untersuchungen wurden in Gemischen von organischen Lo¨sungsmitteln undWasser durch-
gefu¨hrt. Diese Bedingungen lassen sich rechtfertigen, wenn man bedenkt, dass Aβ etwa zur
Ha¨lfte aus dem in der Membran liegenden Teil des Vorla¨ufers APP stammt.
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Quadrupol-Ionguide zum Einkoppeln der Ionen in die Ionenfalle, der Ionenfalle
und schließlich dem Detektor.
Bei Verwendung der ESI Quelle wird die Probe mit zusa¨tzlicher Hilfe eines N2-
Stroms entlang der Einlassnadel zersta¨ubt. Diese Einrichtung wird als Nebulizer
bezeichnet. Den entstehenden Tro¨pfchen stro¨mt ein erhitzter N2-Strom entgegen,




Der gesamte Spray-Teil der Quelle, der bei Normaldruck liegt, la¨sst sich bei
diesem Gera¨t leicht austauschen. Es ko¨nnen so andere Ionisierungsverfahren ein-
gesetzt werden. Fu¨r diese Versuche stand zusa¨tzlich ein online Nanospray-System
zur Verfu¨gung. Das Prinzip dieser Ionenquelle ist das gleiche wie bei normalem
ESI, der Unterschied besteht nur in der verringerten Flussrate. Um mit ca. 1/10
der Probenmenge noch Signal zu bekommen, wird bei Nanospray die -sehr feine-
Nadel na¨her an die Einlasso¨ffnung des Spektrometers gefu¨hrt und direkt senk-
recht zu der O¨ffnung positioniert. Der Spray wird dabei nur durch elektrosta-
tische Kra¨fte produziert, eine Unterstu¨tzung durch den Nebulizer findet nicht
statt. Die Position der Nadel la¨sst sich u¨ber drei Einstellschrauben in allen drei
Raumrichtungen verstellen und u¨ber ein kleines Mikroskop beobachten. Durch das
Mikroskop kann man auch feststellen, ob der Spray noch stabil und gleichma¨ßig
ist.
Die Probenzufuhr erfolgte u¨ber eine Kunstoffkapillare, die Probendosierung er-
folgt mit einer Mikroliterspritze (Hamilton) und einer Spritzenpumpe. Die Fluß-
rate liegt dabei bei ca. 150 µl/h bei ESI und bei ca. 10 bis 20 µl/h bei Nano-
spray. Fu¨r ESI Messungen wurde die Probe direkt in eine 250µl Spritze gegeben
und injiziert. Bei Nanospray Messungen wurde ein sta¨ndiger Lo¨sungsmittelstrom
mit der Spritzenpumpe produziert, damit ein stabiles Spray entsteht. In diesen
Lo¨sungsmittelstrom wurde die Probe (ca. 5µl) u¨ber einen HPLC Mikroinjekor
luftfrei injiziert. Die feine Nadel mit einer O¨ffnung von 15 µm wurde durch Mikro-
inline-Filter (Upchurch, 1µm SS Filter) vor Partikeln geschu¨tzt. Trotzdem traten
immer wieder Verstopfungen in der Nadelspitze auf.
Wegen der etwas aufwendigen Technik wurde nach einiger Zeit auf die Na-
nospray Methode verzichtet. Dadurch mussten die Proben jedoch vor der Mes-
sung verdu¨nnt werden, damit der Peptidverbrauch in einem vernu¨nftigen Rahmen
blieb. Messungen mit Nanospray wurden direkt mit der unverdu¨nnten Lo¨sung mit
50 bis 250 µM durchgefu¨hrt, ESI Proben wurden vor der Messung 1:10 verdu¨nnt.
Minimale Probenmengen sind bei Nanospray etwa 5 µl, bei normalem ESI etwa
50µl.
Die Probenreinigung und die Quantifizierung der Proben erfolge u¨ber HPLC.
Dazu stand ein Beckman Gold 126 HPLC System zur Verfu¨gung. Die Proben
wurden u¨ber eine spezielle Peptid Sa¨ule (Supelco C5) getrennt und u¨ber einen
UV-Detektor nachgewiesen. Die beiden Laufmitteln waren H2O/ 0.05% TFA (A)
und Acetonitril/ 0.04% TFA (B). Die verwendete Methode war ein linearer Gra-
dient von 100% A zu 30%A / 70%B in 10 Minuten und anschließend Eluation
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Abbildung 5.4: Aufbau des benutzten ESI Massenspektrometers. Die ESI Ionen-
quelle kann gegen eine Nanospray Quelle ausgetauscht werden.
Die Zeichnung wurde freundlicherweise von der Firma Bruker zur
Verfu¨gung gestellt.
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Abbildung 5.5: Massenspektrum von Aβ ca. 70 µM in H2O, 5% Acetonitril, 0.1%
Essig mit Nanospray
mit konstanter Lo¨sungsmittelzusammensetzung fu¨r weitere 15 Minuten. Zwischen
den La¨ufen wurde die Sa¨ule wieder auf 100% A a¨quilibriert. Die verwendeten
Lo¨sungsmittel waren von ho¨chster erha¨ltlicher Reinheit. Das Wasser war von Mil-
liQ Qualita¨t.
Synthetisches β-Amyloid (1-40) wurde von verschiedenen Herstellern bezogen
(American Peptide Company, Sunnyvale, USA; Bachem, Bubendorf, Schweiz).
Das Produkt von Bachem zeichnete sich dabei durch ho¨here Reinheit aus.
5.7 Ergebnisse
Zuna¨chst soll hier das Massenspektrum von Aβ(1-40) vorgestellt werden. Es ist in
Abbildung 5.5 dargestellt. Man sieht hauptsa¨chlich die mehrfach geladenen Ionen
[M+3H]+3, [M+4H]+4, [M+5H]+5, [M+6H]+6. Man erkennt außerdem ein Dimer-
Signal ([D+7H]+7), dass jedoch relativ klein ist. Signale von ho¨heren Oligomeren
sind entgegen der in [78] berichteten Ergebnisse nicht vorhanden.
Bei dem Signal bei 843 m/z handelt es sich schon um ein Fragment von Aβ, die
weiteren Signale bei 878 und 1097 m/z sind wahrscheinlich auf eine acetylierte
Form des Peptids zuru¨ck zu fu¨hren. Direkt neben den Hauptpeaks sieht man
ebenfalls ein Wasser-Addukt. Die sehr kleinen Signale wurden nicht analysiert,
sind aber vermutlich Fragmentierungsprodukte.
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Der Schwerpunkt der Ladungssverteilung (CSD) vera¨ndert sich mit der Kon-
zentration der Probe. Bei kleineren Konzentrationen gewinnen die ho¨heren La-
dungszusta¨nde an Bedeutung. Es ist außerdem zu beobachten, dass die mittlere
Ladung bei Benutzung des normalen ESI-Einlasses erho¨ht wird. Ein representa-
tives ESI-Spektrum sieht daher vo¨llig unterschiedlich aus. Zur Illustration ist in
Abbildung 5.6 ein Spektrum bei ESI Einlass dargestellt. Man erkennt in diesem
Spektrum zuna¨chst die viel kleinere Signalintensita¨t und die relativ dominanteren
Fragmentsignale.
Der Einfluss der Konzentration auf die mittlere Ladung wurde systematisch
untersucht. Die mittlere Ladung wird dabei aus den verschiedenen Monomer-






Die Konzentrationsabha¨ngigkeit der mittleren Ladung ist in Abbildung 5.7 dar-
gestellt. Man erkennt einen großen Sprung bei U¨bergang zu einem anderen Ein-
lasssystem, die Steigung der angepassten Gerade bleibt jedoch vor und nach dem
U¨bergang gleich. Es wird vermutet, dass der Prozess, mit dem die mittlere Ladung
mit der Konzentration abnimmt, bei beiden Einlasssystemen gleich bleibt. Die er-
staunliche A¨nderung in der mittleren Ladung beim Wechsel der Einlasssysteme
ko¨nnte auf der Geschwindigkeit der Desolvatisierung beruhen. Fenn [75] argumen-
tiert, dass bei langsamerer Desolvatation mehr Ionen mit geringer Ladung entste-
hen, da die Ionen aus gro¨ßeren Tropfen mit weniger Oberfla¨chen-Ladungsdichte
desorbiert werden.
Um den mo¨glichen Einfluß der Konformationsa¨nderung auf die Fragmentie-
rung zu untersuchen, wurden MS/MS-Spektren der Hauptsignale [M+4H]+4 und
[M+5H]+5 bei Nanospray Ionisation und [M+5H]+5 und [M+6H]+6 bei
”
norma-
lem “ ESI. Die entsprechenden Spektren sind in Abbildungen 5.8, 5.9 und 5.10
dargestellt.
Auffa¨llig bei diesen drei MS/MS Spektren ist, dass fast ausschließlich Fragmente
vom b-Typ auftreten und von diesen auch nur die b30 bis b39 Ionen. Die wenigen
y-Ionen, die auftreten, sind sehr wenig intensiv. Im Anhang (C.1, C.2, C.3) sind
die genauen Lagen der Signale und die Zuordnung tabellarisch aufgefu¨hrt.
Der erste Untersuchungs-Ansatz war, die HPLC-gereinigte Aβ Probe in einer
Konzentration von etwa 250 µM in H2O, 5% Acetonitril, 0.1% Essigsa¨ure anzu-
setzen und bei 37◦ C zu inkubieren. Von der inkubierten Probe wurden ta¨glich 5µl
mit Nanospray vermessen und mit weiteren 5 bis 10µl wurden HPLC Analysen zur
Bestimmung der Konzentration gemacht. Die mit HPLC messbare Konzentration
a¨nderte sich dabei u¨ber 4 Tage nur sehr langsam. Die Darstellung des Verlaufes
von Gesamtsignal, Konzentration (nach HPLC) und mittlerer Ladung fu¨r zwei
solcher Versuche ist im Anhang (C.4) zu finden. Die A¨nderung der Gesamtfla¨che
aller Signale und die berechnete mittler Ladung war bei diesen Versuchen leider
nicht reproduzierbar, was mehrere Gru¨nde haben kann.
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Abbildung 5.6: Massenspektrum von Aβ ca. 5 µM in H2O, 10% Acetonitril, 0.1%
Essig mit ESI
Abbildung 5.7: Konzentrationsabha¨ngigkeit der mittleren Ladung von der Kon-
zentration der Probe bei ESI und Nanospray.
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Abbildung 5.8: MS/MS Spektrum des [M+6H]+6 Peaks von Aβ.
Abbildung 5.9: MS/MS Spektrum des [M+5H]+5 Peaks von Aβ.
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Abbildung 5.10: MS/MS Spektrum des [M+4H]+4 Peaks von Aβ.
Zum einen gab es bei der Versuchsdurchfu¨hrung Probleme mit der Konden-
sation des Lo¨sungsmittel am (kalten) Deckel des Gefa¨ßes, was zu unkontrollier-
ten Konzentrationsschwankungen in der Probe fu¨hrte. Diese Probleme wurden
gelo¨st, indem durch einen Einsatz das Volumen der Reaktionsgefa¨ße verkleinert
wurde. Ein anderes, vermutlich entscheidenderes Problem ist die notwendige Rei-
nigung des Peptids per HPLC vor dem Versuch. Da das Peptid danach fast
vollsta¨ndig vom Lo¨sungsmittel befreit werden muss, ergeben sich bei der Be-
handlung ebenfalls unkontrollierbare Bedingungen, die den Anfangszustand des
Peptides vera¨ndern und somit die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse verhindern.
Dass das Aggregationsverhalten von Aβ von der Vorbehandlung des Peptides
stark abha¨ngt, wurde bereits von mehreren Gruppen beschrieben [112, 113].
Es wurde berichtet, dass Aβ in den Lo¨sungmitteln DMSO5 und HFIP6 eine
stabile, monomere Konformation einnimmt [107, 113]. Es wurde daher versucht
durch Lo¨sen des Peptids in diesen Lo¨sungsmitteln nach der HPLC-Reinigung und
der Befreiung vom Lo¨sungsmittel den Konformationszustand zu standardisieren.
Dabei stellte sich heraus, dass HFIP das Peptid wieder lo¨st, DMSO aber nicht
zuverla¨ssig oder nicht in vertretbarer Zeit zu einem Wiederauflo¨sen des Peptids
fu¨hrt.





gnals von der Lo¨sungsmittelzusammensetzung betrachtet. Es liegen Untersuchun-
gen vor, nach denen sich besonders der β-Faltblatt Gehalt der Aβ-Konformation
durch Zusatz von HFIP stark senken la¨ßt [107]. Es wurde also eine Lo¨sung von Aβ
in 100% HFIP mit H2O versetzt und sofort vermessen. Die Ergebnisse dieser Mes-
sung sind in Anhang C.4 zu finden. Erkennbar ist, dass die Signalintensita¨t der
Spektren mit zunehmender HFIP-Konzentration zunimmt. Die mittlere Ladung
nimmt auch mit zunehmender HFIP-Konzentration zu, die A¨nderung ist wegen
der großen Fehler aber nicht signifikant. Die Untersuchung der MS/MS7 Spektren
bei verschiedenen HFIP Konzentrationen ergaben keine relativen A¨nderungen der
Fragmentintensita¨ten, sondern nur ein allgemeines Ansteigen der Intensita¨t mit
zunehmender Intensita¨t der Vorla¨uferionen (Daten nicht gezeigt).
Zwischenzeitlich wurde eine neue Charge Peptid eines anderen Herstellers (Ba-
chem) angefangen, die offensichtlich eine ho¨here Reinheit als die vorhergehende
Probe hatte, denn mit dieser Substanz konnten ohne vorherige Reinigung Spek-
tren aufgenommen werden. Dadurch ergab sich die Mo¨glichkeit, die Probenvor-
bereitung stark zu vereinfachen und einfach durch direktes Auflo¨sen der Probe
vor der Messung stets gleiche Anfangsbedingungen zu erhalten. Dadurch kann in
der aggregierenden Probe ein Zusatz von organischen Lo¨sungsmitteln vermieden
werden, der das Verhalten der Probe evtl. verfa¨lschen ko¨nnte. Fu¨r die eigentliche
Messung muss jedoch wieder ca. 10% Acetontiril zugesetzt werden, da sonst die
Signalqualita¨t stark abnimmt.
Die Messungen u¨ber einige Tage und u¨ber einige Stunden zeigen wieder nur ein
generelles Absinken der Signalintensita¨t, aber keine signifikante A¨nderung in der
mittleren Ladung. Auch bei der Fragmentierung war keine signifikante A¨nderung
festzustellen ausser der generellen Abnahme des Signals (Daten nicht gezeigt).
Als letze Untersuchung wurde die A¨nderung des Signals bei pH-Wert A¨nde-
rungen durchgefu¨hrt. Fu¨r diese Experimente liegen leider nicht sehr viele Daten
u¨ber die Struktura¨nderung von Aβ vor, so dass die Ergebnisse nicht einfach mit
Struktura¨nderungen korreliert werden ko¨nnen. Wie in Abbildung 5.11 dargestellt,
nimmt die mittlere Ladung des Peptids bei steigendem pH-Wert ab. In den Spek-
tren verschiebt sich das gesamte Peakmuster graduell zu geringerer Ladung (also
ho¨herem m/z Wert).
Eine genauere Auswertung der Vera¨nderungen ergibt, dass die [M+7H]+7 und
[M+6H]+6 Signale nahezu parallel an Intensita¨t verlieren, wa¨hrend das [M+4H]+4
Signal an Intensita¨t zunimmt. Das [M+7H]+7 nimmt eine Mittelstellung ein, seine
Intensita¨t nimmt ab. Die lineare Regression fu¨r alle vier Signale ist in Abbildung
5.12 zu sehen.
In einer Arbeit von Kaltashov [79] wird eine Anaylse von ESI-Spektren vor-
geschlagen, in der das Spektrum als U¨berlagerung von mehreren Verteilungen
7Massenspektrum der Fragmentierungsprodukte eines ausgewa¨hlten Vorla¨uferions, auch Tan-
dem Massenspektrometrie genannt. Es werden zwei Massenanalysatoren beno¨tigt oder wie
im Fall der Ionenfalle eine Isolierung der Vorla¨uferionen in der Falle und ein anschliessendes
Massenspektrum durch massenabha¨ngige, resonate Emission der Fragmentierungsprodukte.
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Abbildung 5.11: A¨nderung der mittleren Ladung von Aβ bei verschiedenen pH-
Werten. Messung aus 10% Acetonitril, ca. 10mM NH4OAc Puf-
fer. Die pH Werte sind die gemessenen Werte des Puffers ohne
Zusatz organischer Lo¨sungsmittel.
angesehen wird. Jede dieser Verteilungen ist unabha¨ngig von den a¨ußeren Bedin-
gungen (pH Wert) und nur die relativen Intensita¨ten der verschiedenen Verteilun-
gen a¨ndern sich. Jede Verteilung wird dabei einer unterschiedlichen Konformation
des Proteins zugeordnet.
Die hier gefundenen Ergebnisse ko¨nnen vorsichtig mit dem gleichen Schema
interpretiert werden, wenn man [M+7H]+7, [M+6H]+6 und [M+5H]+5 zu einer
Verteilung zuordnet und [M+5H]+5 und [M+4H]+4 zu einer anderen. Der In-
tensita¨tsverlauf des [M+5H]+5 Signal wird dann durch eine U¨berlagerung zweier
Prozesse beschrieben. Wegen der großen Fehlergrenzen sollte diese Interpretation
aber sehr vorsichtig betrachtet werden.
5.8 Diskussion
Insgesamt konnten bei dieser Untersuchung keine definitiven Hinweise auf Kon-
formationsa¨nderung im ESI-Spektrum festgestellt werden. Bei den Experimenten
zur Vera¨nderung des Signals bei Inkubation in H2O wurde nach anfa¨nglichen
Schwierigkeiten durch Verdunstung des Lo¨sungsmittels nur ein allgemeines Ab-
fallen des Signals beobachtet. Signifikante A¨nderungen der mittleren Ladung oder
des Fragmentierungsmusters wurden nicht festgestellt.
Es ist mo¨glich, dass subtile Effekte durch das relativ starke Schwanken der Sig-
nalintensita¨t bei den Spektren u¨berdeckt wurde. Vermutlich durch A¨nderungen im
Sprayverhalten wurden Intensita¨tsschwankungen von ca. 15% beobachtet. Diese
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Abbildung 5.12: A¨nderung der Peakintensita¨ten von Aβ bei verschiedenen pH-
Werten. Messung aus 10% Acetontiril, ca. 10mM NH4OAc
Puffer. Die gefundenen Steigungen sind: M+7 : −1.39± 0.3,
M+6 : −1.28± 0.3, M+5 : −0.7± 0.45, M+4 : +0.4± 0.45
Schwankungen betreffen nicht das gesamte Spektrum gleichma¨ßig und ko¨nnen
daher nicht durch einfaches Normieren der Spektren ausgeglichen werden.
Da in keinem Fall die in [78] berichteten Spektren genau reproduziert werden
konnten, wird vermutet, dass die Charakteristik der ESI-Quelle sehr verschieden
ist. Es wurden nie Signale von ho¨heren Oligomeren als dem Dimeren beobachtet.
Das ko¨nnte darauf hindeuten, dass die verwendete Quelle tendenziell niedrigere
Ladungszusta¨nde erzeugt als die in [78] verwendete. Es konnte auch kein stabiles
Signal aus reinem Wasser erhalten werden, was wiederum auf stark unterschied-
liche Sprayeigenschaften hindeutet. Zur Messung wurden daher immer 5 bis 10%
Acetontril oder andere organische Lo¨sungsmittel zugesetzt.
Besonders der nicht parallele Verlauf von Konzentration und Signalho¨he in C.1
ko¨nnte ein Zeichen dafu¨r sein, dass ein Teil des Signals verloren geht, da es zu
wenig geladen ist, um in den messbaren m/z Bereich zu fallen. Die in der Lo¨sung
vermutlich vorhandenen Oligomere sind im Spektrum nicht beobachtbar. Das
absinkende Gesamtsignal zeigt also hauptsa¨chlich die fortschreitende Aggregation.
Da nur eine Konformation im Spektrum detektiert wird, sind hier auch keine
A¨nderungen in CSD oder Fragmentierung festzustellen.
Ein a¨hnlicher Effekt wird auch bei der Messung des Signals in Abha¨ngigkeit
vom HFIP Gehalt des Lo¨sungsmittels vermutet.
Auch wenn keine A¨nderungen inder Fragmentierung beobachtet wurden, kann
es interessant sein, die Fragmentierung etwas genauer zu untersuchen. Zuna¨chst
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ist auffa¨llig, dass nur Fragmente bis b30 beobachtet werden. In der folgenden Se-
quenz des Peptides:
DAEF R H DSGY EV H H Q K LVFF AEDVG SN K GA IIGLM VGGVV
sind die basischen Aminosa¨uren mit Boxen und die sauren Aminosa¨ure durch Un-
terstreichung markiert. Wie man erkennt, sind im n-terminalen Teil des Peptides
viele saure und basische Aminosa¨uren zu finden.
Wie bereits in Abschnitt 5.3.4.1 kurz erwa¨hnt, ko¨nnen Ladungssolvatisierung
und Salzbru¨cken wichtige Wechselwirkungen in der Gasphase sein. Die Vermu-
tung liegt nahe, dass das Peptid in der Gasphase durch solche Wechselwirkungen
relativ stark gebunden wird, so dass selbst wenn ein Bruch von Peptidbindungen
stattfindet, keine Trennung der Produkte erfolgt. Nur Fragmentierungen im c-
terminalen Ende des Peptids, das frei von sauren und basischen Aminosa¨uren ist,
fu¨hren zu detektierbaren Fragmentierungsprodukten. Das erkla¨rt auch das Fehlen
großer y-Ionen - die kleinen y-Ionen treten selten und in geringer Intensita¨t im
Spektrum auf.
Ein weiteres Charakteristikum der MS/MS Spektren ist, dass bei Fragmen-
tierung ohne Ladungsverlust und bei Ladungsverlust von 1 Ladung die b39 und
b38 Ionen bevorzugt gebildet werden, wohingegen bei Verlust von 2 Ladungen
kleinere Fragemente von b32 bis b34. Dieses Verhalten kann vermutlich mit der
Aminosa¨ure Methionin (M) an Position 35 erkla¨rt werden. Dieses ist die einzi-
ge polare Aminosa¨ure im c-terminalen Ende des Peptids. Vermutlich werden die
Ladungen an dieser Aminosa¨ure und am C-Terminus bevorzugt lokalisiert. Da-
her sind Fragmentierungen mit Ladungsverlust von 2 vorrangig erst ab b34 zu
erwarten.
Die einzige Untersuchung, bei der signifikante A¨nderungen im Spektrum gefun-
den wurden, war bei der Variation des pH Wertes. Es ist jedoch nicht klar, ob
das Verhalten den Ladungszustand des Peptides in Lo¨sung wiederspiegelt (vgl.
Abbildung 5.13) oder tatsa¨chlich auf verschiedene Konformationen hinweist.
Besonders da die gefundene mittlere Ladung des Peptids mit der theoretisch be-
rechneten mittleren Ladung bei dem entsprechenden pH Wert gut u¨bereinstimmt,
spricht vieles dafu¨r, dass einfach das Lo¨sungsverhalten widergespiegelt wird. Die
gefundenen Daten wu¨rden aber auch die Interpretation zulassen, dass zwei ver-
schiedene Konformationen sich in ihrer relativen Intensita¨t a¨ndern. Durch die mit
der Messung verbundenen großen Fehler kann diese Frage nicht eindeutig gekla¨rt
werden.
Zusammenfassend muss leider gesagt werden, das bei diesem Peptid mit dem
verwendeten ESI Massenspektrometer keine Aussagen u¨ber Konformationsa¨nde-
rungen gemacht werden ko¨nnen. Die Hauptgru¨nde dafu¨r sind wahrscheinlich der
beschra¨nkte Massenbereich des verwendeten Instrumentes und die Tendenz des
Systems etwas weniger Ladung auf den Ionen unterzubringen. Ein Problem sind
auch die systemimmanenten Schwankungen bei der Intensita¨tsmessung, die das
Erkennen subtiler Effekte stark erschweren.
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Abbildung 5.13: Theoretische Titrationskurve von Aβ(1-40) erstellt mit Hilfe des
Programms GPMAW.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurden sehr viele Aspekte der Massenspektrometrie beleuchtet.
Der Schwerpunkt lag dabei bei der Planung, Optimierung und Realisierung eines
miniaturisierten Flugzeit-Massenspektrometers. In diesem Teil der Arbeit wurde
eine neue Reflektor-Konstruktion entwickelt und theoretisch wie praktisch gezeigt,
dass das neue Design wie erwartet funktioniert und Vorteile gegenu¨ber anderen
Reflektor-Konstruktionen hat.
Das Gera¨t kann sowohl mit resonanter Multiphotonenionisation als auch mit
Laser Elektronenionisation zur Ionenerzeugung betrieben werden. Bei Verwen-
dung der Laser Elektronenionisation treten jedoch in den Spektren stets Signale
von Ta und TaO Ionen auf, die durch den Laserbeschuss aus dem als Elektronen-
quelle dienenden Draht herausgelo¨st werden. Dieser Effekt ist ausgepra¨gter, wenn
eine Wellenla¨nge von 355 nm (2-Photonen-Prozess) als wenn eine Wellenla¨nge von
266 nm (1-Photonen-Prozess) genutzt wird. Diese Beobachtung und die starke Be-
einflussung der Auflo¨sung durch die Wellenla¨nge des verwendeten Lasers deuten
darauf hin, dass bei dem Betrieb mit 355 nm thermische Prozesse eine Rolle spie-
len und die Zeit der Ionenerzeugung stark verla¨ngern. Die erreichte Auflo¨sung bei
Betrieb mit 266 nm liegt bei ca. 120.
Bei Verwendung der resonanten Multiphotonen Ionisation ist die Massentren-
nung nochmals verbessert. Das Auflo¨sungsvermo¨gen liegt bei ca. 230 fu¨r eine
Masse von 78 Da und sollte durch eine Vera¨nderung des Einlasssystems noch
einmal stark angehoben werden ko¨nnen.
Die Simulationsergebnisse dieses Gera¨tes wurden durch die Ergebnisse erster
Messungen besta¨tigt. Sowohl die absolute Flugzeit als auch die Flugzeitunter-
schiede bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen stimmten recht gut mit
den theoretisch bestimmten Werten u¨berein. Die gemessene Auflo¨sung la¨sst sich
in der Simulation reproduzieren, wenn angenommen wird, dass die turn-around
Zeit der die Auflo¨sung begrenzende Faktor ist.
Verbesserungen dieses Instruments sollten wegen der Begrenzung der Auflo¨sung
durch die turn-around Zeit zuna¨chst am Einlasssystem ansetzen. Es gibt hier
schon konkrete Pla¨ne, den effusiven Einlass durch einen U¨berschall Gasstrahl zu
ersetzen. Diese A¨nderung wird vermutlich in na¨chster Zeit realisiert werden. Es
wird gehofft, dass dadurch nicht nur die Auflo¨sung verbessert wird, sondern auch
die Verweilzeit der Probe im Gera¨t stark verku¨rzt wird.
Parallel zu dem miniaturisierten ToF MS wurden ein anderes Massenspektro-
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meter aufgebaut, das jedoch keine Neukonstruktion erforderte. Die MALDI-Quelle
des Gera¨tes ist ein von Bruker kommerziell vertriebenes System, der Massenana-
lysator ist im Arbeitskreis bereits in einem anderen Gera¨t im Einsatz. Durch die
andere Charakteristik der Quelle wurde jedoch eine Neuoptimierung der Reflek-
torspannungen no¨tig. Die Spannungen ko¨nnen nicht im laufenden Gera¨t optimiert
werden, da ein Aufbau des beno¨tigten Spannungsteilers ausserhalb des Vakuums
bei den verwendeten Hochspannungen von bis zu 30 kV technisch zu aufwendig
wa¨re.
Fu¨r das systematische Testen verschiedener Spannungen an den 17 Elektroden
des Reflektors wurde ein Programm in der Skriptsprache SimIons, des Simula-
tionsprogramms, geschrieben. Die mit diesem Programm gefundenen optimalen
Spannungswerte werden dabei hauptsa¨chlich durch den Ortsfehler in den Start-
bedingungen der Ionen bestimmt.
Das realisierte Gera¨t mit dem optimierten Reflektor zeigt etwas weniger Auflo¨-
sung, als nach der Simulation erwartet. Dieses Manko ko¨nnte mo¨glicherweise an
einem zu klein gewa¨hlten Ortsfehler in der Simulation liegen.
Damit das Instrument auch zur Untersuchung von Fragmentierung eingesetzt
werden kann, wa¨re der Einbau eines schnellen
”
ion gate“ von Vorteil. Andere
Erweiterungen sind zur Zeit nicht geplant.
Die mit dem MALDI-MS vorgesehenen Messungen zur Konformationsanalyse
konnten leider aus experimentellen und zeitlichen Gru¨nden nicht mehr abgeschlos-
sen werden und fanden daher keinen Eingang in diese Arbeit.
Die in dieser Arbeit beschriebenen Experimente zur Konformationsanalyse wur-
den vollsta¨ndig wa¨hrend eines Forschungsaufenthalts in Helsinki/Finnland durch-
gefu¨hrt. Die Ergebnisse lassen leider keinen Schluss auf eine Konformationsa¨nde-
rung des verwendeten Peptides β-Amyloid schliessen, obwohl ein solches Verhalten
aufgrund anderer Untersuchungen erwartet werden musste.
Da die Konformationsa¨nderung bei diesem Peptid mit Aggregation verbunden
ist, wird vermutet, dass bereits kleinere Oligomere nicht mehr hoch genug gela-
den werden, um im messbaren m/z Bereich zu erscheinen. Dieses Problem ko¨nnte
durch die Verwendung eines anderen ESI Systems und/oder eines Massenanaly-
sators mit gro¨ßerem Massenbereich umgangen werden.
Obwohl diese Arbeit kaum Hinweise auf Konformationsa¨nderungen bei β-Amy-
loid mit Massenspektrometrie finden konnte, kann man annehmen, dass sich mit
verbesserten experimentellen Bedingungen hier wichtige Ergebnisse ergeben wer-
den. Auf jeden Fall wird die Massenspektrometrie besonders wegen ihrer sehr
hohen Sensitivita¨t in der biochemischen Forschung weiter an Bedeutung gewin-
nen. Wahrscheinlich wird die Massenspektrometrie auch bei der Untersuchung








;der Skalierungsfaktor 2 wurde benutzt, damit die
;Zahlenangaben in der Datei
























A.1.2 Ionenquelle mit Draht, dreidimensional
pa_define(50,83,166,p,y,E)
locate(0,0,83,2)
;der Skalierungsfaktor 2 wurde benutzt, damit die
;Zahlenangaben in der Datei


























A.1.3 Reflektor, fixer Teil
;Rumpfgera¨t ohne Reflektor
;alle Spannungen auf 0 Volt, Reflektorspannung ist auf 1000 Volt
;das Reflektron Geometriefile wird automatisch von Excel erzeugt




;zylindersymmetrisches E-Feld mit den geplanten Ausmaßen
;122 mal 41 mm, also mit einer Auflo¨sung von 0.5 mm pro Gitterpunkt
locate(0,0,0,2)
;der Skalierungsfaktor 2 wurde benutzt, damit die Zahlenangaben


















;geerdete Platte und Bohrung im Detektor
e(0) {



































};ende skalierung mal zwei--
A.1.4 Reflektor, fixer Teil dreidimensional
pa_define(120,122,122,p,nichtgespiegelt,E)
locate(,,,1.5) {; skalierung mal 1.5
;----------------------------------------------------------------
;HU¨LLE

















};ende skalierung mal zwei
A.1.5 Reflektorteller
;




locate( 68, 0, 0){
fill { within { box(1.5,0,0,36)}}
locate(0,36,,,,270){







































locate( 68.00 ,0 ,0 ){
locate(0,39.33,39.33,1,0,3 ) { ;Drehachse des Reflektors

























A.2 Simplex Algorithmus: Spiegelung an der Hyperebene












;eine Einheit entspricht 0.25 mm
;um die Felddurchgriffe gut zu simulieren, wurde eine
;Strecke von 220 mm vor dem Reflektor mit in das Feld
;einbezogen
pa_define(1500,404,1,cylindrical,y_mirror)
;Feld mit den Ausmaßen 375 mm mal 202 mm in Zylindersymmetrie
e(0) ;Außenhu¨lle






































































{ ;O¨ffnung 70 mm, Dicke 1 mm
fill{within{box(554,240,558,339)}}
}
e(17) ;Endelektrode ohne Loch




B.2 Programm zur Spannungsoptimierung
;scout2.prg




















































































;Einstellung der Spannungswerte bevor die Ionen losfliegen
rcl _endspannung
sto Adj_elect17













































































sto aktuell1 ;Za¨hler plus 1
;----------------------
Seg Initialize
















;wird nachdem alle Ionen angekommen sind
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B.2 Programm zur Spannungsoptimierung











;wenn noch nicht das letzte Ion angekommen ist,










mess ; # ; # ; # ; #










































;Programm fu¨r das Potentialarray UMGEBUNG.PA0
;ein sehr grobes Array, um auch die Ionen zu erfassen,








;wird nachdem alle Ionen angekommen sind











;falls kein Ion am Detektor angekommen ist




















































4-5 10.0 MΩ 10 MΩ 0.09W
5-6 10.0 MΩ 10 MΩ 0.09W
alle folgenden Widersta¨nde sind gleich
16-17 10 MΩ 10 MΩ 0.09W
B.4 verwendete Hochspannungsnetzgera¨te
Modell max. Spannung Zweck
Fug HCD14-20000 20 kV Repeller
Fug HCN140-35000 35 kV Linse
Fug HCN35M-35000 35 kV Reflektor







Funktion Wert Kanal Stecker Pin
Probenmotor X Offset 3.85 4 J639/I B 8
Probenmotor X Range -3.14 4 J639/I B 8
Probenmotor Y Offset 3.88 5 J639/I B 14
Probenmotor Y Range -3.15 5 J639/I B 14
Laser Atten. Offset 0.8 9 J639/I D 47
Laser Atten. Range 6.4 9 J639/I D 47
Laser Fokus Offset 0.5 10 J639/I D 50
Laser Fokus Range 6.7 10 J639/I D 50
Digitizer1 Analog Offset 13 – – –
Digitizer2 Analog Offset 2 – – –
Digitizer1 Digital Offset 20 – – –




In den folgenden Tabellen sind die theoretischen und gefundenen (anscheinenden)
Massen der mehrfach geladenen Ionen als mittlere Massen und die Massen der
einfach geladenen Ionen als monoisotopische Massen angegeben.
Die inneren Ionen werden mit Sequenz in 1-Buchstaben-Code angegeben. Innere
Fragmente wurden nur bei der Fragmentierung aus 250µM Lo¨sung gefunden und
auch dort nur in sehr kleinen Intensita¨ten.










und wurden mit Hilfe des Programmes
”
MS-Product“, das auf der Internetseite
http://prospector.ucsf.edu/ zu finden ist, berechnet.
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C Konformationsanalyse mit Massenspektrometrie
C.1 Zuordung der Fragmentierungsprodukte von
[M+6H]+6




– 715,2 nicht zugeordnet









866.98 866,5 [M + 5H]+5
872.46 872 b+431












C.2 Zuordung der Fragmentierungsprodukte von [M+5H]+5
C.2 Zuordung der Fragmentierungsprodukte von
[M+5H]+5



























C Konformationsanalyse mit Massenspektrometrie
C.3 Zuordnung der Fragmentierungsprodukte von
[M+4H]+4










































Abbildung C.1: Verlauf von Gesamtsignal (offene Quadrate), Konzentration (of-
fene Kreise) und mittlerer Ladung (volle Dreiecke) fu¨r 250 µM
Aβ in H2O, 5% Acetonitril, 0.1% Essig bei 37
◦C. Versuch vom
5.11.01 bis 9.11.01.
Abbildung C.2: Verlauf von Gesamtsignal (offene Quadrate), Konzentration (of-
fene Kreise) und mittlerer Ladung (volle Dreiecke) fu¨r 250 µM




C Konformationsanalyse mit Massenspektrometrie
Abbildung C.3: Verlauf der Signalintensita¨ten und der mittleren Ladung bei
A¨nderung der HFIP Konzentration. Die Messungen wurden in
Mischungen von HFIP mit H2O mit jeweils 0.05% Essig gemacht.
Jeder Punkt repra¨sentiert eine neue Probe mit je 10 einzelnen
Spektren. Die statistischen Fehler (95% Wahrscheinlichkeitsinter-
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